30000981 12.18-B

AFFINIS PRECIOUS

Gebrauchsinformation | DE |
Definition

Affinis ist eine Dentalabformmasse auf Silikonba-
sis, mit automatischer Mischvorrichtung.

Materialtyp
Polyvinylsiloxan, additionsvernetzendes Sili-
kon-Elastomer.

light body

Basis: silber

Katalysator: weiss

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Basis: gold

Katalysator: weiss

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Anwendungsgebiete

- Korrekturmasse in der Korrekturabformtechnik
- Spritzmasse in der Zweiphasenabformtechnik
- Unterflitterungsabformmasse

Wichtig

Prifen sie die Aushartung der Abformung vor
dem Entfernen intra-oral.

Hohere Temperaturen beschleunigen den Ab-
bindeprozess, tiefere Temperaturen verlangsa-
men diesen.

Fur eine verlangerte Verarbeitungszeit konnen
sie das Material vor dem Gebrauch auch in den
Kihlschrank stellen.

Gegenanzeigen
Bei bestimmungsgeméflem Gebrauch keine be-
kannt.

Neben- und Wechselwirkungen
Polyvinylsiloxane weisen eine sehr gute biologi-
sche Vertrdglichkeit auf. Bis jetzt sind keine
schédlichen Neben- und Wechselwirkungen bei
Patienten und Praxispersonal bekannt. Abform-
stoffe sind indikationsgemaR dazu bestimmt, im
Mund des Patienten zur Aushdrtung zu gelan-
gen. Die Verweildauer im Munde ist auf maximal
die doppelte Aushértezeit zu beschranken. Trotz
groBBer ReiBfestigkeit ist darauf zu achten, dass
keine Materialreste in Interdentalrdumen oder
im Sulcus zurtickbleiben. Stark untersichgehen-
de Stellen sind unter Umsténden vorgangig aus-
zublocken.

Loffel

Die Wahl des Loffels ist abhdngig von der Ab-
formtechnik oder personlicher Préferenz (kon-
fektionierte Loffel, ,Triple Tray” oder individuelle
Loffel). Fur eine einwandfreie Haftung empfehlen
wir, alle Loffel mit einer diinnen Schicht COLTENE
Adhesive (nach ca. 1 min trocken) oder mit je-
dem anderen, fiir Polyvinylsiloxane geeigneten
Adhésiv zu bestreichen.

Mischen

1.Den Sicherheitsdeckel entfernen.

2.Den Driicker betétigen und ein wenig Material
auf ein Papiertuch auspressen bis Basis und Ka-
talysator gleichméBig aus der Offnung austre-
ten. Damit ist sichergestellt, dass die Kolben
auf der gleichen Hohe sind und eine optimale
Mischung erreicht wird.

3.Die Kartuschenoffnungen mit Papierttichern
abwischen.

4.Den entsprechenden Mixing Tip auf die Kartu-
schenoffnung aufsetzen und durch eine
Ya-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.

5.Den Oral Tip auf die Mischdiise aufsetzen.

6.Durch gleichmaBiges Betdtigen des Driickers
das Abformmaterial auspressen. Abrupte Be-

AFFINIS PRECIOUS

Vervolgens drukt u op de hierboven beschreven
wijze wat materiaal uit de patroon en pas dan
plaatst u een nieuwe mengtip.

Aanbevelingen voor de
«dubbelmengtechniek»

Terwijl de lepel gevuld wordt, kan de tandarts
aanvangen met het aanbrengen van het spuit-
baar materiaal rond de preparatie. Het lepelvul-
len en het aanbrengen van spuitbaar materiaal
rond de preparatie geschieden gelijktijdig. Hou
de orale tip steeds in het materiaal ondergedom-
peld om het vormen van luchtbellen te voorko-
men.

Plaats de gevulde lepel onmiddellijk in de mond
van de patiént. Druk aan gedurende 2-3 s en hou
in situ tot het materiaal volledig is uitgehard.

Aanbevelingen voor de
«twee-stappen-techniek»

Wanneer een 2-stappen-techniek (putty of heavy
body/spuitbaar materiaal) gebruikt wordt, moet
de eerste afdruk voor verder gebruik zorgvuldig
gereinigd, gedroogd en bijgesneden worden. Dit
zorgt voor een goede adhesie tussen het vloei-
baar materiaal (lage viscositeit) en het lepelmate-
riaal.

Om een langere verwerkingstijd te bekomen,
kan het materiaal voor het gebruik in de koel-
kast geplaatst worden.

Belangrijk

Draag altijd handschoenen. Latexhandschoenen
en materiaal dat door latexhandschoenen is ge-
contamineerd (tanden, preparaties, retractie-
koorden, enz.) kunnen het uithardingsproces van
polyvinylsiloxanen beinvloeden. Het materiaal
en ook de af te drukken oppervlakken (tanden,
preparaties, retractiedraden enz.) mogen alleen
met grondig gewassen en gespoelde hand-
schoenen (15 sec. wassen met een detergent,
nog eens 15 sec. spoelen met lauwwarm leiding-
water) of met vinyl-/nitrielhandschoenen wor-
den aangeraakt. Verder kunnen ook eugenol-
houdende en sommige bloedstelpende prepara-
ten beletten dat het uithardingsproces voor hon-
derd procent lukt.

Wanneer u waterstofperoxide gebruikt als desin-
fecterend middel, moet u grondig met lauw wa-
ter spoelen om blaasjesvorming te voorkomen.

Controleer of het materiaal uitgehard is voor-
dat U het uit de mond haalt.

Desinfectie

De afdruk wordt gespoeld onder stromend koud
water na verwijdering uit de mond. Een aanslui-
tende desinfectie met een tandheelkundig ont-
smettingsmiddel (volgens de voorschriften van
de producent) heeft geen invlioed op het opper-
vlak of op de dimensie. Kunststoflepels moeten
beschermd tegen wateropname.

Optie

Houd u aan de volgende punten bij het autocla-

veren van afdrukken:

1.Gebruik alleen onderdelen die geschikt zijn
voor de autoclaaf (bijv. PRESIDENT Tray AC,
COLTENE Adhesive AC).

2.Spoel en reinig de afdruk grondig onder stro-
mend, lauwwarm water.

3.Afdrukken kunnen worden geautoclaveerd di-
rect nadat de afdruk is genomen.

4.Autoclaveren in een stoomsterilisator bij
134°C/273°F (Prion-programma)

wegungen vermeiden. Loslassen des Driickers
stoppt den Materialfluss.

Mixing Tip

Nach Gebrauch Mixing Tip mit Desinfektionsmit-
tel abreiben und nicht entfernen! Der Mixing Tip
dient als Verschluss bis zur nachsten Verwen-
dung und verhindert eine Kontamination des
Materials. Horizontal aufbewahren. Erst unmittel-
bar vor erneutem Gebrauch gebrauchten Mixing
Tip entfernen, wiederum auf gleichméaBigen Ma-
terialfluss Gberprifen und neuen Mixing Tip auf-
setzen.

Gebrauchsempfehlung

«Doppelmischtechnik»

Wahrend des Loffelfiillens kann der Behandler
mit dem Applizieren des Korrekturmaterials be-
ginnen. Beginn des Loffelfiillens so wahlen, dass
Fillen und Umspritzen gleichzeitig beendet sind.
Um Luftblasen zu vermeiden, den Oral Tip immer
im bereits ausgepresstem Material fihren. Loffel
sofort in den Mund einbringen! 2-3 s andrticken
und bis zur vollstdndigen Abbindung in situ halten.

«Korrekturabformtechnik»

Um eine einwandfreie Verbindung mit der Kor-
rekturmasse zu gewdhrleisten, muss die Erstab-
formung vor der weiteren Verwendung sorgfal-
tig mit lauwarmem Wasser gereinigt und ge-
trocknet werden. Damit wird die Adhésion zwi-
schen Korrektur- und Loffelmaterial gewéhrleis-
tet.

Fiir eine verlangerte Verarbeitungszeit kon-
nen sie das Material vor dem Gebrauch auch
in den Kiihischrank stellen.

Wichtig

Immer mit Handschuhen arbeiten.
Hautsekretionen, Latex-Handschuhe und von
Latex-Handschuhen kontaminierte Oberflachen
kénnen den Aushartungsverlauf von Polyvinylsil-
oxanen beeinflussen. Das Material und auch die
abzuformenden Oberflachen (Zahne, Préparatio-
nen, Retraktionsfaden etc.) sollen nur mit griind-
lich gewaschenen und gespiilten Handschuhen
(15 s mit Seifenldsung waschen, 15 s mit lauwar-
mem Leitungswasser spiilen) oder mit Vinyl-/Ni-
trilhandschuhen in Beriihrung kommen. Ebenso
kénnen eugenolhaltige und gewisse blutstillen-
de Préparate eine vollstindige Aushartung ver-
hindern.

Bei der Verwendung von Wasserstoffperoxyd als
Desinfektionsmittel muss, um Blasenbildung zu
vermeiden, griindlich mit lauwarmem Wasser
gespiilt werden.

Priifen Sie die Aushdrtung der Abformung
auch intra-oral vor dem Entfernen aus dem
Mund.

Desinfektion

Die Abformung soll nach der Entnahme aus dem
Mund unter flieBendem Wasser abgespiilt wer-
den. Eine anschlieBende Desinfektion mit in der
Dentalpraxis Ublichen Desinfektionsmitteln (ge-
maB Herstelleranweisung) beeinflussen weder
Oberfléche noch Dimension. Akrylat-Loffel sind
gegen Wasserabsorption zu schiitzen.

Optional

Beim Autoklavieren der Abformung gilt folgen-

des zu beachten:

1.Nur autoklavierbare Komponenten verwenden
(z.B. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive
AQ).

2.Abformung griindlich unter flieBendem, lau-
warmem Wasser spiilen und reinigen.

3.Abformung kann direkt nach der Abformnah-

me autoklaviert werden.
4. Abformung im Dampfsterilisator bei 134°C/
273 °F (Prion-Programm) autoklavieren.

Wichtig

Bei der Sterilisation von Implantatabformungen
ist mit den entsprechenden Herstellern vorgan-
gig abzukldren, ob die Implantatkomponenten
(z.B. Abformpfosten, usw.) autoklavierbar sind.

Modellherstellung

Die Abformung soll nicht vor 30 min ausgegos-
sen werden, danach bleibt sie uneingeschrankt
dimensionsstabil (geprift: 7 Tage). Ein kurzes
Auswaschen der Abformung mit einem Spulmit-
tel und griindliches Nachspiilen mit klarem, lau-
warmem Wasser reduziert die Oberfldchenspan-
nung und erleichtert das AusgieBen. Es kénnen
alle normengerechten Dentalmodellmaterialien
(z.B. Fujirock Gips, Hard Rock Gips) verwendet
werden.

Loffelreinigung

Ausgehartetes Material kann mit einem stump-
fen Instrument entfernt werden. Durch Einlegen
in handelsuibliche Universal-Losungsmittel oder
Leichtbenzin 16st sich das COLTENE Adhesive auf.
Losungsmittel sollten nur in gut bellfteten Rau-
men verwendet werden. Léffel wie Ublich reini-
gen und desinfizieren.

Haltbarkeit und Lagerung

AFFINIS erfillt den vorgesehenen Zweck min-
destens bis zum Verfalldatum, das auf den Be-
héltnissen aufgefihrt ist, bei gut verschlossenen
Behéltnissen, 15-23°C/59-73°F und 50 % rela-
tiver Feuchte. Abformungen sind bei normaler
Zimmertemperatur aufzubewahren. Hitze und
direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Markierung
Das Verfalldatum und die Chargen Nummer
sind auf den Behéltnissen ersichtlich.

Technische Daten nach I1SO 4823

Die Messungen wurden bei 23°C/73°F
Raumtemperatur und 50 % relativer Feuchte aus-
gefihrt.

light body /regular body

Mischzeit: 0:15 min
Totale Verarbeitungszeit: 3:40 min
Mundverweildauer (35°C/95 °F): 2:20 min

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation
12-2018

Abgabe nur an Zahnérzte und zahntechnische
Labors oder in deren Auftrag.

Instructions for use

Definition
Affinis is a silicone-based impression material for
use in dentistry with automatic mixing device.

Material type
Polyvinylsiloxane, addition-type silicone elasto-
mer.

light body

Base: silver

Catalyst: white

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Base: gold

Catalyst: white

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Indications

- Wash material for the putty-wash impression
technique

- Syringe material for the simultaneous mixing
technique

- Impression material for relining

Important

« Check intraorally if the material is completely
set before removing.

« High temperatures will speed up the setting
process and low temperatures will slow it
down.

- For extended working time, material can be
placed in the refrigerator prior to use.

Contra-indications
Provided that the product is used as directed,
there are no known contra-indications.

Side effects/Interactions

Polyvinylsiloxanes have a very good biological
compatibility and up to now no harmful reac-
tions or secondary effects on patients and/or
dental personnel are known. Impression materi-
als are intended to set in the mouth of the pa-
tient, however, they should remain in the mouth
not more than twice the recommended setting
time. Although they have reasonably high tear
strength, care should be taken that no portion of
the impression material remains in the interden-
tal spaces or in the sulcus. Undercuts should, in
certain instances, be blocked out before taking
the impression.

Trays

Tray selection depends on impression technique
and professional preference of stock trays, dou-
ble arch bite trays or custom trays. For perfect
adhesion, we recommend applying a thin layer
of COLTENE Adhesive or any other brand of ad-
hesive specified for use with polyvinylsiloxane
impression materials.

Dispensing preparation

1. Pull off the cartridge plug and discard it.

2.Eject a small amount of material directly out of
the cartridge onto a paper towel/tissue held in
your hand. Extrude enough material until it is
evident that base and catalyst are being eject-
ed. This ensures proper mixing.

3. Immediately wipe the cartridge orifice to re-
move excess material.

4.Attach the selected mixing tip to the cartridge
and twist a % turn clock-wise (90°) to lock it in
place.

5.Push the Oral Tip firmly onto the Mixing Tip.

6.Squeeze the trigger with a smooth, steady
force to mix and dispense material. Avoid
abrupt movements. Release the trigger to stop
the flow.

Mixing Tip

Disinfect after use by wiping the Mixing Tip with
a disinfectant. Store in horizontal position. Al-
ways store the cartridge with the Mixing Tip at-
tached. This seals the cartridge until it is used
again and prevents contamination.

Only remove mixing tip directly before the de-
vice is to be used again, check that material is
ejected evenly and attach new Mixing Tip.

Recommendations for use

«double mix technique»

While loading the tray, the dentist may begin to
apply the wash-material around the preparation.
Tray loading and application of wash-material
around the preparation have to be completed at
the same time. Keep the oral tip immersed in the
material at all times to avoid trapping air. Imme-

diately place filled tray into the patient’s mouth.
Press for 2— 3 s and hold in position until the mate-
rial is completely set.

«two step technique»

If a 2-Step «putty or heavy body/wash» tech-
nique is used, the primary impression, must be
carefully cleaned and dried before use. This will
help guarantee good adhesion between the
wash (low viscosity material) and tray material.

For extended working time, material can be
placed in the refrigerator prior to use.

Important

Always wear gloves.

Some latex gloves and surfaces contaminated by
these gloves (teeth, preparations, retraction
cords, etc.) may interfere with the setting process
of polyvinylsiloxanes. The material and surfaces
where the impression will take place (teeth,
preparations, retraction cords, etc.) should only
come into contact with thoroughly washed and
rinsed gloves (wash 15 s with a detergent, rinse
with lukewarm tap water for another 15 s) or vi-
nyl-/nitrile gloves. Compounds containing euge-
nol or hemostatic substances can also impede
perfect setting.

If (H,0,) hydrogen peroxide is used for disinfec-
tion, it is recommended to thoroughly rinse with
lukewarm water afterwards in order to avoid
bubble formation.

Check intraorally if the material is completely
set before removing from the mouth.

Disinfection

The impression should be rinsed under running
tap water after removal from the mouth. After
rinsing, disinfection with a suitable commercial
dental disinfectant solution will not affect the im-
pression surface or dimensions. Acrylic trays
should be protected against water absorption.

Optional

The following points should be observed when

autoclaving impressions:

1. Only use autoclavable components (e.g.
PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC).

2.Rinse and clean impression thoroughly under
flowing, lukewarm water.

3.Impressions can be autoclaved directly after
taking the impression.

4.Autoclave in steam steriliser at 134°C/ 273°F
(Prion program)

Important

When sterilising implant impressions, be sure
clarify in advance with the manufacturer, wheth-
er or not the implant components (e.g. impres-
sion posts, etc.) are autoclavable.

Fabrication of models

The stone models can be poured after 30 min at
the earliest. The impression remains dimension-
ally stable for a practically unlimited period of
time (for at least 1 week). The surface tension will
be reduced and pouring will be facilitated if the
impression is briefly washed out with a deter-
gent and rinsed thoroughly in lukewarm clear
water afterwards. All industry-standard dental
stone model materials (i.e. Fujirock Dental Stone,
Hard Rock Dental Stone) can be used.

Cleaning of trays

The impression can be removed with a blunt in-
strument. Soaking in a universal commercial sol-
vent or petroleum ether will dissolve the
COLTENE Adhesive. These solvents should only
be used in a well-ventilated area. The trays can

also be ultrasonically cleaned and sterilized.

Shelf life and storage

AFFINIS fulfils the intended purpose at least until
the expiry date, which is displayed on the con-
tainers, in well sealed containers at temperatures
15-23°C/59-73°F and 50 % relative air humidi-
ty. Impressions should be stored at normal room
temperature, avoid exposure to heat and sun.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or on
the order of a dentist.

Marking
The expiry date and number are shown on
the package and cartridge.

Technical data ISO 4823
Measurements are based on 23°C/73°F room
temperature and 50 % relative humidity.

light body/regular body

Mixing time: 0:15 min
Total working time: 3:40 min
Oral setting time (35°C/95 °F): 2:20 min

Date of issue:
12-2018

Only supplied to dentists and dental laboratories
or upon their instructions.

Mode d’emploi

Définition
AFFINIS est un matériau dempreinte dentaire
présenté en systéme d’auto-mélange.

Type de matériau
Polyvinylsiloxane, élastomére polymérisant par
réaction d'addition.

light body

Base: argenté

Catalyseur: blanc

- 1SO 4823, Type 3, basse viscosité

regular body

Base: doré

Catalyseur: blanc

- 1SO 4823, Type 2, moyenne viscosité

Indications

— Matériau de correction pour la technique de
double empreinte ou wash-technique

- Matériau fluide injecté dans la technique du
double mélange

- Matériau d'empreinte pour rebasages

Important

« Toujours vérifier la prise compléte du matériau
en bouche avant de désinsérer

+ Une température élevée accélere la prise du
matériau alors qu'une température basse la ra-
lentit

+ Afin d'augmenter le temps de travail, le maté-
riau peut étre placé au réfrigérateur avant utili-
sation.

Contre-indications
Aucune contre-indication connue, si le produit
est utilisé conformément a ses indications.

Effets secondaires/Interactions

Les polyvinylsiloxanes ont une tres bonne com-
patibilité biologique. Aucun effet secondaire n'a
été observé jusqu'a présent chez les patients ou
le personnel. Les produits d'empreinte sont pré-
vus pour durcir dans la bouche du patient. La du-

rée de séjour en bouche est au maximum le
double du temps de prise. Malgré son excellente
résistance a I'arrachement, il convient de veiller a
ce qu'il ne subsiste pas de matériau dans les es-
paces inter-dentaires ou le sulcus. Le cas échéant,
exclure au préalable les parties en contre-dé-
pouille.

Porte-empreinte

Le choix du porte-empreinte dépend de la tech-
nique d'empreinte, de la préférence du praticien
pour un porte-empreinte du commerce, un
porte-empreinte pour enregistrement simultané
des arcades antagonistes ou un porte-empreinte
individuel. Pour une adhésion parfaite, nous re-
commandons d‘appliquer une fine couche de
COLTENE Adhesive ou de tout autre adhésif spé-
cifique pour les matériaux d'empreinte a base de
polyvinylsiloxanes.

Mélange

1.Retirer le bouchon de protection et le jeter.

2.Actionner la poignée pour extraire un peu de
matériau jusqu'a ce qu'un flux régulier de la
base et du catalyseur apparaisse. Ceci garantira
un mélange optimal.

3.Essuyer l'ouverture de la cartouche afin de reti-
rer les excés de matériau.

4.Placer I'embout mélangeur correspondant a la
viscosité sur l'extrémité de la cartouche, en
exercant une rotation d’un quart de tour (90°)
dans le sens des aiguilles d'une montre.

5.Emboiter fermement I'embout intra-oral sur
I'embout mélangeur.

6.Presser la poignée régulierement pour mélan-
ger et extraire le materiau. Eviter les mouve-
ments brusques. Le flux de matériau s‘inter-
rompt lorsqu‘on relache la poignée.

Embout mélangeur

Toujours laisser I'embout mélangeur sur la car-
touche apres utilisation! Ceci assure la parfaite
obturation de la cartouche jusqu’a la prochaine
utilisation! Lembout peut étre désinfecté en I'im-
mergeant dans une solution désinfectante.
Conserver la cartouche en position horizontale.
Lors de l'utilisation suivante, retirer I'embout mé-
langeur usagé, contréler le bon écoulement des
2 matériaux et mettre un embout neuf en place.

Recommandation utiles

« Empreinte en double mélange »

Pendant le chargement du porte-empreinte, le
praticien peut commencer a injecter le matériau
de correction sur la préparation. Le chargement
du porte-empreinte et l'injection du matériau
fluide doivent étre achevées dans le méme
temps. Garder l'extrémité de I'embout intra-oral
iséré dans le matériau pendant linjection a
chaque instant pour éviter l'inclusion de bulle
d‘air. Insérer immédiatement en bouche le
porte-empreinte chargé. Appuyer pendant 2 a 3
seondes et maintenir en position jusqu'a la prise
complete du matériau.

« Empreinte en deux temps »

Pour une technique en deux temps (putty ou
heavy body plus matériau de surfacage), I'em-
preinte primaire doit étre soigneusement net-
toyée et séchée avant le second temps. Cette
précaution favorise une bonne adhésion en tre le
matériau de surfacage et le matériau rigide.

Afin d'augmenter le temps de travail, le maté-
riau peut étre placé au réfrigérateur avant
utilisation.

Important
Toujours porter des gants.
Certains gants en latex et les surfaces contami-

nées par ces gants (dents, préparations, fil rétrac-
teurs ...) peuvent interférer avec le processus de
prise des polyvinylsiloxanes. Le matériel et les
surfaces ou la prise d'empreinte va étre réalisée
(dents, préparations, fils rétracteurs, etc.) ne
doivent entrer en contact qu‘avec des gants
abondamment lavés et rincés (laver pendant 15
secondes avec un détergent, rincer a l'eau tiéde
du robinet pendant 15 secondes supplémen-
taires) ou des gants en vinyle/nitrile. Certaines
préparations a base d'eugénol ou certains hé-
mostatiques peuvent géner le processus de poly-
mérisation. En cas de désinfection avec du pe-
roxyde d’hydrogéne (H,0,) rincer ensuite abon-
damment a l'eau tiede afin d’éviter la formation
de bulles.

Vérifiez la prise de I'empreinte en bouche
avant de la désinsérer.

Désinfection

L'empreinte doit étre rincée a l'eau courante
(froide) aprés désinsertion. Apres rincage, la dé-
contamination a I'aide d'une solution désinfec-
tante du commerce n‘altere pas I'état de surface
et la précision dimensionnelle de 'empreinte. Les
porte-empreintes en acrylique doivent étre pro-
tégés contre I'absorption d'eau.

En option

Veuillez respecter les recommandations sui-

vantes lors du passage de I'empreinte a l'auto-

clave:

1.Utiliser uniquement des composants autocla-
vables (par exemple PRESIDENT Tray AC,
COLTENE Adhesive AC).

2.Nettoyer soigneusement lI'empreinte a l'eau
courante tiéde et rincer.

3.L'empreinte peut étre autoclavée aussitot apres
la prise d'empreinte.

4.Autoclaver I'empreinte dans un stérilisateur a
vapeur a 134°C/273°F (programme Prion).

Important

Lors de la stérilisation des empreintes implan-
taires, il est nécessaire de s'assurer au préalable
auprés du fabricant correspondant que les com-
posants implantaires (par exemple piliers d'im-
plants, etc.) sont bien autoclavables.

Confection des modéles

L'empreinte peut étre coulée 30 minutes au
moins apres la prise. La stabilité dimensionnelle
de l'empreinte est pratiquement illimitée (éprou-
vée au moins 7 jours). Un bref lavage de I'em-
preinte a l'aide d'un détergent suivi d'un rincage
a l'eau pure réduit les tensions de surface et faci-
lite la coulée du modéle. Tous les platres den-
taires de qualité industrielle pour la réalisation
des modéles (par exemple Fujirock, Hard Rock)
peuvent étre utilisés.

Nettoyage du porte-empreinte

Le matériau durci se retire avec un instrument
épointé. COLTENE Adhesive se dissout dans un
dissolvant universel d'usage courant ou avec de
l'essence minérale légére. N'utiliser les produits
dissolvants que dans des pieces bien aérées. Net-
toyer et désinfecter le porte-empreinte de fagon
habituelle.

Durée de conservation et stockage

Affinis remplit son office jusqu‘a la date de pé-
remption mentionnée sur les récipients, lorsque
les récipients sont convenablement fermés, a
une température de 15-23°C/59-73°F et une
humidité relative de 50%. Conserver les em-
preintes a la température normale de la piéce.
Eviter la chaleur et les rayons solaires.

Marquage
La date de péremption et le numéro de sont
clairement indiqués sur les récipients.

Caractéristiques techniques ISO 4823
Les mesures sont faites a une température am-

biante de 23°C/ 73 °F, humidité relative 50 %.

light body /regular body

Temps de mélange : 0:15 min
Temps de travail total : 3:40 min
Temps dans la bouche (35°C/95 °F): 2:20 min

Premiére publication de ce mode d‘emploi
12-2018

A ne délivrer qu‘aux dentistes et aux laboratoires
dentaires ou selon leurs instructions.

Istruzioni per l'uso

Definizione
Affinis € un materiale per impronta per I'utilizzo
in odontoiatria con dispositivo di miscelazione
automatico.

Tipo di materiale
Elastomero di silicone, polivinilsiloxano, vulcaniz-
zante per addizione.

light body

Base: argento

Catalizzatore: bianco

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Base: oro

Catalizzatore: bianco

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Campo di impiego

- Materiale di correzione nella tecnica putty-wa-
sh

- Materiale da iniezione per la tecnica della dop-
pia miscelazione

- Materiale per ribasatura

Importante

Controllare intraoralmente che il materiale sia
completamente indurito prima della rimozio-
ne.

Le alte temperature accelerano il processo di
indurimento e le basse temperature lo rallenta-
no.

Per prolungare il tempo di lavorazione & possi-
bile conservare il materiale in frigorifero prima
del uso.

Controindicazioni
Mediante corretto impiego non sono state ri-
scontrate controindicazioni.

Effetti collaterali/interazioni

| polivinilsiloxani hanno un‘ottima compatibilita
biologica. Sino ad oggi non si sono osservati ef-
fetti secondari o reazioni nocive, ne’ per i pazien-
ti, ne’ per il personale ausiliario che li utilizza.
Conformemente all'indicazione i materiali di im-
pronta sono destinati ad indurire nella bocca del
paziente. Il tempo di permanenza in bocca va li-
mitato al massimo al doppio del tempo di induri-
mento. Malgrado la grande resistenza alla trazio-
ne, occorre assicurare che non restono materiali
nelle cavita interdentali o nel sulcus. | sottosqua-
dri vanno eventualmente bloccati anticipata-
mente.

Portaimpronta
La selezione del portaimpronta dipende dalla
tecnica usata e dalla preferenza professionale per

cucchiai rigidi, a doppia arcata o individuali. Per
un‘adesione perfetta consigliamo di applicare
uno strato sottile di COLTENE Adhesive o di un
adesivo di altra marca specificato per I'uso con
materiali da impronta ai polivinilsiloxani.

Miscelazione

1.Rimuovere la chiusura di sicurezza.

2.Premere leggermente la leva, in modo da
estrudere un po’ di materiale su un tovagliolino
di carta, fino a quando base e catalizzatore
escano in uguale quantita. Ci si assicura, cosi,
che gli stantuffi si trovino alla stessa altezza e si
ottiene, quindi, una miscelazione ottimale.

3.Pulire le aperture della cartuccia con un tova-
gliolino di carta.

4.Inserire il miscelatore in corrispondenza dell’a-
pertura della cartuccia e fissarlo ruotandolo
per un quarto di giro in senso orario.

5.Montare saldamente sul miscelatore il puntale
Oral.

6.Estrudere il materiale premendo la leva in mo-
do uniforme. Evitare movimenti bruschi. Il flus-
so di materiale si interrompe al rilascio della le-
va.

Mixing Tip

Dopo l'utilizzo, pulire il miscelatore con un deter-
gente senza estrarlo dal dispenser! Esso serve
come chiusura fino all'impiego successivo: fino
ad allora impedisce una contaminazione del ma-
teriale. Tenere il dispenser appoggiato in posizio-
ne orizzontale.

Rimuovere la punta di miscelazione usata solo
prima dell’uso successivo, verificare nuovamente
'omogeneita del flusso di materiale ed inserire la
punta di miscelazione nuova.

Consigli per I'uso

«tecnica a doppia miscelazione»

Durante il caricamento del portaimpronta, il den-
tista puo iniziare ad applicare il materiale per wa-
sh intorno alla preparazione. Il caricamento e
Iapplicazione intorno alla preparazione devono
essere completati nello stesso tempo. Mantenere
il puntale immerso nel materiale per tutto il tem-
po per evitare l'intrappolamento d‘aria. Porre im-
mediatamente nella bocca del paziente il portaim-
pronta caricato. Premere per 2—- 3 s e tenere in posi-
zione fino allindurimento completo del materiale.

«tecnica a due fasi»

Se si impiega una tecnica a 2 fasi «putty o heavy
body/wash», l'impronta primaria deve essere ac-
curatamente pulita e asciugata prima dell'uso. In
questo modo si garantira la buona adesione tra il
materiale wash (a bassa viscosita) e il materiale
del portaimpronta.

Per prolungare il tempo di lavorazione é pos-
sibile conservare il materiale in frigorifero pri-
ma del uso.

Importante

Indossare sempre i guanti.

Alcuni guanti in lattice e le superfici da essi con-
taminate (denti, preparazioni, fili di retrazione
ecc.) possono interferire con il processo d‘induri-
mento dei polivinilsiloxani. [l materiale e le su-
perfici dove si realizza I'impronta (denti, prepara-
zioni, fili di retrazione, ecc.) devono entrare a
contatto esclusivamente con guanti accurata-
mente lavati e sciacquati (lavare per almeno 15 s
con un detergente e risciacquare con acqua tie-
pida per altri 15 s), oppure con guanti in vini-
le/nitrile. Anche i composti contenenti eugenolo
0 sostanze emostatiche possono interferire con
un perfetto indurimento.

Se per la disinfezione si usa perossido di idroge-
no (H,0,), si raccomanda di risciacquare poi per-

fettamente con acqua tiepida per evitare la for-
mazione di bolle.)

Controllare se il materiale si & indurito intra-o-
ralmente, prima di rimuovere il portaimpron-
ta dalla bocca del paziente.

Disinfezione

Dopo l'estrazione dalla bocca del paziente, I'im-
pronta deve essere sciacquata con acqua corren-
te (fredda). Al termine di questa operazione &
possibile immergere I'impronta in una soluzione
disinfettante comune, in quanto non ne altera la
superficie o le dimensioni. | portaimpronta acrili-
ci devono essere protetti dallassorbimento d‘ac-
qua.

Facoltativo

Osservare le seguenti regole quando si autocla-

vano le impronte:

1.Impiegare esclusivamente componenti auto-
clavabili (es. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Ade-
sivo AC).

2.Sciacquare e pulire accuratamente I'impronta
sotto un getto di acqua tiepida.

3.Le impronte possono essere autoclavate im-
mediatamente dopo la presa dellimpronta.

4.Autoclavare in sterilizzatore a vapore alla tem-
peratura di 134°C/ 273 °F (ciclo Prion)

Importante

Per la sterilizzazione di impronte per implantolo-
gia, accertarsi preventivamente con il produttore
che i componenti implantari siano autoclavabili
(es. perni da impronta, etc.).

Preparazione del modello

Dopo 30 minuti si pud procedere alla colatura
dellimpronta che mantiene una stabilita dimen-
sionale (almeno 7 giorni). Lavando brevemente
limpronta con un detergente e sciacquandola
accuratamente con acqua corrente viene ridotta
la tensione della superficie e viene facilitata la co-
latura. Possono essere utilizzati tutti i gessi stan-
dard per la realizzazione di modelli (per es. Fuji-
rock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).

Pulizia del portaimpronta

Il materiale indurito si pud rimuovere con uno
strumento non appuntito. COLTENE Adhesive
puo essere sciolto con un solvente universale o
benzina leggera. Usare i solventi in locali ben ae-
rati. Pulire il portaimpronta come al solito e quin-
di disinfettarlo.

Stoccaggio e scadenza

Affinis adempie allo scopo previsto fino alla data
di scadenza indicata sulle contenitore, in condi-
zioni di perfetta chiusura, temperatura di
15-23°C/59-73°F e umidita relativa del 50%.
Conservare le impronte a normale temperatura
ambiente, non lasciare vicino a fonti di calore ed
evitare i raggi diretti del sole.

Scadenza
La data di scadenza e il numero di sono indi-
cati sulle confezioni e sulle cartucce.

Dati tecnici ISO 4823

Le determinazioni sono state condotte alla tem-
peratura di 23°C/73 °F ed all'umidita relativa del
50%.

light body/regular body

Tempo di miscelazione: 0:15 min
Tempo totale di lavorazione: 3:40 min

Tempo diindurimento in bocca (35°C/95 °F):
2:20 min

Edizione
12-2018

Deve essere fornito unicamente a dentisti, labo-
ratori odontotecnici o a persone da loro incarica-
te.

Instrucciones para el uso

Definicion

Affinis es un material para impresiones dentales
de uso en odontologia con un dispositivo de
mezcla auto-mético.

Tipo de material
Polivinilsiloxano, elastémero de silicona, reticula-
ble por adicién.

light body
Base: plateada
Catalizador: blanco

— 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Base: dorada

Catalizador: blanco

— 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Campos de aplicacion

- Material de correccién en la técnica de doble
impresion

- Material de inyeccion en la técnica de dos fases

- Material de impresién para rebases

Importante

Comprobar que el material ha fraguado com-
pletamente antes de retirarlo.

A altas temperaturas el proceso de fraguado es
mas rapido y a bajas temperaturas se relentari-
za.

Para aumentar los tiempos, se puede dejar el
material en el refrigerador antes de utilizarlo.

Contraindicaciones
Uséndolo debidamente segun sus indicaciones,
no se conocen contraindicaciones.

Efectos secundarios/Interacciones

Los polivinilsiloxanos se caracterizan por una
compatibilidad bioldgica excelente. Hasta el pre-
sente, no se conocen efectos secundarios ni inte-
racciones nocivas en pacientes ni en el personal
de la consulta. Los materiales utilizados para la
impresion han sido previstos de forma que se en-
durezcan en la boca del paciente. El tiempo de
permanencia en la boca se limita como max. al
doble del tiempo ne-cesario para el endureci-
miento. A pesar de su gran resistencia a la ruptu-
ra, es preciso prestar atenciéon a que no quede
ningun resto en los espacios inter-dentales ni en
el sulcus. Segun la situacion clinica, conviene lle-
nar con anterioridad las socavaduras y los espa-
cios interproximales con cera.

Cubetas

La seleccion de las cubetas depende de la técnica
de impresion y de la preferencia del profesional
por cubetas de registro, de doble arco o cubetas
convencionales. Para conseguir una adhesiéon
perfecta, recomendamos aplicar una fina capa
de COLTENE Adhesive o cualquier otra marca de
adhesivo especifica para usar con materiales de
impresion de polivinilsiloxano.

Mezclado

1.Quitar el tapén de seguridad.

2.0perando el tapdn, sacar por compresion una
pequena cantidad de material sobre un papel,
hasta que la base y el catalizador salgan equili-
bradamente por los orificios. De este modo

queda asegurado que los émbolos se encuen-
tren a la misma altura, dando por resultado una
mezcla éptima.

3.Limpiar las aberturas del cartucho con un pa-
pel.

4.Poner sobre la abertura del cartucho el Mixing
Tip correspondiente y fijarlo dando un cuarto
de vuelta en el sentido de las manecillas del re-
loj (90°).

5.Colocar el Oral Tip sobre la boquilla de mezcla.

6.0perando el gatillo uniformemente, sacar por
compresion el material de impresion. Evitar
movimientos bruscos. El flujo de material se
para al soltar el gatillo.

Mixing Tip

Después de su uso frotar la boquilla de mezcla
con un desinfectante. {No quitar la boquilla de
mezcla después del uso! Esta sirve de cierre hasta
el préximo uso y evita que se contamine el mate-
rial. Almacenar en posicion horizontal.

La boquilla de mezcla utilizada se quita primera-
mente antes de un nuevo uso, se tiene que con-
trolar otra vez que el flujo del material sea homo-
géneoy se coloca la boquilla de mezcla nueva.

Recomendaciones de uso

«técnica de mezcla doble»

Mientras se carga la cubeta, el dentista debera
aplicar el material de lavado alrededor de la pre-
paracion. La carga de la cubeta y la aplicacion del
material de lavado alrededor de la preparacion
deberan finalizar al mismo tiempo. Mantenga la
punta oral sumergida en el material durante to-
do el tiempo para evitar que quede aire atrapa-
do.

Coloque inmediatamente la cubeta rellenada en la
boca del paciente. Presione durante 2-3 s y man-
téngala en la posicién hasta que el material se ha-
ya endurecido completamente.

«Técnica de doble impresion»

Si se emplea la técnica de doble impresion, la pri-
mera de ellas tiene que ser cuidadosamente lava-
da y secada antes de su uso. De este modo se
garantizara una buena adhesion entre el material
de correccién (material de viscosidad baja) y el
material de la cubeta.

Para aumentar los tiempos, se puede dejar el
material en el refrigerador antes de utilizarlo.

Importante

Emplee siempre guantes. Algunos guantes de la-
tex y las superficies contaminadas por éstos
(dientes, preparaciones, hilos de retraccion) pue-
den influir en el proceso de endurecimiento de
los polivinilsiloxanos. El material y las superficies
aimprimir (dientes, preparaciones, hilos retracto-
res) solo deben tocarse con guantes bien lavados
y aclarados (lavarlos durante 15 s con solucién
jabonosa y aclararlos durante 15 s con agua co-
rriente) o con guantes de vinilo/nitrilo. Los com-
puestos que contienen eugenol o sustancias he-
mostaticas pueden impedir un endurecimiento
perfecto.

Si se emplea agua oxigenada (H,0,) como desin-
fectante, se recomienda enjuagar bien después
con agua tibia para evitar la formacién de burbu-
jas.

Comprobar intraoralmente el endurecimiento
de laimpresion antes de sacarla de la boca.

Desinfeccion

La impresiéon deberd enjuagarse bajo el chorro
de agua (fria) una vez se haya retirado ésta de la
boca. Después del enjuague, realizando la desin-
feccidén con una adecuada solucién dental desin-
fectante, esto no afecta a la superficie ni a las di-

mensiones. Las cubetas acrilicas deberan prote-
gerse contra la absorcién de agua.

Opcional

En la esterilizacion con autoclave de impresiones

hay que tener en cuenta lo siguiente:

1.Utilizar sélo componentes autoclavables (p.ej.
Cubeta PRESIDENT AC, Adhesivo COLTENE AC).

2.Enjuagar y limpiar la impresion a fondo con
agua corriente templada.

3.Las impresiones pueden autoclavarse directa-
mente tras la toma de la impresion.

4.Esterilizar las impresiones en esterilizador a va-
por a 134°C/273°F (Programa prion)

Importante

Cuando se esterilicen impresiones de implantes,
asegurese de aclarar previamente con el fabri-
cante si los componentes de implantes (p.ej. Pos-
tes de impresion, etc.) son autoclavables.

Elaboracion del modelo

La impresiéon puede vaciarse tras 30 minutos,
mantiene constantes sus dimensiones practica-
mente sin limite (probado por 7 dias). Un breve
lavado de la impresion con un detergente y un
enjuagado a fondo con agua clara, reduce la ten-
sién superficial y facilita el vaciado. Se pueden
utilizar todos los materiales standard dentales
comercializados (p.ejem. Fujirock Dental Stone,
Hard Rock Dental Stone).

Limpieza de la cubeta

El material endurecido puede quitarse con un
instrumento romo. Colocandola en un disolvente
universal, de los normales en el mercado, o en
bencina ligera se disuelve el COLTENE Adhesive.
Utilizar el disolvente exclusivamente en locales
bien ventilados. Limpiar y desinfectar la cubeta
en la forma usual.

Conservacion y almacenamiento

Se recomienda almacenar el cartucho de AFFINIS
a una temperatura de 15-23°C/59-73°F y una
humedad relativa al 50%. Evitar la exposicion di-
recta de calor y luz solar. AFFINIS cumple la finali-
dad prevista hasta la fecha de caducidad, indica-
da en el paquete y cartucho.

Marcado
La fecha de caducidad y el nimero de pue-
den verse en los recipientes.

Datos técnicos ISO 4823
Las mediciones se efectuaron a 23°C/73°F tem-
peratura ambiente y 50 % de humedad relativa.

light body /regular body

Tiempo de mezcla: 0:15 min
Tiempo de trabajo total: 3:40 min

Tiempo de permanencia en la boca (35°C/95 °F):
2:20 min

Publicacion de estas instrucciones de uso
12-2018

A suministrar sélo a dentistas y laboratorios den-
tales o bajo su autorizacién.

Instrucées de utilizacao

Definicao

AFFINIS é um material para impressoes dentarias
a ser usado na dentisteria com um aparelho de
mistura automatico.

Tipo de material
Polivinilsiloxano, reticulavel por adicdo, elasto-
mero de silicone.

light body

Base: prateado

catalisador: branco

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Base: dourado

catalisador: branco

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Importante

Verifique no campo intraoral se o material esta
completamente polimerizado antes de o re-
mover.

Altas temperaturas aceleram o processo de po-
limerizagéo, e baixas temperaturas retrasam-
-no.

Para maiores tempos de trabalho, o material
pode ser guardado no frigorifico antes da utili-
zagao.

Indicagoes

- Material de correccéo para a técnica de impres-
sdo putty-correccao

- Material injectado para a técnica de mistura si-
multanea

— Material de impressdo para recobrimento

Contra-indicagoes
N&o se conhecem contra-indicagdes desde que o
produto seja usado segundo as instrucdes.

Efeitos colaterais/interac¢oes

Os polivinilsiloxanos tém uma compatibilidade
bioldgica éptima e, até agora, ndo se conhecem
reaccoes ou efeitos secundarios adversos em pa-
cientes e/ou pessoal dentario. Os materiais de
impressdo devem secar na boca do paciente. No
entanto, nao devem permanecer na boca mais
que o dobro do tempo de secagem recomenda-
do. Embora tenham uma resisténcia ao arranca-
mento bastante elevada, deve ter se atencédo pa-
ra que nao fiquem restos de material de impres-
sd0 nos espacos interdentarios ou no sulco. As
reentrancias devem, em alguns casos, ser tapa-
das antes de tirar a impressao.

Moldeiras

A seleccdo das moldeiras depende da técnica de
impressdo e da preferéncia profissional por mol-
deiras rigidas, moldeiras de mordida de arcada
dupla ou moldeiras individuais. Para obter uma
adesédo perfeita, recomendamos que aplique
uma camada fina de COLTENE Adhesive ou qual-
quer outra marca de adesivo especificado para
uso com materiais de impresséo de polivinilsilo-
xano.

Aplicagao do preparado

1.Retire a tampa de seguranca do cartucho e dei-
te a fora.

2.Extraia por ejeccdo uma pequena quantidade
de material directamente do cartucho para
uma toalha/lenco de papel que segura com a
mao. Extraia material suficiente até se ver que
estdo a sair base e catalisador. Isto garante uma
mistura adequada.

3.Limpe imediatamente o orificio do cartucho
para remover material excedentério.

4.Seleccione a ponta de mistura de cor neutra.
Junte a ponta ao cartucho, alinhando os den-
tes dentro da ponta e o orificio do cartucho.
Coloque a ponta no cartucho e rode ¥ de volta
no sentido dos ponteiros do relégio (90°) para
encaixar.

5.Empurre a Ponta Oral firmemente para dentro
da Ponta de Mistura.

6.Prima o gatilho de forma suave mas firme para
misturar e aplicar o material, evitando movi-
mentos bruscos. Largue o gatilho para parar o

fluxo.

Mixing Tip

Desinfecte apds usar, lavando a ponta de mistura
com um desinfectante. Armazene em posi¢ao
horizontal. Armazene sempre o cartucho com a
ponta micro-Mixing junta. Isto sela o cartucho
até ser de novo usado e evita a contaminagdo.
Retire apenas a ponta de mistura antes do apare-
Iho ter de ser novamente usado, verifique se o
material é ejectado de forma uniforme e aplique
uma nova ponta de mistura.

Recomendacébes de utilizagao

«técnica mista»

Ao carregar a moldeira, o dentista pode comegar
a aplicar o material de correccédo a volta do pre-
parado. O carregamento da moldeira e a aplica-
¢do do material de correcgdo a volta do prepara-
do tém de ser concluidos em simultaneo. Mante-
nha sempre a ponta oral imersa no material para
evitar bolhas de ar. Coloque imediatamente a mol-
deira cheia na boca do paciente. Prima por 2 - 3 se-
gundos e segure até que o material esteja comple-
tamente seco.

«técnica de duas fases»

Se usar uma técnica de 2 fases «putty ou heavy
body/wash», a impresséo preliminar tem de ser
cuidadosamente limpa e seca antes de utilizada.
Tal ajuda a garantir uma boa adesao entre o ma-
terial de correccao (material de baixa viscosida-
de) e o material da moldeira.

Para maiores tempos de trabalho, o material
pode ser guardado no frigorifico antes da
utilizacao.

Importante

Use sempre luvas.

Algumas luvas de latex e superficies contamina-
das por luvas de latex (dentes, preparados, fios
de retracgdo, etc.) podem interferir com a seca-
gem dos polivinilsiloxanos. O material e superfi-
cies onde a impresséo terd lugar (dentes, prepa-
rados, fios de retraccao, etc.) devem apenas en-
trar em contacto com luvas bem lavadas e enxa-
guadas (lave durante 15 seg. com detergente,
enxague com dgua corrente morna durante mais
15 seg.) ou luvas de vinilo/nitrilo. Os compostos
que contenham eugenol ou substancias hemos-
taticas podem também impedir uma secagem
perfeita.

Se for usada dgua oxigenada (H,0,) como desin-
fectante, recomenda-se que enxague abundan-
temente com agua morna de seguida, para evitar
a formacdo de bolhas.

Comprove se o material endureceu antes de
retirar da boca.

Desinfeccao

A impressao deve ser enxaguada com agua cor-
rente (fria) apds ser retirada da boca. Depois do
enxaguamento, a desinfeccdo com uma solucéo
desinfectante dental adequada a venda no mer-
cado ndo afectara a superficie de impressao ou a
estabilidade dimensional. As moldeiras de acrili-
co devem ser protegidas contra absor¢cdo de
agua.

Opcional

Ao efectuar a esterilizacdo de impressdes na au-

toclave devem observar-se os seguintes pontos:

1.Utilize apenas componentes autoclavaveis
(p.ex. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive
AQ).

2.Enxague e lave a impressdo abundantemente
em agua morna corrente.

3.As impressdes podem ser autoclavadas ime-

diatamente apos tirar a impressao.
4.Autoclave no esterilizador a
134°C/273°F (programa de prides)

vapor a

Importante

Ao esterilizar impressoes sobre implantes, ndo se
esqueca de clarificar previamente com o fabri-
cante se os componentes do implante (p.ex. espi-
gbes de impressao, etc.) sdo autoclavaveis ou
nao.

Fabrico de moldes

As impressdes podem ser corridas apds 30 minu-
tos. A impressdo permanece dimensionalmente
estavel por um periodo de tempo praticamente
ilimitado (pelo menos 1 semana). A tensdo das
superficies sera reduzida e o correr dos moldes
serd simplificado se a impressao for rapidamente
lavada com um detergente e enxaguada abun-
dantemente de seguida. Todos os materiais stan-
dard para confeccdo de modelos (ex. Fujirock
Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) podem
ser utilizados.

Limpeza das moldeiras

A impressao pode ser retirada com um instru-
mento rombo. A imersdo num solvente universal
a venda no mercado, ou benzina dissolvera o
COLTENE Adhesive. Estes solventes devem ape-
nas ser usados em dreas bem ventiladas. As mol-
deiras podem também ser limpas e esterilizadas
de forma ultrasonica.

Durabilidade e armazenagem

Recomenda-se a armazenagem do material em
cartuchos AFFINIS a 15-23°C/59-73°F e 50%
de humidade relativa do ar. Evite exposi¢do a ca-
lor e luz solar directa. O AFFINIS cumpre o fim
para que foi concebido, pelo menos durante o
seu periodo de validade indicado na embalagem
e no cartucho.

Marcagao
A data de expiracdo e nimero de [LOT] s&o indica-
dos na embalagem e cartucho.

Dados técnicos ISO 4823

As medicdes devem ser realizadas a uma tempe-
ratura-ambiente de 23°C/73°F e 50% de humi-
dade relativa.

light body /regular body

Tempo de mistura: 0:15 min
Tempo total de operacdo: 3:40 min
Tempo de secagem oral (35°C/95°F):  2:20 min

Data das instrucdes de utilizagao:
12-2018

Fornecido apenas a dentistas e laboratérios den-
tarios ou de acordo com instrugdes destes.

Gebruiksaanwijzing

Definitie

Affinis is een tandheelkundig afdrukmateriaal
met een automatische menging en is bestemd
voor gebruik in tandartspraktijken.

Materiaal
Polyvinylsiloxaan, additietype, oppervlakte-ge-
activeerd mengsel van siliconen en elastomeren.

light body

Basispasta:  zilver

Katalysator: wit

— 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Basispasta: goud

Katalysator: wit
- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Indicaties

- correctiepasta voor corrigerende afdruktech-
nieken

- spuitpasta voor tweefasige afdruktechnieken

- afdrukmassa voor onderlagen van prothesen

Belangrijk

« Controleer intraoraal of het materiaal volledig
is verhard alvorens het te verwijderen.

« Hoge temperaturen zullen het verhardingspro-
ces versnellen, lage temperaturen zullen het
vertragen.

« Om een langere verwerkingstijd te bekomen,
kan het materiaal voor het gebruik in de koel-
kast geplaatst worden.

Contra-indicaties
Er zijn geen contra-indicaties bekend bij gebruik
volgens de voorschriften.

Neveneffecten en wisselwerkingen
Polyvinylsiloxanen bezitten een goede biologi-
sche compatibiliteit. Tot op heden zijn geen reac-
ties of secundaire effecten bekend, noch bij pati-
enten, noch bij de practici. Afdrukmaterialen zijn
gemaakt voor gebruik in de mond, maar ze mo-
gen niet langer dan tweemaal de vooropgestel-
de verwerkingstijd in de mond van de patiént
blijven. Het afdrukmateriaal is zeer sterk, maar
men moet er voor zorgen dat er geen deeltjes
achterblijven tussen de tanden of in de sulcus.
Ondersnijdingen moeten in bepaalde gevallen
uitgeblokt worden véor het maken van de af-
druk.

Afdruklepels

De keuze van de afdruklepel hangt af van de af-
druktechniek en de professionele voorkeur voor
metalen of starre kunststof confectielepels, dub-
bele-beet-lepels of individuele lepels aangereikt
door het labo. Voor een perfecte adhesie raden
wij aan een dunne laag aan te brengen van
COLTENE Adhesive (1 min sneldroogtijd) of een
ander adhesief specifiek geschikt voor gebruik
met polyvinylsiloxane afdrukmaterialen.

Mengen

1.Haal de veiligheidsdop van de patroon.

2.Druk op de trekker en pers wat materiaal op
een papieren doekje totdat u merkt dat basis-
pasta en katalysator gelijkmatig uit de opening
komen. Zo weet u zeker dat de plunjer goed op
zijn plaats zit en dat een optimale menging
wordt bereikt.

3.Maak met een papieren doekje de opening van
de patroon goed schoon.

4.Plaats de passende Mixing-mengtip op de pa-
troonopening en zet hem vast door hem met
de wijzers van het uurwerk mee een kwartslag
(90 °) te draaien.

5.Druk de Oral-mengtip krachtig op de mengtip.

6.Door op de trekker een gelijkmatige druk uit te
oefenen brengt u het afdrukmateriaal naar bui-
ten. Vermijd abrupte bewegingen. De uitvloe
van het afdrukmateriaal stopt onmiddellijk als
u de trekker loslaat.

Mixing Tip

Na gebruik moet u altijd de mengtip met een
desinfecterend middel schoonwrijven. U mag
deze mengtip ook niet afnemen! De mengtip
dient immers als sluitdop tot de volgende keer
dat u het pistool gebruikt en hij zorgt ervoor dat
het materiaal niet contamineert. Bewaar het pis-
tool altijd horizontaal.

Pas net vodr u het pistool opnieuw gaat gebrui-
ken verwijdert u de reeds gebruikte mengtip.

Belangrijk

Bij het steriliseren van implantaatafdrukken,
moet u vooraf bij de fabrikant navragen of de im-
plantaatdelen (bijv. afdrukpennen etc.) voor de
autoclaaf geschikt zijn.

Aanmaken van het model

De afdruk kan al na een halfuur worden gegoten
en hij blijft praktisch onbeperkt dimensioneel
stabiel (getest over een periode van 7 dagen). U
moet de afdruk even afwassen met een zeepsop-
je en goed naspoelen met zuiver water; dit ver-
mindert de oppervlaktespanning en maakt het
uitgieten een stuk makkelijker. Alle standard
hard- en steengipsen van bestaande merken (zo-
als Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Sto-
ne) kunnen gebruikt worden.

Reinigen van afdruklepels

De afdruk kan losgemaakt worden van de lepel
met een stomp voorwerp. De COLTENE lijm kan
opgelost door de lepel te weken in een univer-
seel lijmoplosmiddel of in petroleumether. Deze
solventen mogen enkel in een goed geventileer-
de ruimte gebruikt worden. De afdruklepels kun-
nen eenvoudig ultrasoon gereinigd en later ge-
steriliseerd worden.

Houdl heid en opslag

De aanbevolen temperatuur voor opslag van
AFFINIS cartridges ligt tussen 15-23°C/59-73°F
bij 50% relatieve luchtvochtigheid. Vermijd
blootstelling aan directe warmtebronnen en
zonlicht. AFFINIS voldoet tenminste aan de eisen
tot op de vervaldatum, die gedrukt staat op de
verpakking en de cartridge.

Markering
De vervaldatum en het nummer staan ver-
meld op de verpakking en op de cartridge.

Technische data ISO 4823

De metingen zijn genoteerd bij een kamertem-
peratuur van 23°C/73°F bij een relatieve voch-
tigheid van 50%.

light body /regular body

Mengtijd: 0:15 min
Totale verwerkingstijd: 3:40 min
Orale uithardingstijd (35 °F /95 °F): 2:20 min

Uitgiftedatum van deze handleiding
12-2018

Deze producten worden enkel geleverd aan
tandartsen, aan tandtechnici en aan personeel
dat in hun opdracht werkt.

Brugsanvisning

Definition
Affinis er et dentalt silikone-aftryksmateriale i
magasiner.

Materialetype
Lavviskest elastisk hydrofilt A-silikone (polyvinyl-
siloxan).

light body

Base:  selv

Catalyst: hvid

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Base:  guld

Catalyst: hvid

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency
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Indikationer

- Sprojtemateriale i forbindelse med putty-
washteknik.

- Sprgjtemateriale i forbindelse med at putty og
light body blandes og anvendes samtidigt,
hhv. som ske- og sprgjtemateriale.

- Aftryk i forbindelse med rebasering af proteser.

Vigtigt

Kontroller intraoralt, at alt materiale er fuld-
steendigt afbundet for det fjernes

Hgjere temperatur vil accellere, medens lavere
vil forsinke afbindingsprocessen

Arbejdstiden kan forlaenges ved at anbringe
materialet i keleskab fer anvendelsen

.

.

.

Kontraindikationer

Under forudseetning af at produktet anvendes
som beskrevet, er der ingen kendte kontrain-di-
kationer.

Bivirkninger

Polyvinylsiloxan (A-silikone) er et yderst biokom-
patibelt materiale, og der er ikke (endnu) rappor-
teret reaktioner eller bivirkninger hos patienter
og/eller tandplejepersonale efter kontakt med
materialet. Det er meningen at aftryksmaterialer
skal afbinde i patientens mund, men de ber ikke
efterlades i munden laengere end den dobbelte
afbindingstid. Selvom materialet har temmelig
god traekstyrke, ber deriagttages forsigtighed,
saledes at ingen dele af materialet efterlades i
approksimalrum eller isulcus. Underskaeringer
bor i visse tilfaelde blokeres inden aftryk tages.

Skeer

Skevalget afhaenger af aftryksteknik og personli-
ge preferencerstive metaleller plastskeer, dob-
belt aftryksskeer eller individuelle aftryksskeer.
For optimal adhaesion anbefales det at applicere
et tyndt lag COLTENE Adhesive eller anden
skeadhaesiv beregnet til polyvinylsiloxan (A-sili-
kone) aftryksmaterialer.

Blanding

1.Traek patronens sikkerhedsdaeksel af og smid
det vaek.

2.Tryk en lille smule materiale ud pa et papir
handklaede direkte fra patronen. Tryk materiale
ud indtil det er tydeligt at bade base og kataly-
sator kommer ud. Dette sikrer korrekt blan-
ding.

3.Patronens abning tarres straks af for at fjerne
overskydende materiale.

4.Veelg den neutralt farvede blandingsspids. Szet
spidsen pa patronen og drej %4 omgang med
uret (90°) for at lase det.

5.Anbring Oral Tip pa enden af blandingsspid-
sen.

6.For at blande og trykke materiale ud bruges et
bledt kontinuerligt tryk. Undga pludselige be-
veaegelser. Nar handtaget slippes, kommer der
ikke mere materiale.

Mixing Tip

Efter brug afterres magasin og blandespids med
desinficerende middel. Opbevar altid magasinet
stdende med blandespidsen pasat. Herved er
magasinet forseglet indtil naeste anvendelse.
Blandespidsen fjernes umiddelbart inden naeste
anvendelse og en ny blandespids monteres. Hvis
det er leenge siden magasinet sidst har veeret
brugt, kontroller da at materialet flyder frit fra
begge magasinets abninger.

Brugervejledning
«Dobbel mix teknik»
Alt imens skeen fyldes, kan tandleegen begynde

at applicere wash materialet rundt om praepara-
tionen. Skeen fyldes samtidig med at wash mate-
rialet appliceres rundt om praeparationen og skal
veere udfert pa samme tid. Hold oral tippen i
wash materialet for at undgad dannelse af luft
blzerer i aftrykket.

Placer skeen med aftryksmaterialet i munden pa
patienten og hold den pa plads til materialet er af-
bundet.

«trins teknik»

Anvendes 2. trins putty eller heavy body/wash
teknik skal det primaere aftryk rengeres og torres
omhyggeligt inden videre anvendelse for at op-
na en god adhaesion mellem wash (lav viskositet
materiale) og skematerialet

Arbejdstiden kan forlaenges ved at anbringe
materialet i keleskab for anvendelsen

Vigtigt

Anvend altid hansker. Human sekret, latexhan-
sker og overflader (teender, praeparation, retrakti-
onstrade etc. kontamineret af latexhansker kan
pavirke A-silikoners afbindingsproces. Materialet
samt de overflader (teender, praeparationer, re-
traktionstrade etc.), der skal laves aftryk af, ma
kun komme i bergring med omhyggeligt vaske-
de og skyllede handsker (vask i 15 sek. med en
seebeoplgsning, skyl i 15 sek. med lunkent poste-
vand) eller med vinyl-/nitrilhandsker. Hvis H,0,
hydrogenperoxid anvendes til desinfektion, an-
befales det at afskylle dette meget omhyggeligt i
lunket vand for at undga dannelse af blaerer i aft-
rukket.

Kontroller intraoralt om materialet eraf-bun-
detinden det fjernes fra munden.

Desinfektion

Aftrykket ber skylles under rindende (koldt) vand
efter at det er fjernet fra munden. Efter skylning
vil desinfektion det med en passende desinfekti-
onsoplgsning ikke pavirke hverken overflade el-
ler dimensioner. Akrylskeer begr beskyttes mod
vandabsorption.

Optionalt

Felgende punkter bgr overholdes ved autoklave-

ring af aftryk:

1.Anvend kun komponenter, der taler autoklave-
ring (fx. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive
AQ).

2.Skyl og renger aftrykket omhyggeligt under
rindende, lunkent vand.

3.Aftryk kan autoklaveres umiddelbart efter af-
trykstagningen.

4.Autoklavéridampsterilisator ved 134°C/273°C
(Prion-program).

Vigtigt

Ved sterilisation af implantataftryk skal det pa
forhold afklares med den péageeldende produ-
cent, om implantatkomponenterne (fx aftryks-
stifter) taler autoklavering.

Fremstilling af model

Gipsmodel kan tidligst stobes ud efter en halv ti-
me. Aftrykket forbliver dimensionsstabilt stort
set uendeligt (mindst 7 dage). Overflade-
spaen-dingen kan nedsaettes, hvorved udstgb-
ningen lettes, ved at aftrykket afvaskes med sulfo
og skylles omhyggeligt under rindende vand. Al-
le industrielle standard dental gips model mate-
riale (i.e. Fujirocjk Dental Stone, Hard Rock Dental
gips) kan anvendes.

Renggring af skeer

Aftryksmaterialet kan fjernes med en slgv kniv.
Iblgdsaetning i kommercielle skerensemidler el-
ler renset benzin vil oplgse COLTENE Adhesive.
Disse oplgsningsmidler bgr kun anvendes i
vel-ventilerede lokaler. Aftryksskeerne kan ogsa
rengeres i ultralydsrensekar og derefter sterilise-
res.

Holdbarhed og opbevaring

Det anbefales at opbevare AFFINIS magasiner
ved 15-23°C/59-73°F og 50% relativ luftfug-
tighed. Undga steerk varme og sollys. AFFINIS
kan anvendes til de beskrevne indikationer
mindst indtil udlgbsdatoen, som er trykt pa ma-
gasiner og emballage.

Maerkning
Udlgbsdatoen og batchnummer er trykt p&
emballagen.

Tekniske data 1SO 4823
Malingerne er foretaget ved stuetemperatur pa

23°C/73°F og 50% relativ luftfugtighed.

light body / regular body

Blandetid: 0:15 min
Total arbejdstid: 3:40 min
Afbindingstid i munden (35°C/95°F):  2:20 min
Udgivelsesdato

12-2018

Leveres kun til tandlaeger og dentallaboratorier,
eller pa disses foranledning.

Bruksanvisning

Definition
AFFINIS &r en dental avtrycksmassa pa A-silikon-
basis, med automatisk blandningsmekanism.

Materialtyp
Polyvinylsiloxan, additivt hardande, ytaktiverat
silikon-elastomer.

light body

Basis: silver

Katalysator: vit

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Basis: guld

Katalysator: vit

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Anvidndningsomrade

- Korrekturmassa for korrekturavtrycksteknik
- Sprutmassa for tvéfas avtrycksteknik

- Avtrycksmassa for basning

Viktigt

« Kontrollera intraoralt att materialet &r helt har-
dat fore borttagande.

+ HOg temperatur snabbar pa hardningen och
lag temperatur saktar ner den.

« For forlangd arbetstid kan materialet placeras i
kylskap fore anvandandet.

Kontraindikationer
Vid anvandning i avsett andamal inga bekant.

Bi- och véxelverkningar

Polyvinylsiloxan uppvisar en mycket god bio-lo-
gisk kompabilitet. Hittills &r inga skadliga bi- och
vaxelverkningar bekanta hos vare sig patienter
eller praxispersonal. Avtrycksmaterial &r indika-
tionsmassigt bestamda till att hardas i patientens

mun. Tiden som massan befinner sig i patientens
mun bor begransas till maximalt den dubbla
hardningstiden. Trots hog draghallfasthet ar att
beakta att inga materialrester [dmnas kvar i inter-
dentalrum eller sulcus. Starkt underskar bor
eventuellt blockeras innan be-handlingen pa-
borjas.

Avtrycksskedar

Valet av skedar beror pa avtryckstekniken eller
personliga preferenser standard skedar av metall
eller hardplast, Triple Tray eller individuella ske-
dar). For att massan skall fasta optimalt rekom-
menderas en pensling av alla skedar med ett tunt
skikt av COLTENE Adhesive (torkar pa 1 min) eller
med varje annat for polyvinylsiloxan lampligt ad-
hesiv.

Blandning

1. Avldgsna sakerhetslocket.

2. Tryck pa handtaget och pressa ut litet material
pa en pappersservett tills bas och katalysator
flyter jamnt ur 6ppningen. Darmed har man sa-
kerstéllt att kolvarna @r pa samma hojd sa att
en optimal blandning uppnas.

3.Torka av ampulléppningarna med papper.

4. Satt motsvarande blandningsspets pa ampul-
lens 6ppning och fixera med en %-vridning
medsols.

5.Vid behov tryck pa en Oral Tip pa blandnings-
spetsen.

6.Pressa ut avtrycksmaterial genom ett jamnt
tryck pa handtaget. Undvik hastiga rorelser.
Slapp handtaget for att stoppa materialflodet.

Blandningsspets

Efter anvandningen torkas blandningsspetsen av
med desinfektionsmedel men avtages ej, da det
tjanar som forslutning fram till nasta anvand-
ning. Férvaras horisontalt.

Avldgsna det gamla blandningsspetsen forst
omedelbart fore nasta anvandning och satt pa
ett nytt. Efter en langre anvandningspaus kont-
rolleras materialflodet pa nytt.

Anvéndar instruktioner «Enstegs teknik»
Under tiden som skeden fylls, kan tandldkaren
applicera wash-materialet kring preparationer-
na. Fylinad av sked samt applicering av wash-ma-
terial kring preparationerna skall vara fardigt
samtidigt. Hall den intraorala spetsen i
wash-materialet for att undvika luftblasor. Place-
ra direkt den fyllda skeden in i patientens mun.
Tryck i 2 -3 sek och hdll sedan i position tills materi-
alet dr helt hérdat.

«Tvastegs teknik»

Om en 2-stegs «putty eller heavy body/wash»
teknik anvéands, skall det forsta avtrycket, bli no-
ga rengjort och torkat innan anvandan. Detta
kommer att garanteran god vidhaftning mellan
wash (lag viskositet materialet) och sked materi-
alet.

For forlangd arbetstid kan materialet placeras
i kylskap fore anvandandet.

Viktigt

Anvénd alltid handskar

Vissa latex handskar och ytor kontaminerade av
latex handskar (tander, preparationer, retractions
trad, etc.) kan péverka stelningen av polyvinylsi-
loxan (A-silikon). Avtrycksmaterialet och de ytor
som ska avbildas (ténder, preparationer, retrak-
tionstrad etc.) skall bara komma i kontakt med
noggrant tvattade och skéljda handskar (tvétta i
15 sek med tvallosning, skolj i 15 sek med ljum-
met kranvatten) eller vinyl- resp. nitrilhandskar.

Produkter inehdllandes eugenol eller hemosta-
tiska substanser kan ocksa paverka stelningen.
Om (H,0,) vate peroxid anvands som desinfec-
tion, &r det rekommenderat att ordentligt skélja
med ljummet vatten efter for att undvika bub-
belformation.)

Prova dven hérdningen intraoralt innan av-
tycket tas ut ur munnen.

Desinfektion

Avtrycket maste efter att det tagits ut ur munnen
spolas av under rinnande vatten. En efterfoljan-
de desinfektion med en i dentalpraktiken vanli-
gen anvand desinfektionslosning (enligt tillver-
karens information) inverkar inte pa yta eller di-
mension. Akrylatskedar maste skyddas mot vat-
tenabsorbering.

Frivilliga atgarder

| samband med autoklavering bor foljande saker

beaktas:

1. Anvéand endast sadana komponenter, som tal
autoklavering (t.ex. PRESIDENT Tray AC,
COLTENE Adhesive AC).

2.Avtrycket bor skoljas och rengdras noggrant
med rinnande, handvarmt vatten.

3.Avtrycket kan autoklaveras genast efter att det
har tagits.

4.Avtrycket steriliseras i en dangautoklav i
134°C/273°F (Programmet avsett for prioner).

Viktigt

D& implantatavtryck steriliseras bér man pa for-
hand fraga tillverkaren om det dr mgjligt att au-
toklavera de komponenter, som anvéands i sam-
band med implantatarbeten (t.ex. avtryckshattor
0sV.).

Modelltillverkning

Avtrycket far forst slas ut efter 30 min, darefter ar
det oinskrankt dimensionsstabilt (prévat: 7 da-
gar). Alla industriframstéllda dentala modellgips-
material, (i.e. Fujirock Dental Stone, Hard Rock
Dental Stone), kan anvéndas.

Skedrengoring

Hardat material kan avldagsnas med ett trubbigt
instrument. Genom att ldgga skeden i handels-
konformt universalésningsmedel eller lattbensin
|6ses COLTENE Adhesive upp. Losningsmedel bor
endast anvandas i vl luftkonditionerade rum.
Skedarna rengdrs och desinficeras pa vanligt
satt.

Hallbarhet och lagring

Affinis uppfyller sitt forutsedda andamal till det
forfallodatum som aterfinns pa forpackningen,
vid val forslutna behallare, 15-23°C/59-73°F
och 50 % relativ luftfuktighet. Avtryck skall férva-
ras vid normal rumstemperatur. Undvik varme
och solbestralning.

Markering
Forfallodatum och lot-nr [LOT] befinner sig pa for-
packningen.

Tekniska data enl. 1SO 4823
Bearbetningstiden berdknades vid 23°C/73°F

rumstemperatur och 50 % relativ luftfuktighet.

light body/regular body

Blandningstid: 0:15 min
Total bearbetningstid: 3:40 min
Hardningstid i munnen (35°C/95°F):  2:20 min

Bruksanvisningen utgiven
12-2018

Utlanmas endast till tandlékare eller tandteknisk
pesonal eller i dessas uppdrag. Férvaras oatkom-
ligt for barn. Far ej anvandas efter forfallodatum.

Bruksanvisning

Definisjon
Affinis er et silikonbasert dentalt avtrykksmateri-
ale til bruk i blandepistoler.

Materialtype
Polyvinylsiloksan, tilsetningstype silikonelasto-
mer.

light body

Base: Selvfarget
Katalysator: Hvit

- 15O 4823, type 3, lav viskositet

regular body

Base: Gullfarget

Katalysator: Hvit

- 1SO 4823, type 2, middels konsistens

Indikasjoner

- Wash-materiale for putty-wash avtrykksteknikk
- Spreytemateriale for samtidig blandeteknikk

- Avtrykksmateriale for rebaseringsavtrykk

Viktig

« Kontroller intraoralt om materialet er fullsten-
dig herdet for det tas ut.

- Hoye temperaturer vil gjore at herdeprosessen
gar raskere, og lave temperaturer vil gjere at
den gar saktere.

« For en forlenget arbeidstid kan materialet plas-
seres i kjoleskapet for bruk.

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner, for-
utsatt at produktet brukes i samsvar med bruks-
anvisningen.

Bivirkninger/interaksjoner

Polyvinylsiloksaner har sveaert god biologisk kom-
patibilitet, og til na er det ingen kjente skadelige
reaksjoner eller bivirkninger for pasienter og/el-
ler tannhelsepersonell. Avtrykksmaterialer er be-
regnet pa a herdes i pasientens munn, men de
ber ikke bli veerende i munnen lenger enn to
ganger anbefalt herdetid. Selv om materialet har
rimelig stor slitestyrke, ma det utvises forsiktig-
het sa ingen del av avtrykksmaterialet blir vaeren-
de i mellomrommene mellom tennene eller i sul-
cus. Underkutt skal i enkelte tilfeller blokkeres for
avtrykket tas.

Avtrykksskjeer

Valg av avtrykkskje avhenger av avtrykksteknikk
og fagmessig preferanse for avtrykkskjeer. For
perfekt adhesjon anbefaler vi a pafere et tynt lag
med COLTENE Adhesive eller adhesiv av et hvil-
ket som helst annet merke spesifisert for bruk
med avtrykksmaterialer av polyvinylsiloksan.

Klargjering for dispensering

1.Trekk av patronpluggen og kast den.

2.Trykk ut en liten mengde materiale fra patro-
nen til torkepapir som du holder i handen.
Trykk ut nok materiale til det er tydelig at bade
base og katalysator blir trykket ut. Dette sikrer
riktig blanding.

3.Terk umiddelbart av patronapningen for a fjer-
ne eventuelt overfladig materiale.

4.Fest den valgte blandespissen pa patronen, og
vri en kvart omdreining med klokken (90°) for a
lase den fast.

5.Trykk oralspissen godt fast pa blandespissen.

6.Trykk pa avtrekkeren med jevn og stedig kraft
for & blande og dispensere materiale. Unnga
plutselige bevegelser. Slipp avtrekkeren for &
stoppe strammen.

Blandespiss

Desinfiser etter bruk ved & terke av blandespis-
sen med desinfeksjonsmiddel. Oppbevares i ho-
risontal stilling. Oppbevar alltid patronen med
pasatt blandespiss. Da forsegles patronen godt
til neste gangs bruk, noe som forhindrer konta-
minering.

Vent med & fjerne blandespissen til rett for utsty-
ret skal brukes igjen. Kontroller at materialet
presses ut jevnt og sett pa en ny blandespiss.

Anbefalinger for bruk

«Dobbel blandeteknikk»

Mens avtrykksskjeen fylles, kan tannlegen be-
gynne & péafere wash-materialet rundt prepare-
ringen. Fylling av avtrykksskjeen og péfering av
wash-materialet ber veere ferdig samtidig. Hold
den orale spissen nede i materialet for a unnga
luftbleerer. Plasser den fylte avtrykksskjeen i pasi-
entens munn umiddelbart. Trykk i 2-3 sek og hold
posisjonen til materialet er herdet.

«To-trinnsteknikk»

Hvis to-trinnsteknikken «putty eller heavy bo-
dy / wash» benyttes, ma det primaere avtrykket
rengjores med lunkent vann og terkes grundig
for neste trinn. Dette vil bidra til & garantere god
adhesjon mellom wash- (materiale med lav
viskositet) og avtrykksskjematerialet.

For en forlenget arbeidstid kan materialet
plasseres i kjoleskapet for bruk.

Viktig

Bruk alltid hansker.

Noen latekshansker og overflater kontaminert av
disse hanskene (tenner, prepareringer, retrak-
sjonssnorer osv.) kan forstyrre herdeprosessen til
polyvinylsiloksaner. Materialet og overflatene
der avtrykket skal tas (tenner, prepareringer, re-
traksjonssnorer osv.) skal bare komme i kontakt
med grundig vaskede og skylte hansker (vaski 15
sek med et vaskemiddel, skyll med lunkent
springvann i 15 sek til) eller vinyl-/nitrilhansker.
Sammensetninger som inneholder eugenol eller
hemostatiske substanser kan ogsa hindre en per-
fekt herding.

Hvis det brukes hydrogenperoksid (H,0,) til des-
infeksjon, anbefales det & skylle grundig med
lunkent vann etterpa for @ unnga at det danner
seg bobler.

Kontroller intraoralt at materialet er fullsten-
dig herdet for det tas ut av munnen.

Desinfisering

Skyll avtrykket under rennende vann etter at det
fiernes fra munnen. Etter skyllingen vil desinfek-
sjon med egnet kommersielt tilgjengelig dental
desinfeksjonslasning ikke pavirke avtrykkets
overflate eller mal. Akrylskjeer bar beskyttes mot
absorpsjon av vann.

Valgfritt

De felgende punktene ber overholdes ved auto-

klavering av avtrykk:

1.Bruk bare autoklaverbare komponenter (f.eks.
PRESIDENT-avtrykksskje AC, COLTENE Adhesi-
ve AQ).

2.5kyll og rengjer avtrykket grundig under ren-
nende, lunkent vann.

3.Avtrykk kan autoklaveres rett etter at avtrykket
er tatt.

4.Autoklaver i dampsterilisator  ved
134 °C/ 273 °F (Prion-program)

Viktig

Ved sterilisering av implantatavtrykk ma du av-
klare med produsenten pa forhand om implan-
tatkomponentene (f.eks. avtrykksposter osv.) er
autoklaverbare eller ikke.

Tilvirkning av modeller

Gipsmodellene kan tidligst stepes ut etter
30 min. Avtrykket forblir dimensjonalt stabilt i s&
og si ubegrenset tid (i minst 1 uke). Overflate-
spenningen vil reduseres og fylling vil forenkles
hvis avtrykket vaskes med vaskemiddel og skyl-
les grundig i lunkent vann. Alle gipsmaterialer for
avtrykk som overholder industristandard (f.eks.
Fujirock, Hard Rock osv.) kan brukes.

Rengjering av avtrykksskjeer

Avtrykket kan tas ut med et stumpt instrument.
Blgtlegging i et kommersielt universallasemiddel
eller petroleumseter vil lgse opp COLTENE Adhe-
sive. Disse lgsemidlene skal bare brukes i et om-
rade med god ventilasjon. Avtrykkskjeene kan
0gsa rengjeres og steriliseres med ultralyd.

Holdbarhet og oppbevaring

AFFINIS oppfyller det tiltenkte formalet minst til
utlepsdato som er angitt pa beholderne, i godt
forseglede beholdere ved temperaturer pa 15—
23 °C/59-73 °F og 50 % relativ luftfuktighet. Av-
trykk ber oppbevares ved normal romtempera-
tur. Skal ikke utsettes for varme og sollys.

Merking
Utlgpsdato og [LOT-nummer er angitt pa forpak-
ning og patron.

Tekniske data ISO 4823
Malingene er basert pa en romtemperatur pa
23°C/ 73 °F og 50 % relativ luftfuktighet.

light body / regular body

Blandetid: 00:15 min
Total arbeidstid: 3:40 min
Oral herdetid (35 °C/95 °F): 2:20 min
Informasjonsstatus:

12-2018

Leveres kun til tannleger og dentallaboratorier
eller pé deres vegne.

Affinis on silikonipohjainen sekoituspistoolilla
annosteltava A-silikonimateriaali jéljentamiseen.

Kayttoohje

Materiaalityyppi
Polyvinyylisiloksaani, A-silikoni, pinta-aktiivinen
silikonielastomeeri.

light body

perusmassa: hopeinen
katalysaattori: valkoinen

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

perusmassa: kultainen

katalysaattori: valkoinen

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Kayttotarkoitus

- ruiskutusmateriaalina putty-wash-jéljennos-
tek-niikassa

- ruiskutusmateriaalina kaksoisjaljennosteknii-
kassa

- pohjausjéljennoksiin

Tarkeaa

« tarkista intraoraalisesti, ettd materiaali on tdy-
sin kovettunut ennen suusta poistoa

+ korkea lampétila nopeuttaa prosessia ja matala
lampétila hidastaa

« tyoskentelyajan pidentdmiseksi materiaali voi-
daan laittaa jadkaappiin ennen kayttoa

Kontraindikaatiot
Tarkoituksenmukaisessa kaytdssa ei ole esiinty-
nyt kontraindikaatioita.

Sivuvaikutukset sekd yhteisvaikutukset mui-
den aineiden kanssa

Polyvinyylisiloksaanit ovat erittdin hyvin siedet-
tyjd Tahdn mennessa tuotteen kayttdjilla ei ole
esiintynyt haitallisia sivu- tai yhteisvaikutuksia.
Jéljenndsmateriaalit on tarkoitettu kovettuvaksi
suussa. Kovettumisaika ei saa olla pidempi kuin
kaksi kertaa normaali kovettumisaika. Suuren ve-
nytyskestavyyden takia on varmistettava, ettei
interdentaalivaliin tai sulcukseen jaa ylimaaraista
materiaalia. Allemenot tulisi mahdollisuuksien
mukaan sulkea ennen jaljenndksen ottoa.

Lusikka

Lusikan valinta riippuu kdytettavasta tekniikasta
ja hammaslaakarin valinnasta metallilusikan, jay-
kan muovilusikan tai henkilokohtaisen lusikan
vélilld. Suosittelemme kéyttdmaan COLTENE Ad-
hesivea tai muuta polyvinyylisiloksaanille sopi-
vaa lusikkaliimaa kaikkiin lusikoihin.

Sekoitus

1.Poista ampullin suojakorkki (D).

2.Purista hieman materiaalia paperille, kunnes
materiaali tulee molemmista rei‘isté tasaisesti
ulos. Siten varmistetaan optimaalinen sekoitus.

3.Pyyhi ampullin reidt valittomasti ylimaaraisesta
materiaalista.

4.Liita sekoituskarki (G) ampulliin kohdistamalla
sekoituskarjen reidt samansuuntaisesti ampul-
lin reikien kanssa. Kaanna karked myotapai-
véaan ¥ kierrosta (90°), jolloin se lukkiutuu.

5.Paina intraoraalikarki tiukasti sekoituskarjen
paahan.

6.Laite on nyt kdyttovalmis. Purista materiaalia
tasaisella voimalla kahvasta.

Sekoituskarki

Desinfioi sekoituskarki kayton jalkeen pyyhki-
maélla se desinfiointiaineella. Sailytd vaakasuoras-
sa. Al poista sekoituskarkea kayton jalkeen, silld
karki toimii korkkina seuraavaan kayttokertaan ja
estdd materiaalin kontaminoitumisen. Irrota kar-
ki vasta juuri ennen seuraavaa kayttokertaa. Tar-
kista ennen kuin kiinnitdt uuden sekoituskarjen,
ettd materiaali tulee ulos tasaisesti.

Kayttosuositus kaksoisjdljennostekniikassa
Aloita ruiskutusmateriaalin vieminen preparaatin
ympdrille samanaikaisesti lusikan tayton kanssa.
Ruiskutus ja lusikan taytto tulee saada valmiiksi
samanaikaisesti. Pida intraoraalikarki koko ruis-
kutuksen ajan upotettuna materiaaliin ilmakup-
lien syntymisen vélttamiseksi. Aseta tdytetty lusik-
ka vilittémdsti suuhun. Paina kevyesti 2 -3 sekun-
nin ajan ja pidd paikallaan, kunnes materiaali on
taydellisesti kovettunut.

Kaksivaihetekniikka

Mikali jaljennoksen otossa kdytetddn kaksivai-
heista "heavy body/wash” -tekniikkaa, on alku-
jaljennos puhdistettava ja kuivattava huolellises-
ti ennen kdyttéa hyvaén jéljennoksen aikaansaa-
miseksi. Tama toimenpide auttaa luomaan hyvén

adheesion ruiskutus- (matala viskositeetti) ja lu-
sikkamateriaalin valille.

Tyoskentelyajan pidentamiseksi materiaali
voidaan laittaa jadkaappiin ennen kayttoa

Tarkeaa

Kéyta aina kasineita.

Lateksikasineet sekd lateksikdsineilld kontami-
noidut pinnat (hampaat, preparaatit, retraktio-
langat) saattavat vaikuttaa polyvinyylisiloksaa-
nien kovettumisprosessiin. Koske materiaaliin ja
jaljennettaviin pintoihin, jotka ovat kosketukses-
sa materiaalin kanssa (hampaat, preparaatit, ret-
raktiolangat ym) vain vinyyli-/nitriilikdsineilla tai
perusteellisesti pestyilld kasilla (pese 15 s ajan
pesuaineella, huuhtele 15 s ja kuivaa). Myds eu-
genolipitoiset ja tietyt verenhyytymiseen vaikut-
tavat valmisteet voivat estaa taydellisen kovettu-
misen.

Jos kaytat vetyperoksidia (H,0,) desinfiointiai-
neena, huuhtele jéljennos perusteellisesti lampi-
malla vedelld ilmakuplien syntymisen valttami-
seksi.

Tarkista intraoraalisesti, ettd materiaali on
kovettunut ennen kuin poistat jaljennoksen
suusta.

Desinfiointi

Huuhtele jaljennds suusta poistamisen jalkeen
(kylmalla) juoksevalla vedelld. Desinfiointi sopi-
valla, tavallisella desinfiointiaineella huuhtelun
jalkeen ei vaikuta jaljennoksen pintaan tai sen
muotoihin. Suojaa akryylilusikat kosteudelta.

Huomioitavaa

Huomioi seuraavat kohdat jéljenndksia autokla-

voidessa:

1. Kéytd ainoastaan autoklaavin kestavia materi-
aaleja (esim. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Ad-
hesive AC).

2. Huuhtele ja puhdista jaljennos huolellisesti
juoksevalla ja lampimalla vedella.

3. Jaljenndkset voidaan autoklavoida valitto-
masti jéljennoksen oton jélkeen.

4. Hoyrysteriloi autoklaavissa 134°C lampdtilas-
sa

Tarkedaa

Implanttijaljennoksia steriloitaessa on ensin var-
mistettava materiaalin valmistajalta ovatko
implanttimateriaalit (esim.nastat yms.) autoklaa-
vin kestévia.

Mallin valmistaminen

Valmista malli aikaisintaan 30 min paasta jaljen-
noksen otosta, sen jalkeen jdljennds sailyttaa
muotonsa rajattomasti (vdhintddn 7 pdivan ajan).
Jéljenndksen pintajénnitys vahenee ja mallin va-
laminen helpottuu, jos jéljennds pestdan puhdis-
tusaineella ja huuhdellaan sen jalkeen huolelli-
sesti puhtaalla vedella.

Valamiseen voidaan kayttaa kaikkia tavanomai-
sia kipsimateriaaleja (kuten Fujirock Dental Stone
tai Hard Rock Dental Stone).

Lusikan puhdistus

Kovettunut materiaali voidaan poistaa tylpalla
instrumentilla. COLTENE Adhesive irtoaa liotta-
malla tavallisessa liuotusaineessa tai liuoteben-
siinissd. Kayta ndita aineita vain hyvin tuulete-
tuissa tiloissa. Lusikat voidaan puhdistaa ja de-
sinfioida normaalisti ultraddnipesulaitteessa.

Sadilyvyys ja varastointi
AFFINIS soveltuu tarkoituksenmukaiseen kayt-
to6n huolellisesti  pakkaukseen suljettuna

(15-23°C/59-73°F, suhteellinen ilmankosteus
50%) vahintdan viimeiseen kdyttopdivaan asti,
joka on merkitty pakkauksiin. Suojaa kuumuu-
delta ja auringonsateilylta.

Merkinnit
Viimeinen kéyttdpéiva seké tuotantonumero
on merkitty pakkauksiin.

Tekniset tiedot: ISO 4823

Mittaukset on suoritettu 23°C/73°F huoneen
lampétilassa ja 50%:n : suhteellisessa ilmankos-
teudessa.

light body /regular body

Sekoitusaika: 0:15 min
Kokonaistydskentelyaika: 3:40 min
Kovettumisaika suussa (35°C/95°F):  2:20 min

Kayttoohjeen pdivdys
12-2018

Luovutetaan vain hammaslaakareille, hammas-
teknisille laboratorioille tai heidan maaraykses-
taan.

0dnviec xprionc

Opiopog
AFFINIS givat éva 080vTIaTPIKO AMOTUNTWTIKO UAL-
KO HE AUTOUATO GUOTNMA AVAIENG.

TOmog uAikoU
MoAuBIvuAcilo&avn, ENACTOHEPEG, TTOAUHEPL-
(6pevo pe avtidpaon mpooOnkng.

light body

Bdon: aonut

Katahutng: aompog

- 1SO 4823, Type 3, low consistency

regular body

Bdon : XPUoog

KataAutng: dompog

- 1SO 4823, Type 2, medium consistency

Evéeifeig

— AlopBWTIKG LANIKG yia TNV TEXVIKA TNG SUMARG
amotuTwong

— NeMTOPEVOTO UNIKO HE €yXUON OTNV TEXVIKN TNG
SmAn¢ avapEng

— ATTOTUTTWTIKO UAIKO Y10 QVOYOUWOELG

INHAVTIKO

EAéy€te evbooTopatikd edv TO UNIKO €XEL TTONU-
UEPLOTEL TARPWG.

OruPnAég Beppokpaoieg emrtayxuvouv ) Sadi-
Kao{0 TOU TTOAUUEPIOHOU Kal Ot XOUNAEG Beppio-
KPaoieg TV empPBpadivvouv.

Edv BéNeTe va MapaTEiVETE TO XPOVO €pYaciag
UTTOPEITE VA TOTTOBETHOETE TO UMIKO 0TO YuyEio
TPV amd TN XPrion Tou.

.

Avtevéeieg

Agv UTTApYEL KAppia avTévoelgn €@’ 60ov To TPoi-
6V xpnolpomolgital cUPPWVA UE TIG odnyieg Xpn-
OEWC TOU.

AguTEPEVOVTES

avtidpaoceic/ AAAnAemdpaoceig

Ot moAuBivulaiho&Aveg €xouv pia TTOAU KaAr Blo-
AOYIKI} CUUTTEQIPOPA Kal PEXPL OAHEPA KAUMia
Seutepevouoa avtidpaon 1 aAnAemidpaon Sev
£xel mapatnpnOei o oSovtidtpoug 1) oo Bondn-
TIKO TOUG TIPOOWTTIKG. Ta ATMOTUTIWTIKA UAIKA
€xouv TIPOPAEPOEl va okAnpUvovTal 0To OTOA
Tou aoBevry. H Sidpkela mMapapovig Toug oTo
OTOMA €ival KATd To péyloTto n SImAn Tou Xpovou

TIONUHEPIOPOU TouG. Map’ OAn Tnv e€alpeTikn
avToXH TOU UAIKOU OTNnV amooxion TPETEL TTAVTA
VA ENEYXETE VIO TUXOV UTTOAEIPUATA OTTOTUTTIWTI-
KOU UNIKOU 0Ta pHecoSovTia SlaoTripata Kal otnv
OUNOSOVTIKN OXIOMN. L€ OPIOUEVES TIEPITTTWOELG
Ol UTTOOKAMEG TIPETEL va Yepi{ovTal Ue Kepi TIptV
N AjYn TOU AMOTUTTWHATOG,.

AmotunwTikda Siokapia

H emoyn Tou amotunwtikou Siokapiov e§apTa-
TaLamod TNV TEXVIKN amoTtumwong mou 6a akoAou-
OnBei kat amd TNV MPOCWTIKY TIPOTIUNCN TOU
YLOTPOU YIa METAMIKG, 1} AKAUTTA, OKANPA TIAG-
OTIK amoTtunwTiKd Stokdpla i Simov gpaypol
oUyKAglonG fj atopikd mpooappoopéva Slokapla.
lNa v téAela mMPdoPUON TOU ATTOTUTIWTIKOU UAL-
KOU TTAVW OTO SIOKAPIO OUVICTOUME TNV EMAAEL-
YN ToU SIOKAPIOU HE £va NEMTO OTPWHUA CUYKOA-
Antikou mapdayovta COLTENE Adhesive rj omotou-
Snmote AANOU GUYKOAANTIKOU TTapAyovTa KOTAA-
AnAou yia xprion HE amoTUNWTIKA UAIKE TToAupI-
vuhaho&avng.

MNpostolpacia ocpétpnong

1.BydAte TO MWUA a0QANEAg TNG QUOLYYAS Kal
neta&te To.

2.Méote T okavSAAn Tou TMOToAoL yia va e§w-
OroeTe pla pIKpPR TOCOTNTA VAIKOU €w¢ dTou
AG&Bete pia kavovikr porj Baong Kat KatahuTn.
H Sokipn avt) Ba e€acpalioel Tnv owotn
avdauién Tou LAikov.

3.3KOUTTIOTE TO Avolyua TNG GUOLYYaG Kal amopa-
KPUVETE OAA TA UTTOAEIUMATA TOU UNIKOU.

4.TomoBeTroTeE TOV AVANOYO QVAMIKTAPA OTnv
AKpn NG QUOLYYag, OTPEPOVTAG Tov Oeglo-
oTpoPa KATA TO éva TETAPTO TNG OTPOPNG
(90°).

5.Eav gival amapaitnto TomoBeToTE Kal To Tmpo-
OTOMIO TOTTOBETNONG EMAVW OTOV AVAUIKTAPA.

6.Mi€oTe KAVOVIKA TN OKAVOAAn Tou TIGTOAIOU
yla va avapi€ete kat va e§wbrioete tnv emou-
uNTA moodtnta LAIkov. Edv agroete T okav-
8AAn, n por} Tou UAIKOU oTapatd. AToQUYETE
TIC ATTOTOMEG KIVAOELG.

AVapIKTRPEG

AQrVETE TTAVTA TOV QVAUIKTAPA EMAVW OTNV QU-
olyya PeTd anod kabe xprion. Kat’ autév tov 1poé-
1o €€ao@aNIfeTal TO EPUNTIKO KAEIOIHO TNG QU-
alyyag Héxpt TV emépevn xpnotpomoinon mg. O
QAVAUIKTAPAG UTTopEi va amoAupavOei pe epanTti-
0N O€ AmMOAUMAVTIKG UYpPO. AlaTnpEiTe mAvTa Tig
@UOLYYeG og opl{ovTia Béon.

ZTnVv emopevn xprion, ByAaAte Tov xpnolporol-
nNUévo avapiktipa, eAéyETe TN owoTH por Twv
800 OoUOTATIKWY, TOTIOBETAOTE VEO AVAUIKTAPA
KOl OUVEXIOTE.

TuoTdoeig Xpriong «Texvikn SImARg avaméne»
Evy yepiCel To Siokdplo, o odovtiatpog pmopei
va apxioel va TomoBeTel To LAIKO TALGNG YUpw
amnd tnv mapaockeun. To yéuopa tou Siokapiou
Kat n TomofETnon Tou LAIKoU MAUONG YUpw amo
NV apackeun MPEMeL va oAokANpwBoUv Tautod-
Xpova. Alatnpeite 10 MPOOTOUIO TOMOBETNONG
eUPUOIOPEVO OTO UNIKO KABE OTyur), WOTE va
AMOPUYETE va TAyISeUTOUV QUOAANISEG aépog.
TomoBetriote auéows TO yepdto Siokdplo oTo
otéua Tou aobevr). Méote yia 2 -3 Seutepdienta
Kal KpatrioTe To 0T Béon Tou UéXP! va TOAUUEPI-
o1&l MAPWC TO UAIKG.

«Texvikn 600 Bnudtwv»

Edv xpnotpomoleite TeEXVIKA 2 BnudTwy «amotu-
nwTiKé VAKO 1 heavy body/mAvony, eival ama-
paitnTo va KabapieTe Kal va OTEYVWVETE ETMIPE-
AWG To apyikd amotunwpua. Me autdév Tov TpoTo
Slaopahilete TNV TéAela mMpdo@uUON PETAEL Tou

UAIKOU TAUONG (LAIKG xapnAoU 1€wdoug) kat Tou
UAIKOU Tou Slokapiou.

Edv Bé\ete va Maparteivete To Xpovo epyaciag
UITOPEITE VA TOMOBETHOETE TO LAIKO OTO Yuyeio
TPV amo Tn XPHRon Tou.

INUAVTIKO

Dopate mdvtote yavtia. H dadikacia tou mo-
Aupepiopol Twv moAuBivulciho§avwy pmopei va
£MNPEAOTE] amo Ta yavTia latex kat amé emeavel-
€GOV PEpouv {xvn amd yavtia latex (5évtia, ma-
PACKEVEG, VLA amwBroewd KATT). To UAIKO Kat ot
EM@AveLEG Omov Ba yivel n amotunwon (5évtia,
TIOPOOKEVEG, Vipa anmwbnong, KAm.) mpémel va
£€pyovtal o€ €M@ HOVO HE YAVTIA TTOU €XOUV
TAUOE( Kau EeMMUBEei TeENeiwg (MAUVeTE yia 15 Seu-
TEPONETTA HIE ATIOPPUTTAVTIKO, EEMNOVETE e XMa-
P06 vePO Bplong yia akdpa 15 Seutepolenta) 1
yavtia Brvuhiov-/vitpihiou. Emiong oplouéva ma-
pPacKeLAopaTA HE BACN TNV EVYEVOAN 1} OPIOpE-
Va QIHOOTATIKA SlaNUpaTa pmopei va mapepmodi-
00UV TOV TTOAUMEPIONO. EAv éxel XpnotpomoinOei
unepo&eidlo Tou udpoyodvou (H,0,) yia tnv amo-
Apavon, ouvioTtoUhE To oXoAaoTIkO EEByalua
He XAapo vepd yla va amopeuxBei 0 oxnUaTIopndg
QUOANISWV a€Pog.

EAéy&te TV mi&n Tou anmoTtunwpHaTog 6To 0To-
MO TIPIV TO ATTOHAKPUVETE.

AmoAUpavon

To anotunwua mpémnel va EeMMUBEI pe TpeXOUE-
VO KPUO VEPS PETA TNV ATTOUAKPUVOT| TOU amtd TO
OTOMA. MeTd To EEMAupa N ATOAUpAVON TOU aTTo-
TUTTWHATOG HE éva amoAupavTiké SidAupa Tou
epmopiou dev Ba emnpedoel Tn oTaBepodTnTa Sia-
OTACEWV TOU ATOTUTTWHATOG KAl TNV EMPAVELD
Tou. Ta aKPUAIKA OMOTUTIWTIKA SIOKAPLA TIPETTEL
va mpoactatevovTal amod TNV mPoopoPnon vepou.

MpoaipeTika

Katé tnv amooteipwon Twv amoTunmwpdTwy o€

QUTOKAUOTO, TIPETIEL Va TnpouvTal Ta akohouba

onueia:

1.XpNnOIUOTIOIE(TE POVO EEAPTAMATA TTOU MTTO-
pPOUVV va amooTelpwBolV 0 AUTOKAUCTO (TT.X.
Siokdplo PRESIDENT Tray AC, GUYKOANNTIKO
COLTENE Adhesive AC).

2.Zem\UVeTe Kal kaBapioTe To amotunwpa Sie§o-
SIKA KATW Ao TPEKOUHEVO, XAapd vepod.

3.Ta amoTUMWUATA PITOPOUV VA anmooTelpwOolv
O€ QUTOKAUOTO APEOWE META TN AAYN Tou amo-
TUTTWHATOG.

4. ATIOOTEIPWOTE O€ AMOOTEIPWTH ATHOU O€ Bep-
pokpaoia 134°C/ 273 °F (mpoypappa Prion)

ZNUAvVTIKOG

Katd tnv amooteipwon amotunmwudtwy EUQU-
Teupdtwy, BePaiwBdeite OTI €xeTe Sleukpivioel ek
TWV TIPOTEPWV HE TOV KATAOKEUAOTH, €4v Ta
e€apTrpaTa TOu EUPUTELHATOC (TT.X. A§ovag aro-
TOnMwong KtA.) pmopouv va anootelpwbolv og
QAUTOKOUOTO 1 OXL.

Kataokevn ekpaysiwv

Ta ekpayeia pmopei va pixBolv 1o vwpitepo o€
30 AemTd HETA TOV TTONUHEPIOHO TOU ATTOTUTIWHA-
T0¢. Ta amotunwuata Slatnpolv T oTabepoTn-
Ta TWV S1A0TACEWV TOUG YIa TIPOKTIKWGE ATTEPLOPL-
07O XPOvo (amodedelypéva To ENAXIOTO 7 nué-
peC). ‘Eva oOvTopo oM@ Kaho TAUGIUIO Tou amo-
TUTTWHOTOG HE OamouVl Kal VEPO KAaBWG Kat éva
KANO E£Byalua Ba PEWWOEL TNV EMIPAVELAKT TAGN
Kat Ba SIEVKOAVVEL TO pi&Ipo Tou ekpaygiov.Mmo-
pouV va XpnolhomoinBovv yla TNV KATAOKEUR
EKMAYEIWV ONEC Ol 0SOVTIATPIKEG BIOUNKAVIKEG
yUuyot Tou TANPOoULV TIG ATTAITOUMEVEG TTPOSIaYpa-

@€¢ (m.y. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental
Stone).

KaBapiopog Twv anoTunwTiK®v SioKapiwv
To MOANUMEPIOUEVO UAIKO UTTOPEL VO ATTOUOKPUV-
Oci pe éva appAU epyaleio. O GUYKOANANTIKOG TTa-
pdyovtag COLTENE Adhesive pmopei va StoAhuBei
o€ éva SIOAUTIKO YEVIKNG XPHiOEWG TOU EUMOpPiou
1 e meTpelaukd aildépa. Xpnolpormoleite ta dia-
AUTIKG QUTA HOVO O KaAA agpI{OUEVOUG XWPOUG.
KaBapioTe kat amoAupdveTe Ta amoTunwtika Si-
oKkdpla e TIg ouvnBelg Sladikaoieg.

Aapketa {wng kat UAagn

To AFFINIS ekmAnpoi Toug mpoTelvépeVOUG yI' au-
TO OKOTIOUG MEXPL TNV avaypaPOpEVN i TNG OU-
OKELAOIag NUepopnvia AEEWg Tou, €@’ Goov ol
@UOLYYEG SlatnpouvTtal EPUNTIKA KAEIOTEG, OF
Beppokpacia 15-23°C/59-73°F Kal OXETIKA
vypaocia 50%. AlaTnpeite Ta amOTUNWHATA TNV
Kavovikr Beppokpacia Swpatiov. AMOQUYETE
v ékBeon Tou UAIKOU 01N {€0TN Kat 0TNV NAIOKN
akTivofohia.

IRpavon

H nuepounvia A&ewg kabwg kat o apBpog map-
Tidag avaypAQovTal EVKPIVWGE KAl OTIG pUOLY-
YEG Kal 0TNV EEWTEPIKN CUOKEVATIa.

Texvika xapaktnpiotika ISO 4823
O1 peTproel éyvav o Bepokpacia mepIBaAlo-
v10G 23°C/ 73 °F Kal O0€ OXETIKA Lypacia 50 %.

light body/regular body

Xpdvog avauéng: 0:15 min
T UVOAIKOG XPOVOG EpYACiag: 3:40 min

Xpovog miewe oto otopa (35°C/95 °F):2:20 min

MpwTtn dnpocisuon Twv odnywv Xpoewg
12-2018

MNapadidetal povo o€ odovTiaTpoug 1y o€ oSovto-
TEXVITEC 1 CUMPWVA PE TIG 08NYIEG AUTWV.

Instructiuni de utilizare

Definitie

Affinis este un material de amprenta pe baza de
silicon pentru utilizare in stomatologie, cu un dis-
pozitiv automat de amestecare.

Tipul materialului
Polivinilsiloxan, elastomer siliconic de aditie.

light body

Baza: argintie

Catalizatorul: alb

- 1SO 4823, Tip 3, consistenta redusa

regular body

Baza: aurie

Catalizatorul: alb

- 1SO 4823, Tip 2, consistentd medie

Indicatii

- Material fluid pentru tehnica de amprentare in
doi timpi

- Material de seringa pentru tehnica amestecdrii
simultane

- Material de amprenta pentru captusire

Important

- Inainte de a indepérta amprenta din cavitatea
bucald, verificati intraoral daca materialul este
intdrit complet.

+ Temperaturile inalte vor grabi procesul de pri-
za, iar temperaturile reduse il vor incetini.

« Pentru prelungirea timpului de lucru, materia-

lul poate fi introdus in frigider inainte de a-I uti-
liza.

Contraindicatii
Dacé produsul este utilizat conform indicatiilor,
nu exista contraindicatii cunoscute.

Efecte secundare / Interactiuni

Polivinilsiloxanii au o compatibilitate biologica
foarte bund si pana acum nu se cunosc reactii no-
cive sau efecte secundare la pacienti si/sau la
personalul stomatologic. Materialele de ampren-
ta sunt prevazute sa faca priza in cavitatea bucala
a pacientului, totusi, ele nu trebuie sa ramana in
cavitatea bucald mai mult de dublul timpului de
prizé recomandat. Desi aceste materiale prezinta
o rezistentd apreciabila la rupere, trebuie avut
grijd sa nu ramand nicio parte de material de am-
prentd in spatiile interdentare sau in santul gingi-
val. In anumite cazuri, santurile retentive trebuie
umplute inainte de a lua amprenta.

Linguri

Alegerea lingurilor depinde de tehnica de am-
prentare si de preferinta profesionald pentru lin-
gurile de amprentd captusite, lingurile pentru
amprentarea ambelor arcade in ocluzie sau pen-
tru lingurile individualizate. Pentru o aderentd
perfectd recomandam aplicarea unui strat subti-
re de adeziv COLTENE sau orice altd marca de
adeziv specificata pentru utilizarea sa impreuna
cu materialele de amprenta cu polivinilsiloxan.

Pregatirea distribuirii

1.Indepértati dopul cartusului si debarasati-I.

2.Eliminati o cantitate mica de material direct din
cartus pe un prosop/servet de hartie pe care il
tineti in mana. Extrageti suficient material pana
cand este evident ca se elimind baza si cataliza-
tor. Aceasta asigura o amestecare corespunza-
toare.

3.Stergeti imediat orificiul cartusului pentru a in-
departa excesul de material.

4.Atasati varful de amestecare ales la cartus si ro-
titi-l cu ¥ de rotatie (90°) in sens orar pentru a-|
fixa la locul sau.

5.Aplicati ferm varful bucal pe varful de ameste-
care.

6.Strangeti declansatorul exercitand o fortd
usoard, constanta pentru a amesteca si distri-
bui materialul. Evitati miscarile abrupte. Elibe-
rati declansatorul pentru a opri scurgerea.

Varful de amestecare

Dezinfectati dupa utilizare prin stergerea varfului
de amestecare cu un dezinfectant. Pastrati in po-
zitie orizontald. Pastrati cartusul intotdeauna cu
varful de amestecare atasat. Acesta sigileaza car-
tusul pana cand este utilizat din nou si previne
contaminarea.

Indepartati varful de amestecare numai imediat
inaintea unei noi utilizéri a dispozitivului, verifi-
cati dacd materialul se elimina in mod uniform si
atasati noul varf de amestecare.

Recomandari de utilizare

«Tehnica dublu-mix»

Tn timp ce incarca lingura, medicul stomatolog
poate incepe sd aplice materialul fluid in jurul
preparatiei. Incarcarea lingurii si aplicarea mate-
rialului fluid in jurul preparatiei trebuie terminate
concomitent. Mentineti varful bucal imersionat
tot timpul in material pentru a evita inglobarea
aerului. Aplicati imediat lingura umplutd in cavita-
tea bucald a pacientului. Apdsati timp de 2-3 s si
mentineti in pozitie pdnd cand materialul se intd-
reste complet.

«Tehnica in doi timpi»

Daca se utilizeaza tehnica in doi timpi cu «chit
sau material de consistenta inaltd/fluida», am-
prenta primara trebuie curatata cu grija si uscata
inainte de folosire. Aceasta va contribui la asigu-
rarea unei bune aderente intre wash (materialul
cu vascozitate scazutd) si materialul lingurii.

Pentru prelungirea timpului de lucru, materi-
alul poate fi introdus in frigider inainte de a-
utiliza.

Important

Purtati intotdeauna manusi.

Unele manusi din latex si suprafetele contamina-
te de aceste manusi (dinti, preparatii, firele de re-
tractie gingivala etc.) pot interveni in procesul de
priza al polivinilsiloxanilor. Materialele si suprafe-
tele supuse amprentarii (dinti, preparatii, firul de
retractie gingivald etc.) trebuie sa vina in contact
numai cu manusi spalate si clatite din abundenta
(spalati timp de 15 s cu un detergent, cldtiti cu
apa caldutd de la robinet timp de alte 15 s) sau cu
manusi de vinil/nitril. Compusii care contin euge-
nol sau substante hemostatice pot, de aseme-
nea, sa impiedice priza perfecta.

Daca pentru dezinfectie se utilizeaza peroxidul
de hidrogen (H,0,), se recomanda clatirea ulteri-
oard din abundenta cu apéd calduta pentru a evita
formarea bulelor.

Inainte de a indepirta amprenta din cavitatea
bucals, verificati intraoral daca materialul s-a
intarit complet.

Dezinfectarea

Dupé indepartarea sa din cavitatea bucald, am-
prenta trebuie clatitd cu apa curgdtoare de la ro-
binet. Dupa clatire, dezinfectia cu o solutie dezin-
fectanta dentara adecvata din comert nu va afec-
ta suprafata sau dimensiunile amprentei. Linguri-
le acrilice trebuie protejate impotriva absorbtiei
apei.

Optional

Cand se autoclaveaza amprentele, trebuie avute

in vedere urmatoarele aspecte:

1.Utilizati numai componente autoclavabile (de
ex. lingura de amprenta PRESIDENT AC,
adezivul COLTENE AC).

2.Clatiti si curatati bine amprenta sub un jet de
apa curgatoare calduta.

3.Amprentele pot fi autoclavate imediat dupa lu-
area amprentei.

4.Autoclavati in sterilizatorul
134°C/273°F (programul Prion).

cu aburi la

Important

Cand sterilizati amprentele implanturilor, trebuie
sa clarificati in prealabil cu producatorul daca
partile componente ale implantului (de ex. stalpii
de amprenta etc.) sunt autoclavabile sau nu.

Fabricarea modelelor

Modelele de gips pot fi turnate cel mai devreme
dupd 30 min. Amprenta isi mentine stabilitatea
dimensionala pe o perioada de timp practic neli-
mitatd (de cel putin o sdptdmana). Tensiunea su-
perficiala se va reduce si turnarea va fi mai usoara
daca amprenta se spala scurt cu un detergent si
apoi se clateste din abundenta cu apa curata cél-
dutd. Se pot utiliza toate materialele uzuale din
comert, destinate modelelor dentare de gips (ca
de ex. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental
Stone).

Curatarea lingurilor
Amprenta poate fi indepartata cu un instrument
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AFFINIS PRECIOUS

bont. Inmuierea intr-un solvent universal din co-
mert sau in eter de petrol va dizolva adezivul
COLTENE. Acesti solventi se utilizeazad numai in-
tr-o zona bine ventilata. Lingurile pot fi curatate
de asemenea cu ultrasunete si sterilizate.

Termen de valabilitate si depozitare

AFFINIS indeplineste scopul pentru care este
destinat cel putin pana la data expirdrii care este
inscrisa pe recipiente, in recipiente bine sigilate,
la temperaturi de 15-23°C/59-73°F si la 0 umidi-
tate relativa a aerului de 50%. Amprentele trebu-
ie pastrate la temperatura normald a camerei,
evitand expunerea la caldura si soare.

Marcaj
Data expirarii si numéarul [L0T] sunt inscrise pe am-
balaj si pe cartus.

Date tehnice ISO 4823

Masuratorile se bazeaza pe o temperatura a ca-
merei de 23°C/73°F si o umiditate relativa de
50%.

light body /regular body

Timp de amestecare:

Timp total de lucru:

Timp de priza in cavitatea bucala

35°C/95°F):

00:15 min
3:40 min

2:20 min

Data publicarii:
12-2018

Furnizat numai medicilor stomatologi si labora-
toarelor dentare sau la indicatia acestora.

Instrukcja uzycia

Definicja

Affinis jest silikonowa masa wyciskowa przezna-
czong do stosowania w stomatologii z urzadze-
niem do automatycznego mieszania.

Rodzaj materiatu
Poliwinylosiloksan, elastomer silikonowy typu
addycyjnego.

light body

Baza: kolor srebrny

Katalizator: kolor biaty

- 1SO 4823, typ Ill, rzadka konsystencja

regular body

Baza: kolor ztoty

Katalizator: kolor biaty

- 1SO 4823, typ II, Srednia konsystencja

Wskazania

- Druga warstwa wycisku do stosowania w tech-
nice wycisku dwuwarstwowego (,putty/wash”)

- Materiat nosnikowy do stosowania w technice
wycisku jednoczasowego dwuwarstwowego

- Masa wyciskowa do podscielania

Wazne

+ Przed wyjeciem sprawdzi¢ w jamie ustnej, czy
masa jest catkowicie utwardzona.

+ Wysokie temperatury przyspiesza proces wia-
zania, a niskie temperatury spowolnig go.

+ W celu wydtuzenia czasu uzytkowania mase
mozna umiescic przed uzyciem w lodéwce.

Przeciwwskazania

W przypadku stosowania produktu zgodnie z za-
leceniami brak jest znanych przeciwwskazan do
jego stosowania.

Dziatania niepozadane / Oddzialywanie z in-
nymi srodkami
Poliwinylosiloksany charakteryzuja sie bardzo

AFFINIS PRECIOUS

polivinilsiloksan 6l¢ti maddeleriyle birlikte kulla-
nilabilecegi belirtilmis baska marka bir adezivin
ince bir tabaka halinde striilmesini 6neririz.

Preparat uygulama

1.Koruma kapagini kaldirin.

2.Baz ve katalizér ucundan ¢ikana kadar hafifce
bastirin. Béylece her iki maddenin de esit kulla-
nilmasi saglanmis olur.

3.Kartus agizlarini kagit mendille siliniz.

4.Kullanilacak karistirma cubugunu kartus agzi-
na yerlestirin ve 90° cevirerek takin.

5.0ral Ucu Karistirma Ucunun Uzerine sikica bas-
trn.

6.Esit baski ile maddeyi sikin. Ani hareketlerden
kacinin. itme hareketi durdugunda madde aki-
si da kesilecektir.

Karistirma Ucu

Kullanimdan sonra karistirma uglarini bir dezen-
fektan ile silin ama ¢ikarmayin. Bir sonraki kulla-
nima kadar cubuklar kapak gorevini gorecektir.
Boylece maddenin de sertlesmesi 6nlenmis olur.
Bir sonraki kullanimda eski kapagi ¢ikarip yenisini
takin. Ayni seviyede madde akisini sagladiktan
sonra uygulamaya devam edin.

Kullanim Onerileri

«double mix teknigi»

Kasik dolduruldugu sirada, dis hekimi preparatin
etrafina wash stirmeye baslayabilir. Kasigin dol-
durulmasi ile wash akigkanin preparat etrafina
surtilmesi ayni anda tamamlanmalidir. Hava sikis-
masini 6nlemek icin, oral ucu strekli materyale
daldinimis halde bekletin. Dolan kasigi hemen
hastanin agzina yerlestirin. 2-3 sn boyunca basti-
rin ve madde tamamen yerine oturana kadar bu
konumda tutun.

«iki adimhi teknik»

2 adimli bir «putty veya heavy body/wash» tek-
nigi kullaniliyorsa, birincil 6l¢t kullanim dncesin-
de dikkatle temizlenmeli ve kurutulmalidir. Bu is-
lem, yikama (dustk akiskanhi madde) ile kasik
maddesi arasinda iyi bir adezyon saglanmasina
yardimci olacaktir.

Daha uzun bir calisma siiresi icin materyal
kullanmadan 6nce buzdolabinda muhafaza
edilebilir.

Onemli

Her zaman eldiven giyin. Bazi lateks eldivenler ve
bu eldivenlerin kontamine ettigi ylzeyler (disler,
preparatlar, retraksiyon ipleri, vb.) polivinilsilok-
sanlarin oturma strecini etkileyebilir. Gerek mal-
zeme gerek Olcust alinacak yuzeyler (disler, pre-
parasyonlar, retraksiyon ipleri vs.) sadece iyice yI-
kanmis ve durulanmis eldivenlerle (15 saniye sa-
bunlu suyla yikayin ve 15 saniye ik musluk su-
yuyla durulayin) ya da vinil/ nitril eldivenlerle te-
mas ettirilmelidir. Ojenol veya hemostatik madde
iceren bilesikler de mikemmel oturmaya engel
olabilir.

Dezenfeksiyon icin (H,0,) hidrojen peroksit kulla-
niliyorsa, kabarcik olusumunu 6nlemek igin son-
radan 1lik suyla iyice durulanmasi énerilir.

Agizdan ¢ikarmadan 6nce maddenin sertlesip
sertlesmedigini kontrol edin.

Dezenfeksiyon

Olcii, agizdan alindiktan sonra,akarsu altinda yi-
kanmalidir. Bunu takiben, kliniklerde kullanilan
bilinen dezenfeksiyon malzemeleriyle (imalatgi-
nin kullanim talimati uyarinca), yapilan uygulama
ne ylzeyi ne de boyutu degistirmez. Akrilat ka-
siklar su absorbsiyonuna karsi korunmalidir.

dobra biokompatybilnoscia. Dotychczas nie
stwierdzono szkodliwego dziatania ani efektow
ubocznych u pacjentéw i (lub) personelu stoma-
tologicznego. Masy wyciskowe sg przeznaczone
do utwardzania w jamie ustnej pacjenta, jednak
nie powinny one pozostawa¢ w jamie ustnej
przez czas dwukrotnie dtuzszy niz zalecany czas
wigzania. Wprawdzie masy maja dos¢ duza wy-
trzymatos¢ na rozrywanie, nalezy zachowac
ostroznos¢, aby fragmenty masy wyciskowej nie
pozostawaty w przestrzeniach miedzyzebowych
lub w bruzdzie. W niektérych przypadkach przed
pobraniem wycisku nalezy zablokowa¢ podcie-
nie.

Lyzki wyciskowe

Wybdr tyzki zalezy od wybranej techniki wykony-
wania wycisku i preferencji profesjonalnych do-
tyczacych tyzek standardowych, tyzek do obu tu-
kow zebowych lub tyzek indywidualnych. W celu
uzyskania idealnej adhezji zalecamy stosowanie
cienkiej warstwy COLTENE Adhesive lub materia-
tu adhezyjnego innej marki, przeznaczonego do
stosowania z masami wyciskowymi zawierajacy-
mi poliwinylosiloksany.

Przygotowanie do uzycia

1.Wyciagna¢ zatyczke wkiadu i wyrzucic.

2.Wycisng¢ mata ilos¢ masy bezposrednio z
wktadu na recznik papierowy/chusteczke trzy-
mana w reku. Wyciska¢ wystarczajaco duzo
masy, az do wycisniecia bazy i katalizatora. Za-
pewnia to wiasciwe wymieszanie.

3.Niezwtocznie wytrze¢ otwér wktadu, aby usu-
nac¢ nadmiar masy.

4.Natozy¢ na wktad wybrana koricéwke miesza-
jaca i obrdcic ja o % obrotu w prawo (90°) w
celu zablokowania.

5.Koncéwke doustng wcisng¢é mocno na kon-
cowke mieszajaca.

6.Naciskac spust z tagodnym, statym naciskiem
w celu wymieszania i wydzielenia masy. Unikac
gwattownych ruchéw. Zwolni¢ spust w celu
przerwania wyptywu.

Koncéwka mieszajaca

Zdezynfekowac po uzyciu poprzez wytarcie kon-
céwki mieszajacej $rodkiem dezynfekcyjnym.
Przechowywac w pozycji poziomej. Wktad nalezy
zawsze przechowywac z dotfaczong koncédwka
mieszajaca. Dzieki temu wktad jest szczelnie za-
mkniety az do nastepnego uzycia i zapobiega to
skazeniu.

Koncowke mieszajaca usuwac dopiero tuz przed
kolejnym uzyciem, sprawdzi¢, czy masa jest row-
nomiernie wyciskana i podtgczy¢ nowa korcodw-
ke mieszajaca.

Zalecenia dotyczace uzycia

»technika jednoczasowa dwuwarstwowa”
Podczas wypetniania tyzki lekarz stomatolog mo-
Ze rozpocza¢ nanoszenie masy wash wokot miej-
sca preparacji. Wypetnianie tyzki i nanoszenie
masy wash wokét miejsca preparacji musza byc
zakonczone w tym samym czasie. Koricowke do-
ustna trzymac caly czas zanurzona w masie w
celu zapobiegniecia powstawaniu pecherzykdéw
powietrza. Niezwfocznie umiesci¢ napetniong fyz-
ke w jamie ustnej pacjenta. Delikatnie naciskac¢
przez 2-3 sekundy i przytrzymac na miejscu az do
catkowitego zwigzania masy.

»technika dwuczasowa dwuwarstwowa”

W przypadku stosowania techniki dwuczasowej,
dwuwarstwowej ,putty lub heavy body/wash”
konieczne jest ostrozne oczyszczenie pierwszej
warstwy wycisku i nastepnie osuszenie przed
uzyciem. Pozwoli to zagwarantowac dobre przy-
leganie masy wash (masy o niskiej lepkosci) i ma-
sy wyciskowej stosowanej do pierwszej warstwy.

W celu wydtuzenia czasu uzytkowania mase
mozna umiesci¢ przed uzyciem w lodéwce.

Wazne

Nalezy zawsze nosi¢ rekawiczki.

Rekawiczki lateksowe i powierzchnie skazone re-
kawiczkami lateksowymi (zeby, miejsca prepara-
¢ji, nici retrakcyjne itp.) moga negatywnie wpty-
na¢ na proces utwardzania poliwinylosiloksa-
néw. Masa i powierzchnie, na ktérych bedzie wy-
konywany wycisk (zeby, miejsca preparacji, nici
retrakcyjne itp.), powinny miec styczno$¢ wytacz-
nie z doktadnie umytymi i przeptukanymi reka-
wiczkami (my¢ przez 15 sekund detergentem,
ptukac letniag wodg wodociggowg przez kolejne
15 sekund) lub z rekawiczkami winylowymi/ni-
trylowymi. Preparaty zawierajace eugenol lub
substancje hemostatyczne moga réwniez hamo-
wac proces idealnego utwardzania.

W przypadku stosowania nadtlenku wodoru
(H,0,) do dezynfekgji zalecane jest pozniejsze do-
ktadne przeptukanie letnig woda w celu zapobie-
gniecia tworzeniu sie pecherzykéw powietrza.

Przed wyjeciem z jamy ustnej nalezy spraw-
dzi¢, czy masa jest catkowicie utwardzona.

Dezynfekcja

Wycisk nalezy przeptukac pod biezgca woda wo-
dociggowa po wyjeciu z jamy ustnej. Po przeptu-
kaniu dezynfekcja odpowiednim, dostepnym w
handlu stomatologicznym roztworem dezynfek-
cyjnym nie bedzie miata wptywu na powierzch-
nig ani na wymiary wycisku. tyzki akrylowe nale-
zy chroni¢ przed wchtanianiem wody.

Opcjonalnie

W przypadku sterylizacji wycisku w autoklawie

nalezy przestrzegac nastepujacych punktow:

1.Stosowac tylko komponenty przeznaczone do
autoklawu (np. PRESIDENT Tray AC, COLTENE
Adhesive AC).

2.Wycisk doktadnie przeptukac i wyczysci¢ pod
biezaca, letnig woda.

3.Wyciski mozna sterylizowa¢ w autoklawie bez-
posrednio po pobraniu wycisku.

4.Autoklawowaé w sterylizatorze parowym w
temperaturze 134 °C/273 °F (program ,prion”)

Wazne

W przypadku sterylizacji wyciskow implantéow
nalezy najpierw wyjasni¢ z producentem, czy
komponenty implantu (np. wkiady itp.) mozna
sterylizowa¢ w autoklawie.

Wykonywanie modeli

Modele z gipsu mozna odla¢ najwczesniej po
30 minutach. Wycisk zachowuje wymiary przez
praktycznie nieograniczony czas (przez co naj-
mniej 1 tydzien). Napiecie powierzchniowe be-
dzie zredukowane oraz utatwione bedzie wyko-
nanie modelu poprzez krétkie wyptukanie wyci-
sku detergentem i nastepnie doktadne przeptu-
kanie letnig, czysta wodg. Mozna stosowac
wszystkie standardowe materiaty do modeli gip-
sowych (np. Fujirock Dental Stone, Hard Rock
Dental Stone).

Czyszczenie tyzek wyciskowych

Wycisk mozna usuna¢ za pomoca tepego instru-
mentu. Moczenie w uniwersalnym, dostepnym w
handlu rozpuszczalniku lub eterze naftowym
spowoduje rozpuszczenie COLTENE Adhesive.
Rozpuszczalniki nalezy stosowac wytgcznie w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. tyzki
mozna réwniez czyscic i sterylizowac ultradzwie-
kowo.

Okres przydatnosci do uzycia i
przechowywanie

AFFINIS mozna uzywac¢ zgodnie z przeznacze-
niem co najmniej do terminu waznosci podane-
go na opakowaniach, jesli jest on przechowywa-
ny w szczelnie zamknietych opakowaniach w
temperaturach 15-23 °C/59-73 °F i przy wilgot-
nosci wzglednej powietrza 50%. Wyciski nalezy
przechowywac w normalnej temperaturze poko-
jowej, unikac ekspozycji na wysokie temperatury
i nastonecznienie.

Oznakowanie
Termin waznosci i numer serii s3 podane na
opakowaniu i wktadzie.

Dane techniczne ISO 4823
Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej
23 °C/73 °F i przy wzglednej wilgotnosci 50%.

light body /regular body

Czas mieszania: 00:15 min
Catkowity czas pracy: 3:40 min
Czas wigzania w jamie ustnej

(35°C/95°F): 2:20 min

Data sporzadzenia informacji:
12-2018

Sprzedaz wytacznie lekarzom dentystom i labo-
ratoriom dentystycznym lub na ich polecenie.

Naudojimo instrukcijos

Apibrézimas

,Affinis” yra silikoniné atspaudy medziaga, skirta
naudoti odontologijoje kartu su automatiniais
maisytuvais.

Medziagos tipas
Polivinilsiloksanas, sudétinio tipo silikono elasto-
meras.

Jlight body”

Pagrindas: sidabro spalvos
Katalizatorius: baltas

- 1SO 4823: 3 tipo, skystos konsistencijos

Jregular body”

Pagrindas: aukso spalvos

Katalizatorius: baltas

- 1SO 4823, 2 tipas, vidutinés konsistencijos

Indikacijos

- Korekciné medziaga dirbant pagrindinés ir ko-
rekcinés medziagos atspaudo metodu

- Dvigubo maidymo metodui skirta Svirks¢iama
medziaga

- Atspaudy medziaga perbazuojant

Svarbu

« Pries iStraukdami atspauda patikrinkite, ar me-
dziaga visiskai sukietéjusi.

« Aukstesné temperatira kietinimo procesa pa-
spartina, Zemesné temperatara — sulétina.

« Norédami pailginti darbo laika, pries naudoji-
ma medziagg galite jdéti j Saldytuva.

Kontraindikacijos
Néra zinomy kontraindikacijy, jei gaminys nau-
dojamas, kaip nurodyta.

Salutinis poveikis / saveika su kitais
preparatais

Polivinilsiloksanai pasizymi labai geru biologiniu
suderinamumu ir iki $iol néra zinoma apie Zzalin-
gas reakcijas ar antrinj poveikj pacientams ir (ar-
ba) odontologijos specialistams. Atspaudy me-
dziagos kietéja paciento burnoje, taciau jy nega-
lima palikti burnoje dvigubai ilgiau nei rekomen-
duojama kietéjimo laikas. Nors jy plésimo stipris
gana didelis, reikéty jsitikinti, kad tarpdanciy er-

tmése arba vagelése visiskai neliko atspaudy me-
dziagos. Tam tikrais atvejais pries atspaudy émi-
ma neigiamos nisos turéty bati is anksto uzpildo-
mos.

Saukstai

Saukstus galima rinktis atsizvelgiant j atspaudy
metoda arba asmenine profesing nuomone
(standartiniai, dvigubo lanko sakandzio arba in-
dividualGs Saukstai). Kad sukibty idealiai, reko-
menduojame visus $aukstus padengti plonu klijy
,COLTENE Adhesive” arba bet kokio kito prekés
zenklo klijy, skirty naudoti su polivinilsiloksani-
némis atspaudy medziagomis, sluoksniu.

Paruosimas naudoti

1.Nuimkite ir iSmeskite kasetés kamstelj.

2.18spauskite nedidelj kiekj medziagos tiesiai i$
kasetés ant rankoje laikomo popierinio
ranksluoscio / serveteélés. ISspauskite pakanka-
mai medziagos, kol matysis, kad spaudZiama
pagrindiné medziaga ir katalizatorius. Tai uzti-
krina, kad bus maisoma tinkamai.

3.18kart nuvalykite kasetés angas, kad pasalintu-
méte medziagos pertekliy.

4.Pritvirtinkite pasirinkta maiSomajj galiuka prie
kasetés pasukdami % apsisukimo pagal laikro-
dzio rodykle (90°) ir taip jj uzfiksuodami.

5.Tvirtai jspauskite paskirstymo galiukg ant mai-
Somojo galiuko.

6.Spauskite gaiduka tolygia vienoda jéga, kad
sumaiSytumeéte ir isspaustuméte medziaga.
Venkite staigiy judesiy. Atleiskite gaiduka, kad
medZiaga nustoty tekeéti.

Maisomasis galiukas

Panaudoje maisomajj galiuka nusluostykite jj de-
zinfekantu. Laikykite horizontaliai. Visada laikyki-
te kasete su pritvirtintu maiSymo galiuku. Taip
kaseté uzsandarinima iki kito naudojimo ir isven-
giama uZtersimo.

Maisomajj galiuka nuimkite tik pries pat kitg ka-
setés naudojima, patikrinkite, ar atspaudy me-
dziaga teka tolygiai, ir pritvirtinkite naujg maiso-
majj galiuka.

Naudojimo rekomendacijos

«Dvigubo maiSymo metodas»

Sauksto pildymo metu odontologas gali pradeéti
spausti korekcine medziagg aplink preparacija.
Sauksto uzpildymas ir korekcinés medziagos pa-
skirstymas turi baigtis tuo paciu metu. Kad nelik-
ty oro, paskirstymo galiukg visada laikykite
imerkta j medziaga. Nedelsdami jdékite pripildytq
saukstq pacientui j burnq. Spauskite 2-3 sekundes,
po to laikykite vietoje, kol medziaga visiskai sukie-
tés.

«Dviejy pakopy metodas»

Jei naudojamas 2 pakopy «pastos ar tirstos kon-
sistencijos / korekcinés» medziagos metodas,
prie$ naudojima pirminis atspaudas turi bati ra-
pestingai nuvalytas ir iSdziovintas. Tai uztikrins
gerg sukibima tarp korekcinés (mazo klampumo)
medziagos ir medziagos Saukste.

Norédami pailginti darbo laika, prie$ naudoji-
ma medziagq galite jdéti j Saldytuva.

Svarbu

Visada mavékite pirstines.

Kai kurios latekso pirstinés ir jy uztersti pavirsiai
(dantys, preparacijos, retrakciniai sidlai ir t. t.) gali
sutrikdyti polivinilsiloksany kietéjimo procesa.
MedzZiaga ir pavirsius, kur bus atspaudas (dantis,
preparacijas, retrakcinius sialus ir t. t.), liesti ture-
tumeéte tik mavédami kruopsciai nuplautas ir nu-
skalautas pirstines (15 sekundziy plaukite plovi-
kliu ir dar 15 sekundziy skalaukite drungnu van-
deniu i ¢iaupo) arba vinilines / nitrilines pirsti-

nes. Idealy kietéjima gali sutrikdyti ir junginiai,
kuriuose yra eugenolio ar hemostatiniy medzia-
9u.

Jei dezinfekavimui naudojamas (H,0,) vandenilio
peroksidas, rekomenduojama jj paskui kruops-
¢iai nuskalauti drungnu vandeniu, kad nesusida-
ryty burbuliuky.

Pries iStraukdami atspauda i$ burnos, pati-
krinkite, ar medziaga visiskai sukietéjusi.

Dezinfekavimas

IS burnos istraukta atspauda reikia nuskalauti i$
¢iaupo tekanciu vandeniu. Nuskalavus dezinfe-
kavimas tinkamu rinkoje parduodamu odontolo-
giniu dezinfekavimo tirpalu nepaveiks atspaudo
pavirSiaus ar matmeny. Akrilinius Saukstus reikia
saugoti nuo vandens absorbcijos.

Neprivaloma

Atspaudus sterilizuojant autoklave reikia atsi-

zvelgti j toliau nurodytas pastabas.

1.Naudokite tik komponentus, kuriuos galima
sterilizuoti autoklave (pvz. ,PRESIDENT Tray
AC",,,COLTENE Adhesive AC").

2.Kruops¢iai nuskalaukite ir nuvalykite atspauda
tekanciu drungnu vandeniu.

3.Atspaudus galima sterilizuoti autoklave iSkart
nuémus atspauda.

4.Sterilizuokite gary sterilizatoriuje 134 °C /
273 °F temperataroje (priony programa)

Svarbu

Sterilizuodami atspaudus nuo implanty, i$ anks-
to pasitikslinkite gamintojo informacija, ar im-
planto komponentus (pvz., atspaudy dalis ir t. t.)
galima sterilizuoti autoklave.

Modeliy gamyba

Gipsiniai modeliai gali bati liejami ne anksciau
kaip po 30 min. Atspaudo matmenys islieka sta-
bilas praktiskai neribotg laika (bent 1 savaite).
Pavirsiaus jtempimui sumazinti ir liejimui palen-
gvinti atspauda galima trumpai nuplauti plovi-
kliu ir paskui gerai nuskalauti Svariu drungnu
vandeniu. Galima naudoti visas Sios srities stan-
dartus atitinkancias odontologinio gipso mode-
liy medziagas (t. y. ,Fujirock” odontologinj gipsa,
,Hard Rock” odontologinj gipsa).

Sauksty valymas

Atspauda galima isimti buku instrumentu. Pa-
merkus j universaly rinkoje parduodama tirpiklj
arba ligroing, klijai ,COLTENE Adhesive” istirps.
Siuos tirpiklius reikéty naudoti tik gerai védina-
mose patalpose. Saukstus taip pat galima valyti
ultragarsu ir sterilizuoti.

Galiojimo trukmeé ir laikymas

AFFINIS atitinka paskirtj bent iki galiojimo laiko,
pazymeéto ant indeliy, pabaigos laikant sanda-
riuose indeliuose 15-23 °C/ 59-73 °F temperata-
roje esant 50 % santykiniam oro drégnumui. At-
spaudus reikia laikyti jprastoje kambario tempe-
rataroje, saugoti nuo karscio ir saulés Sviesos.

Zyméjimas
Galiojimo laikas ir numeris nurodyti ant pa-
kuotés ir kasetés.

Techniniai duomenys ISO 4823
Matuota 23 °C / 73 °F kambario temperaturoje,
esant 50 % santykiniam oro drégnumui.

light body / regular body
MaiSymo trukmé: 0:15 min.
Bendra darbo trukmé: 3:40 min.

Stingimo burnoje trukmé (35 °C/ 95 °F):
2:20 min.

I3leidimo data:
12-2018

Tiekiama tik odontologams ir odontologijos la-
boratorijoms arba jy nurodymu.

Navod k pouziti

Popis

AFFINIS je otiskovaci material na bazi silikonu, ur-
ceny k pouziti v zubnim lékafstvi s automatickym
michacim zafizenim.

Typ materialu
Polyvinylsiloxan, silikonovy elastomer adi¢niho
typu.

light body

Baze: stibrna

Katalyzator: bily

— 1SO 4823, typ 3, nizka konzistence

regular body

Baze: zlata

Katalyzator: bily

- 1SO 4823, typ 2, stfedni konzistence

Indikace

— Materidl s viskozitou Wash pro otiskovaci tech-
niku putty-wash.

- Injektdzni material pro techniku dvojiho mi-
chéni.

- Otiskovaci material pro podkladani.

Dulezité

+ Pred vyjmutim otisku zkontrolujte, zda otisk v
ustech zcela ztuhl.

+ Vlysoké teploty urychli proces tuhnuti a nizké
teploty jej zpomali.

+ V zajmu prodlouzeni doby zpracovani Ize ma-
teridl pfed pouzitim umistit do chladnicky.

Kontraindikace
Pokud bude vyrobek pouzivan podle pokyn(,
nejsou znamy zadné kontraindikace.

Nezadouci ucinky / interakce

Polyvinylsiloxany maji velmi dobrou biologickou
kompatibilitu a az do soucasné doby nejsou zna-
my zadné skodlivé reakce nebo vedlejsi ucinky
na pacienty a/nebo persondl zubni ordinace.
Otiskovaci materialy maji tuhnout v ustech paci-
enta, mély by viak zistat v Ustech nejvyse dvoj-
nasobek doporucené doby tuhnuti. Pfestoze ma
pomérné vysokou pevnost v roztrzeni, je nutné
dbat na to, aby zadna ¢ast otiskovaciho materialu
nezlstala v mezizubnich prostorach nebo v sul-
ku.V urcitych ptipadech je zapotiebi pred otisko-
vanim vykryt podsekfiviny.

Otiskovaci lzice

Vybér otiskovaci IZice zavisi na technice otiskova-
ni a odbornych preferencich ve vybéru konfek¢-
nich IZic, Izic pro otiskovani obou obloukt nebo
individudlnich Izic. V zdjmu dokonalé pfilnavosti
doporucujeme nanést tenkou vrstvu adheziva
COLTENE Adhesive nebo adheziva jakékoliv jiné
znacky urceného pro pouziti s polyvinylsiloxano-
vymi otiskovacimi materialy.

Pfiprava davkovani

1.Vytahnéte zatku kartuse a zlikvidujte ji.

2.Viytlacte malé mnozstvi materialu piimo ven
z kartuse na papirovy ubrousek/rousku, kterou
drzite v ruce. Vytlacte takové mnozstvi materia-
lu, az bude ziejmé, Ze se vytlacuje béze i kataly-
zator. Tim zajistite spravné michani.

3.0kamzité otrete Usti kartuse, abyste odstranili
prebytecny material.

4.Nasadte na kartusi vybrany michaci hrot a oto-

Cte o Ya otacky ve sméru hodinovych rucicek
(90°), aby se v této poloze uzamkla.
5.Pevné natlacte ordIni hrot na michaci hrot.
6.Jemné a plynule stisknéte spousté¢, aby se ma-
teridl smichal a davkoval. Neprovadéjte trhavé
pohyby. Uvolnénim spoustéce tok materialu
zastavite.

Michaci hrot

Michaci hrot po pouziti dezinfikujte dezinfek¢-
nim roztokem. Uchovavejte ve vodorovné polo-
ze. Kartusi uchovavejte vzdy s nasazenym micha-
cim hrotem. Kartuse se tak utésni do dal3iho opé-
tovného pouziti a zabrani se kontaminaci.
Michaci hrot odstranujte pfimo pred zamysle-
nym dal$im pouzitim zafizeni, zkontrolujte, zda
je material vytlacovan rovnomérné a nasadte no-
vy michaci hrot.

Doporuceni pro pouziti «Technika dvojiho
michani»

Béhem plnéni otiskovaci Izice muze zubni lékaf
zacit okolo preparace nanaset materidl typu
wash. PInéni otiskovaci IZice a nanaseni materia-
lu typu wash okolo preparace se musi dokoncit
soucasné. Po celou dobu nechte orélni hrot po-
nofeny v materialu, aby nedosdlo k zachyceni
vzduchu. Naplnénou otiskovaci IZici okamzZité vloz-
te pacientovi do ust. Pfitlacte na 2-3 sekundy a pri-
drzte na misté, dokud materidl zcela neztuhne.

«Dvoufazova technika»

Pokud se pouzivéa 2fazova technika s konzistenci
«putty nebo heavy body/wash», primarni otisk se
musi peclivé odistit a pfed pouzitim vysusit. To
pomze zarucit dobrou adhezi mezi materidlem
typu wash (nizké viskozity) a otiskovacim materi-
alem.

V zajmu prodlouzeni doby zpracovani Ize ma-
terial pred pouzitim umistit do chladnicky.

Dulezité

Vzdy pouzivejte rukavice.

Nékteré latexové rukavice a povrchy kontamino-
vané témito rukavicemi (zuby, preparace, re-
trakéni vldkna atd.) mohou narusovat proces
tuhnuti polyvinylsiloxant. Materialy a povrchy,
které se budou otiskovat (zuby, preparace, re-
trakeni vldkna atd.) by mély pfijit do styku pouze
s dukladné omytymi a oplachnutymi rukavicemi
(omyvejte 15 sekund cisticim prostiedkem, opla-
chujte vlaznou vodou z kohoutku dalsich
15 sekund) nebo vinylo/nitrilovymi rukavicemi.
Dokonalé ztuhnuti mohou rovnéZz narusovat
slouceniny obsahujici eugenol nebo hemostatic-
ké latky.

Pokud se k dezinfekci pouzije peroxid vodiku
(H,0,), doporucuje se poté dikladné oplachnuti
vlaznou vodou, aby se predeslo tvorbé bublin.

Pfed vyjmutim otisku zkontrolujte, zda otisk
v Ustech zcela ztuhl.

Dezinfekce

Otisk je nutné po vyjmuti z Ust oplachnout pod
tekouci vodou z vodovodu. Po oplachnuti neo-
vlivni povrch ani rozméry otisku dezinfekce
vhodnym, komer¢né dostupnym dentalnim dez-
infek¢nim roztokem. Akrylatové otiskovaci Izice
je nutné chranit pred absorpci vody.

Volitelné

Pfi sterilizaci otiskd v autoklavu je nutné dodrzo-

vat nasledujici pokyny:

1.Pouzivejte pouze komponenty sterilizovatelné
v autoklavu (napf. PRESIDENT Tray AC, COLTENE
Adhesive AC).

2.0tisk dukladné oplachnéte a ocistéte pod
tekouci vlaznou vodou.

3.0tisky Ize sterilizovat v autoklavu pfimo po je-
jich potizeni.

4.Sterilizujte v parnim  sterilizatoru  pfi
134 °C/273 °F (program proti priontim)

Dulezité

P¥i sterilizaci otisk( implantatt si musite pfedem
vyjasnit s vyrobcem, zda Ize soucasti implantatu
(napf. otiskovaci ¢epy atd.) sterilizovat v autokla-
vu ¢i nikoliv.

Vyroba modeli

Modely z kamenné sadry Ize odlévat nejdiive po
30 minutéch. Otisk zUstava rozmérové stabilni po
prakticky neomezené casové obdobi (nejméné
1 tyden). Pokud se otisk kratce omyje cisticim
prostifedkem a dikladné poté oplachne vlaznou
Cistou vodou, snizi se povrchové napéti a bude
mozné odlévani. Jako modelové materidly je
mozné pouzivat viechny standardni dentalni
sadry (napf. Fujirock Dental Stone, Hard Rock
Dental Stone).

Cisténi otiskovacich lzic

Otisk Ize odstranit tupym nastrojem. Namoceni v
univerzalnim komerénim rozpoustédle nebo v
petroleji rozpusti adhezivum COLTENE Adhesive.
Tato rozpoustédla se smi pouzivat pouze v dobie
vétranych prostorach. Otiskovaci IZice Ize rovnéz
Cistit a sterilizovat ultrazvukem.

Doba pouzitelnosti a uchovavani

AFFINIS spliiuje stanovené pozadavky nejméné
do vyprseni doby pouZitelnosti, ktera je uvedena
na obalech, a to v dobfe utésnénych obalech pfi
teplotach 15-23 °C/ 59-73 °F a 50% relativni vih-
kosti vzduchu. Otisky je nutno uchovévat pfi nor-
malni pokojové teploté, chranéné pred teplem
a sluncem.

Znaceni
Datum pouzitelnosti a &islo [LOT] jsou uvedeny na
obalu a kartusi.

Technické udaje 1SO 4823
Méfeni jsou zaloZena na pokojové teploté 23 °C/
73 °F a 50% relativni vihkosti.

light body / regular body

Doba michani: 0:15 min
Celkova doba zpracovani: 3:40 min
Doba tuhnuti v tstni dutiné

(35 °C/95 °F): 2:20 min

Datum vydani:
12-2018

Dodava se pouze zubnim lékaflim a zubnim la-
boratofim nebo na zakladé jejich objednavky.

Hasznalati utasitasok

Definicié

Az Affinis egy szilikon alapu lenyomatanyag,
amely a fogaszatban hasznélatos egy automati-
kus keveréegységgel.

Anyagtipus
Polivinil-sziloxan, addiciés tipusu szilikonelasz-
tomer.

light body

Alap: ezlst

Katalizator: fehér

— 1SO 4823, 3-as tipus, kis stirliség

regular body

Alap: arany

Katalizator: fehér

- 1SO 4823, 2-es tipus, kdzepes stirliség

Javallatok

- Mosbanyag putty-wash lenyomatvételi techni-
kadhoz

- Fecskend6anyag egyidejl keveréses technika-
hoz

- Lenyomatanyag alabéleléshez

Fontos

Eltdvolitds elétt ellendrizze intraorédlisan az
anyag teljes kikeményedését.

Magas hémérsékleten a polimerizécios folya-
mat felgyorsul, alacsony hémérsékleten lelas-
sul.

A megmunkalasi id6 meghosszabbitdsahoz az
anyagot hasznalat el6tt hiitégépbe is teheti.

Ellenjavallatok
Amennyiben a terméket az utasitdsoknak megfe-
leléen hasznaljak, nincs ismert ellenjavallat.

Mellékhatasok és kolcsonhatasok

A polivinil-sziloxanoknak nagyon jé a biokompa-
tibilitdsuk. A péaciensekre és a fogészati szaksze-
mélyzetre gyakorolt kdros hatdsok és mésodla-
gos hatasok ezidaig nem ismertek. A lenyomata-
nyagokat a paciens szajaban kell polimerizalni. A
szajban ugyanakkor nem maradhatnak a javasolt
kotési id6 kétszeresénél tovabb. Bar meglehe-
tésen nagy szakitdszilardsaggal rendelkeznek,
tgyelni kell arra, hogy ne maradjanak lenyoma-
tanyag-darabkak a fogk6zokben vagy a fognyaki
teriileten. Bizonyos esetekben az aldmends ré-
szeket a lenyomatvétel el6tt meg kell sziintetni.

Lenyomatkanalak

A lenyomatkanadl kivalasztasa (gyari kanalak,
Dual Arch harapasregisztralé kanalak vagy egyé-
ni kanalak) a lenyomatvételi technikatdl és a
szakmai preferenciatol fiigg. A tokéletes tapadas-
hoz COLTENE Adhesive vékony rétegben torténd
alkalmazasat javasoljuk, vagy barmely olyan ra-
gasztéét, amely a polivinil-sziloxan lenyomata-
nyagokkal val6 hasznalatra javallt.

Az adagolas el6készitése

1.Vegye le a patron kupakjat, és dobja ki.

2.Nyomjon egy kevés anyagot kozvetleniil a pat-
ronbdl a kezében tartott papirtorlére/szévetre.
Nyomjon ki elegend6 anyagot, amig az alapot
és a katalizatort is ki nem nyomta. Ez biztositja
a megfeleld keverést.

3.Azonnal torélje le a patron nyilasét, hogy elta-
volitsa a felesleges anyagot.

4.Helyezze fel a kivélasztott keverécsucsot a pat-
ronra, és forditsa el % fordulattal az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyban (90°), majd rogzit-
se a helyén.

5.Helyezze fel az ordlis csucsot stabilan a kever6-
csucsra.

6.Az anyag Osszekeveréséhez és adagolasahoz
gyakoroljon egyenletes, allandé nagysagu erét
a kioldégombra. Keriilje a hirtelen mozdulato-
kat. A kidramlas ledllitdsdhoz engedje fel a kiol-
dégombot.

Keverdcsucs

Hasznalat utan fertétlenitse a keverdcsucsot fer-
tétlenitdszerrel. Tarolja vizszintes helyzetben. A
patront mindig felhelyezett keverécstccsal tarol-
ja. Ez lezérja a patront az ismételt hasznalatig, és
megakadalyozza a szennyezédést.

A keverdcsucsot csak kozvetlentil a kdvetkezd al-
kalmazas el6tt vegye le, majd ellendrizze, hogy
az anyag egyenletesen folyik-e, és csatlakoztas-
son egy Uj keverécsucsot.

Hasznalati javaslatok

«Kettés keverésii technika»

A lenyomatkanal feltoltése kozben a fogorvos el-
kezdheti a mosdanyag alkalmazasat a preparacio

kordl. A lenyomatkanal feltoltését és a moso6-
anyag alkalmazasat a preparacio korul egyszerre
kell befejezni. A légbuborékok kialakulasdnak
megakadalyozasa érdekében az ordlis cstucsot
mindig tartsa az anyagba meritve. A feltoltétt le-
nyomatkanalat azonnal helyezze be a pdciens szd-
jaba! A kanalat 2-3 mdsodpercig lenyomva tartsa
a helyén, amig az anyag teljesen meg nem két.

«Kétlépéses technika»

Ha 2 lépéses «putty vagy heavy body/wash»
technikat alkalmaz, az alapnyomatot hasznalat
elétt gondosan meg kell tisztitani és szaritani. Ez
megfelelé tapadast biztosit a moséanyag (ala-
csony viszkozitasu anyag) és a kandlanyag ko-
z0tt.

Lilie: X L hhisLelh
A g alasi ido n g it z

az anyagot hasznalat el6tt hiitégépbe is
teheti.

Fontos

Mindig viseljen kesztydit.

Egyes latex kesztytk és az dltaluk szennyezett fe-
luletek (fogak, preparaciok, retrakciés fonalak
stb.) befolyasolhatjak a polivinil-sziloxanok kotési
folyamatat. Az anyag és a feliiletek, ahol a lenyo-
matvétel torténik (fogak, preparaciok, retrakcids
fonalak stb.) csak alaposan megmosott és ledbli-
tett keszty(ikkel (mosés tisztitdszerrel 15 mp-ig,
Oblités langyos csapvizzel tovébbi 15 mp-ig)
vagy vinyl/nitril keszty(kkel keriilhetnek érintke-
zésbe. Az eugenolt tartalmazé komponensek és
a hemosztatikus anyagok szintén gétolhatjdk a
tokéletes kotési folyamatot.

Ha a fertétlenitéshez hidrogén-peroxidot (H,0,)
hasznalnak, a buborékképzddés elkerilésére ja-
vasolt alapos, langyos vizes 6blitést végezni.

A szajbol torténd eltavolitas elott ellendrizze
intraoralisan az anyag teljes kikeményedését.

Fertdtlenités

A szajbol torténd eltavolitast kdvetden a lenyo-
matot folyo csapvizzel le kell 6bliteni. Az 6blitést
kovetéen a megfeleld, kereskedelmi forgalom-
ban kaphaté fogaszati fertétlenitéoldattal torté-
né fertétlenités nem befolyasolja a lenyomat fe-
liletét vagy a méretét. Az akril lenyomatkanala-

Opcionalis

A lenyomatok autoklavozésa soran be kell tartani

az aldbbiakat:

1.Csak autoklavozhaté komponenseket hasznal-
jon (pl. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive
AQ).

2.0blitse le és tisztitsa meg alaposan a lenyoma-
tot langyos folyé vizzel.

3.A lenyomatok kozvetlendl a levételiik utan au-
toklavozhatdk.

4.Az autoklavozast gézsterilizaléval 134 °C-on/
273 °F-on (Prion program) végezze.

Fontos

Implantdtum-lenyomatok sterilizéldsa esetén
elézetesen tisztazza a gyartoval, hogy az implan-
tatum komponensei (pl. lenyomatrudak stb.) au-
toklavozhatoéak-e vagy sem.

A modellek elkészitése

A gipszmodelleket legkordbban 30 perc utan le-
het kionteni. A lenyomat gyakorlatilag korlatlan
ideig (legalabb 1 hétig) stabilan megérzi a mére-
tét. A lenyomat tisztitészerrel torténd rovid at-
mosasa és az ezt kdvetd langyos, tiszta vizzel tor-
téné oblitése csokkenti a fellileti fesziiltséget, és
megkonnyiti a modell kidntését. Az ipari szab-
vanynak megfelel6 dsszes fogaszati gipsz model-
lanyag (pl. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Den-

tal Stone) hasznélhaté.

A lenyomatkanalak tisztitasa

A lenyomat tompa eszkozzel tavolithatd el. A
COLTENE Adhesive kereskedelmi forgalomban
kaphato univerzalis olddszerben vagy petrole-
umban torténd aztatassal oldhaté fel. Ezek az ol-
doszerek csak jol szell6z6 helyen hasznélhatok. A
lenyomatkanalakat ultrahangosan is lehet tiszti-
tani és sterilizalni.

Lejarati id6 és tarolas

J6l zarédo tartélyokban, 15-23 °C-0s/59-73 °F-0s
hémérsékleten és 50%-os relativ paratartalom
mellett torténd tarolas esetén az AFFINIS lega-
labb a tartalyokon feltlintetett lejarati id6ig meg-
felel a rendeltetésének. A lenyomatokat normal
szobahdémérsékleten kell tarolni. Ne tegye ki 6ket
héhatasnak vagy napsugarzasnak.

Jelolés
A lejarati id6 és a gyartasi tétel [LOT] szdma fel van
tlintetve a csomagolason és a patronon.

Miiszaki adatok - 1SO 4823

A mérésekre 23 °C-0s/73 °F-os szobahémérsék-
let és 50%-os relativ paratartalom mellett kerilt
sor.

light body / regular body

Keverési idé: 0:15 perc
Teljes megmunkalasi idé: 3:40 perc
Ordlis kotési idé (35 °C/95 °F): 2:20 perc
Kibocsatas datuma:

12-2018

Csak fogorvosok és fogészati laboratériumok
szamara vagy kérésére szallithato.

WHcTpyKumm 3a ynotpe6ba

AednHnyna

Affinis npeacTaBnABa CTOMATONOrMYeH oTneva-
TbUeH MaTepuan Ha OCHOBAaTa Ha CUIMKOH 3a Ao-
3MpaHe MoCPefCcTBOM aBTOMATUYHO CMeCBallo
npucnocobnexue.

Tun matepuan
MonnBMHUNCUNOKCAH, aAULMOHHO CBbP3BaLL CU-
NNKOHOB enacTomep.

light body

basza: cpebbpeH uBAT
Katanusatop: 6an usat

— 1SO 4823, Tun 3, HeNbTHa KOHCUCTEHLMSA

regular body

Basa: 3naTeH LBAT

Katanusatop: 65 ugaT

— 1SO 4823, Tun 2, cpefjHa KOHCUCTEHLUWA

MokasaHua

— KopekTypeH maTepuan 3a TexHiKa Ha CHeMaHe
Ha ABYC/IOMHM oTneyaTbuy (putty / wash)

- Matepuan 3a wnpuloBaHe Npu ABydpasHa oT-
neyaTbyHa TeXHUKa

- OTneyvaTbyeH MaTepuan 3a pebasauma

BaxxHo

« lpoBepeTe MHTPaopanHO Aanu MaTepranbT ce
e BTBbPAWI HaMbJIHO, NPeAM Aa ro U3BaamTe oT
ycTaTa.

BurcokuTe TemnepaTypu yCKOpABaT, @ HACKUTE
TemnepaTypu 3abaBAT NpoLieca Ha BTBbPAABa-
He.

MoxeTe pa noctaBuTe MaTepuana B xiagun-
HVK C Len yAbMKaBaHe Ha BpemeTo 3a obpa-
60TKa Npeay ynotpeba.

lNMpoTnsonokasaHua
Mpwn ynOTpeGa CbrNnacHO yKasaHunATa He ca u3-
BECTHU MPOTUBOMOKa3aHuA.

H p /B AeNCcTBUA
MonMBUHWUNCMNOKCAHUTE Ce XapaKTepu3upaT C
MHOro fjobpa 6ronornyHa CbBMeCTUMOCT 1 [0
MOMEHTa He Ca U3BEeCTHU BPeAHW peakuuu unm
BTOPUYHM edeKTU Npu NaunueHTn u/unv nepco-
Han B CTOMaTONOrMYHMN KabrHetn. OTneyaTbyHu-
Te MaTepuanu ca NpefaHa3HauYeHn 3a BTBbPAABa-
He B yCTaTa Ha MauveHTa, BbMpeku ToBa Te He
TpAbBa fa mpecToABaT B ycTaTa MO-AbArO oT
[IBOVIHOTO Bpeme 3a BTBbpAsABaHe. Bbnpekm
CPaBHUTENHO BUCOKaTa AKOCT Ha CKbCBaHe e He-
06x0AMMO [a ce BHUMaBa B MeXAy3bOHWTE
NPOCTPaHCTBA UM CyJIKyca Aa He ocTaBaT OCTa-
TbLM OT OTMeyYaTbyeH Matepuan. B onpegenexu
cnyyau nogmonuTe TpsA6Ba fda ce n3onupat npe-
AV CHEMaHETO Ha OTrneyYaTbKa.

OTneyaTbUHN NBKULMN

M360pbT Ha NbXWUA 3aBUCKM OT TEXHUKAaTa Ha
CHeMaHe Ha oTneuyaTbka U npodecmoHanHuTe
NpeanoYnNTaHns — CTaHAAPTHY, ABYCTPAHHN AN
crneymanHo n3paboteHn bxuun. 3a nepdexkTHa
aAxesus npenopbyBamMe Aa HaHeceTe BbPXY Jib-
xuuata TeHbK cnoit COLTENE Adhesive unu apy-
ra MapKa afixe3viB, NpefiHa3HaueH 3a ynotpeba c
NONMBUHWUICUIOKCAHOBM OTMEYaTbYHN MaTepu-
anm.

MoaroToBKa 3a eKcTpyaupaHe

1. CBanete Tanata Ha KapTyLla 1 A U3XBbpeTe.

2.EkcTpyavpante manko KonvmyecTso matepuan
HernocpefCcTBEHO OT KapTyLla BbpXy XapTueHa
Kbpra/candeTka, KOATO AbpPXNTe C pbKa. W3-
CTUCKalTe AOCTaTbYyHO MaTepwa, JOKaTo BU-
VMO 3aMoyHaT fa ce eKCcTpyanpart 6asa u Ka-
Tanusatop. ToBa rapaHT1pa NpaBUIHO CMecBa-
He.

3. N36bplueTe He3abaBHO OTBOpa Ha KapTylua,
3a fla OTCTPaHUTE U3NMLIHUA MaTepuran.

4.MocTaBeTe n3bpaHaTa CMeCUTENIHA KaHona Ha
KapTylua 1 A 3aBbpTeTe € ¥4 060pOT MO NocoKa
Ha YacoBHMKOBaTa cTpenka (90°), 3a pa A du-
Kcmparte.

5.MpnTUCHeTe anMKaLUMOHHUA HaKpalHWK KbM
CcMecuTeNHaTa KaHiona.

6.CTMCHeTe cnycbKa Ypes nnaBeH 1 paBHOMeEpPeH
HaTWCK, 3a la CMecuTe 1 eKCTpyaupaTte mare-
puana. N3bareaiite pesku aemxeHus. OTnycHe-
Te CnycbKa, 3a ia CrpeTe U3ThYaHeTo.

CmecnTenHa KaHiona

Cnep ynotpeb6a fe3nHdeKTMpaiTe cmecuTenHa-
Ta KaHlona, KaTo A n3bbplueTte C Ae3nHPEKTaHT.
CbxpaHnABaiiTe B XOPU3OHTaNHO NonoxeHue. Bu-
Hary cbxpaHABaiTe KapTylla C MOCTaBeHa Cme-
cuTenHa KaHiona. Taka KapTywbT ce 3anevatsa
Ao cnepapalyata ynortpeba v ce npefoTBpaTaABa
3amMbpcABaHe.

OTcTpaHeTe cMecuTenHaTa KaHiona Henocpep-
CTBEHO Npen NOBTOPHO K3MOJ3BaHe Ha U3aenu-
eTo, NpoBepeTe Aann MaTepuabT N3TUYa PaBHO-
MepHO 11 MoCTaBeTe HOBa CMECUTENTHa KaHiona.

Mpenopbku 3a ynotpeba
«ABOMHOCMECUTEJTHA TEXHNKa»

[lokaTo Mb/IHM OTNeyYaTbyHaTa TbXKKMLa, CTOMaTo-
NIOrbT MOXe fa 3amnoyHe HaHacAHeTO Ha Kope-
KTYPHUA MaTepuan Mo MoAroTBeHUA Y4acTbK.
[MbiHeHeTO Ha oTMeyaTbyHaTa IbXMULA U HaHa-
CAHETO Ha KOPeKTypHMA maTepuan no npenapw-
paHuTe 3b6K TpAGBa Aa NpUKOYaT eaHOBpe-
MeHHO. [IpbKTe annnKaLuVoHHUA HaKpalHUK No-
ToMeH B MaTepuasna npes LANOTO Bpeme C uen
npefoTBpaTABaHe 06pa3yBaHeTO Ha Bb3AYLIHU
Mexypuerta. [lo3uyuoHupatime He3a6asHO HaNwJ1-
HeHama neXuya 8 ycmama Ha nayueHma. [lpu-

mucHemesa2-3su 3aapb»<me 8 masu nosuyus,
dokamo Mamepuansm ce emez,pau HAaNsJiHo.

«[BYeTanHa TeXHMKa»
AKo ce 13Mon3Ba ByeTarHa TexHuKa «putty unu
heavy body/wash», npenasapuTenHuaT otneua-
TbK TpA6Ba Aa Ce NOYNCTN 1 U3CYLLIN BHUMATENHO
npeau ynotpeba. ToBa rapaHTupa Aobpa aaxe-
31 MEX/Y KOPEKTYPHWA (C HUCBHK BUCKO3NTET) 1
6a3oBusA MaTepuan.

MoxeTe ga noctaBuTe MaTepmana B Xnagun-
HUK C Len yab/PKaBaHe Ha BpemeTo 3a obpa-
60TKa npeay ynotpeba.

BaxHo

BuHaru Hocete pbKaBuLK.

HsAKou naTekcoBM pbKaBULM 11 3aMbPCEHM OT Na-
TEKCOBWTE pbKaBuLM NOBbPXHOCTY (366U, Npe-
napauum, peTpakLMoHHN KOPAU 1 T.H.) MoraT Aa
MOB/IMAAT MpoLeca Ha BTBbpPAABaHe Ha NONVBU-
HUNCUNoKcaHnTe. MaTepransT U NOBbPXHOCTU-
Te, OT KOUTO Ce CHeMa OTneyaTbKbT (3b6u, npe-
napaumu, peTpakuMoHHU KOpAM 1 T.H.), TpabBa
[la BNU3aT B CbNPUKOCHOBEHWE €AVNHCTBEHO C
LWATeNIHO VM3MWUTW U W3MNaKHaTh pbKaBuum (13-
MUITe B NPOAbIKEHME Ha 15 S C AeTepreHT, ns-
nnakHeTe C xnajka YellmMaHa Bofja B NPoAbIiKe-
Hue Ha owe 15 S) NAn pbKaBULUM OT BUHWN/HU-
Tpun. CoabpKaluy eBreHon WM XeMoCTaTUyHN
npenapaTu CbLo MoraT ja Bb3npenaTcTaar 6e3-
YNPEeYHOTO BTBbpAsABAHE.

MNpw n3nonseaHe Ha BogopoaeH nepokcug (H,0,)
KaTo fle3nHdeKTaHT e NpenopbUnTeNIHO Nocnea-
BaLLO LWATEeNHO M3MNakBaHe C XxNajka BoAa C Len
npepoTBpaTABaHe 06pa3yBaHETO Ha MexypueTa.

MpoBepeTte MHTpPaoOpanHo Aanmn OTNEYaTbKbT
ce e BTBbPAWA HaMbJIHO, NPeay Aa ro UsBagu-
Te OT ycTaTa.

De3sunndekuna

Cnep u3BaxgaHe OT ycTaTa OTnevaTbKbT TpA6Ba
[la Ce M3NnakHe Mo Tevala uyewMmsHa Bofja.
Cnep v3nnakeaHeTo Ae3vHbeKuMsTa C Moaxo-
[Aw 06MKHOBEH Ae3vHGEKLMOHeH pa3TBop 3a
[IeHTa/IHN LieNn He OKa3Ba BIMAHME Ha MOBbPX-
HOCTTa UAK pasMepuTe Ha oTnedyaTbka. AKpUI-
HWTe NbXuuy TpAbBa Aa ce NpeanasaT cpeLly
abcopbums Ha Bofa.

Oonuwusa

Mpwn aBTOKNaBMpaHe Ha oTnevyaTbuu TpsAbBa Aa

Ce CrnasBaT ClIeAHNTE TOUKM:

1. M3non3BaiiTe camo aBTOKMaBMPYEMU KOMIO-
HeHTW (Hanp. PRESIDENT Tray AC, COLTENE
Adhesive AC).

2.M3nnakHeTe 1 noymncTteTe oTrneyaTbKa WaTenHo
nop Tevalla xnajKa Bofa.

3.0TnevatbumMTe MoraT fja Cce aBTOKMaBMUpaT He-
NOCPeACTBEHO Cfief, CHEMaHe Ha OTreyaTbKa.

4.ABTOKNaBVpaTe B MapeH CTepunnsatop npu
134 °C/273 °F (npnoHHa nporpama)

BaxHo

KoraTo cTepunusvparte MMNnaHTHY oTnevyaTbyu,
3a4b/DKUTENTHO Ce KOHCYNTUpaiiTe NpeBapuTen-
HO C NPOM3BOAUTENA JaNIN UMMNIAHTHUTE KOMMO-
HEHTU (Hanp. oTneyaTbyHU WNDTOBE U T.H.) Ca
aBTOKNaBVpyemu.

U3roTBsAHe Ha mogenun

[uncoBuTe Mopenu ce OTAMBAT cnef MUHUMYM
30 min. Pa3amepuTe Ha oTneyaTbKa ocTaBaT CTa-
6UNHN 33 MPAKTUYECKM HEeOrpaHUYeH nepuog ot
Bpeme (MuHumym 1 ceamuua). Mocnepsaiio
KpaTKO M3MVBaHe C AeTepreHT W LATeNHo u3-
nnakeaHe C xflafjka YMcTa BOAA HamanABaT no-
BbPXHOCTHOTO HamnpeXeHue 1 ynecHABaT oTiu-
BaHeTo. MoraT fja ce M3Mon3BaT BCUYKM CTaH-

[lapTHU 3bOOTEXHMYECKN TUMNCOBE 3a MOAENU
(Hanp. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental
Stone).

MouuncTBaHe Ha NbXULUTE

OTneyaTbKbT MOXeE [a Ce M3Baau OT NbXKuuata
nocpeactBomMm Tbn  MUHCTpymeHT. COLTENE
Adhesive ce pa3TBaps upe3 HakucBaHe B OOMK-
HOBEH YHVBepCcasneH pa3TBoOpUTEN UK NETPOseH
eTep. Te3n pasTBopuTENU TPAGBa fa Ce 13Mnon3-
BaT camo B fobpe NpoBeTprBM NomeLieHus. JTb-
KMUWTE CbLIO MOraT Aa e MOYUCTBAT 1 CTEPUNN-
31paT C yNTpasByK.

CpOK Ha roHOCT 1 CbXpaHeHune

AFFINIS n3nbnHABa npefHa3HayeHNeTo CU MU-
HYMYM A0 M3TWYaHEe Ha CPOKa Ha rofHOCT, MOCo-
YeH BbpXY KOHTEMHEepWTe, NMpu CbXpaHeHue B
NIBTHO 3aTBOPEHU KOHTeHepy Npy Temnepary-
pa 15 - 23 °C/59 - 73 °F un 50 % oTHOCUTenHa
BNI@XXHOCT Ha Bb3fyxa. OTnevarbyuTte TpAGBa Aa
ce CbXpaHABAT MpW HOpMasHa CTaiiHa Temnepa-
Typa, Kato ce u3bArea M3naraHe Ha TOMAUHA U
CbHUE.

MapkupoBka
CpOKbBT Ha rOAHOCT M HOMEPBT Ha NapTnaaTa
ca 0603HaueHV BbpXy ONakoBKaTa 1 KapTyluia.

TexHnuecku paHHm ISO 4823

M3mepBaHWATa ca N3BbPLUEHV NPKW TemnepaTypa
Ha nomelyeHneto 23 °C/73 °F n 50 % oTHoCUTeN-
Ha BJIaXKHOCT.

light body / regular body

Bpeme 3a cmecBaHe: 0:15 min
06110 Bpeme 3a 06paboTKa: 3:40 min
Bpeme 3a nHTpaopanHo BTBbpAABaHE

(35 °C/95 °F): 2:20 min

[Aarta Ha nspaBaHe:
12-2018

[loctaBA ce caMo Ha CTOMaToONO31 W AeHTaNHN
NabopaTopuu MK CbIACHO TEXHUTE YKa3aHuA.

A

Lietosanas instrukcija

Definicija

Affinis ir silikona nospiedumu veidosanas mate-
rials, kas zobarstnieciba tiek izmantots kopa ar
automatisko jauk$anas ierici.

Materiala veids
Polivinilsiloksans, piedevas veida, silikona elasto-
mers.

light body

Baze: sudraba

Katalizators: balts

- 1SO 4823, 3. tips, zema konsistence

regular body

Baze: zelta

Katalizators: balts

- 1SO 4823, 2. tips, vidéja konsistence

Indikacijas

- Skalo3anas materials korigéjosa nospieduma
veidosanas metodei

- Slircé pildams materials vienlaicigas sajauksa-
nas metodei

- Nospiedumu veidosanas materials korekcijai

Svarigi!

« Pirms iznemsanas no mutes parbaudiet, vai
materials ir pilnigi sacietéjis.

« Augstaka temperatra paatrinas sacietésanas
procesu, savukart zemaka temperatara to palé-
ninas.

+ Lai pagarinatu iedarbibas laiku, materialu
pirms lietosanas var ievietot ledusskapi.

Kontrindikacijas

Nav zinamu kontrindikaciju, ja tiek nodrosinata
atbilstosa izstradajuma lietosana.
Blakusparadibas/mijiedarbiba ar citam
vielam

Polivinilsiloksdanam ir Tpasi labas biologiskas sa-
deribas raksturliknes, un Iidz $im nav konstatéta
kaitiga ietekme vai blakus iedarbiba uz pacien-
tiem un/vai zobarstniecibas darbiniekiem. No-
spiedumu veido3anas materialu paredzéts ievie-
tot pacienta muté, tomér muté to drikst atstat ne
ilgak par divkarsu sacietésanai ieteicamo laiku.
Izstradajumam ir ievérojami augsts rausanas pre-
testibas limenis, tomér ir jauzmanas, lai neviena
nospiedumu veido$anas materiala daja nepaliek
starp zobiem vai smaganu zona. Noteiktos gadi-
jumos pirms nospieduma izveides lielie iegriezu-
mi ir ieprieks janorobezo.

Karotes

Nospiedumu karote ir jaizvélas atkariba no no-
spieduma veido3anas metodes un profesionalam
vélmém, izvéloties standarta, dubulta loka sako-
diena vai pielagotas nospiedumu karotes. Lai no-
drosinatu perfektu adhéziju, nospiedumu karo-
tés ieteicams ieklat planu kartu COLTENE Adhesi-
ve vai jebkadas citas limes, ko var lietot ar polivi-
nilsiloksana nospiedumu veidosanas materia-
liem.

Sagatavosana

1. Nonemiet kasetnes noslégu un izmetiet to.

2.1zspiediet nelielu daudzumu materiala no ka-
setnes uz papira dviela/salvetes, ko turat roka.
Izspiediet pietiekami daudz materiala, kamér
klast redzams, ka tiek izspiesta baze un katali-
zators. Sadi tiek nodroginata pienaciga sajauk-
sana.

3. Nekavéjoties noslaukiet kasetnes atveri, lai
notiritu lieko materialu.

4.Piestipriniet atlasito sajauksanas uzgali kaset-
nei un pagrieziet to par % (90 ) pulkstenraditaju
kustibas virziena, lai to nostiprinatu.

5.Stingri uzspiediet mutes uzgali uz sajauksanas
uzgala.

6.Nospiediet spradu ar vienmérigu, nepartrauk-
tu spéku, lai sajauktu un sadalitu materialu. Ne-
veiciet straujas kustibas. Atlaidiet spradu, lai
apturétu plasmu.

Sajauksanas uzgalis

Péc izmanto3anas noslaukiet sajauksanas uzgali
ar dezinficéjosu lidzekli. Glabajiet horizontala
stavokli. Vienmér glabajiet kasetni ar nenonemtu
sajauksanas uzgali. Sadi tiek izveidots kasetnes
blivéjums lidz nakamajai lietosanas reizei un no-
Vversts piesarnojums.

Sajauksanas uzgali nonemiet tikai tiesi pirms ieri-
ces nakamas lietosanas reizes. Parbaudiet, vai
materials vienmerigi izpllst, un péc tam uzlieciet
jaunu sajauksanas uzgali.

leteikumi par lietosanu

Divkarsas jauk3anas metode

Sagatavojot karoti, zobarsts var sakt ap sagatavi
lietot korigéjoso materialu. Karotes sagatavosa-
nai un korigéjosa materiala lietosanai ap sagatavi
jabat pabeigtai vienlaikus. Lai neveidotos gaisa
telpas, mutes uzgalim visu laiku ir jabat iegrem-
détam materiala. Nekavéjoties ievietojiet sagata-
voto karoti pacienta muté! 2-3 sekundes uzspiediet
uz karotes un péc tam turiet to muté, lidz materials
pilniba saciete.

Divu darbibu metode
Izmantojot divu darbibu metodi, pirms turpma-

kas lietosanas galvenais nospiedums ir uzmanigi
janotira un janozave. Sadi tiks nodrosinata laba
adhézija starp korigéjoso (zemas viskozitates pa-
kapes materialu) un karotes materialu.

Lai pagarinatu iedarbibas laiku, materialu
pirms lietosanas var ievietot ledusskapi.

Svarigi!

Vienmér lietojiet cimdus.

Dazi lateksa cimdu veidi un ar siem cimdiem pie-
sarnotas virsmas (zobi, sagataves, retrakcijas die-
gi utt.) var nelabvéligi ietekmét polivinilsiloksana
sacietésanas procesu. Materialiem un virsmam,
kam tiek panemts nospiedums (zobi, sagataves,
retrakcijas diegi utt.), pieskarieties ar rapigi no-
mazgatiem un noskalotiem cimdiem (15 sekun-
des mazgajiet ar mazgasanas lidzekli un 15 se-
kundes skalojiet ar tdeni) vai ari lietojiet vinila/
nitrila cimdus. Sastavdalas, kas satur eigenolu vai
hemostazes vielas, ari var nelabvéligi ietekmét
sacietédanu.

Ja dezinficésana tika izmantota (H,0,) Gdenraza
parskabe, lai neveidotos gaisa burbuli, ieteicams
rapigi skalot ar remdenu tdeni.

Pirms iznemsanas no mutes parbaudiet, vai
materials ir pilnigi sacietégjis.

Dezinfekcija

Péc nospieduma iznemsanas no mutes tas ir ja-
noskalo tekosa tdeni. Ja péc nozavésanas no-
spiedumu dezinficésiet, izmantojot piemérotu
tirgl pieejamu zobu dezinfekcijas $kidumu, no-
spieduma virsma vai izméri netiks bojati. Nodro-
siniet, lai akrila nospiedumu karoté neuzsiicas
Gdens.

Neobligati

Veicot nospiedumu autoklavésanu, janem véra

talak minétie aspekti.

1. Izmantojiet tikai autoklava apstradajamus ma-
terialus (pieméram, PRESIDENT Tray AC,
COLTENE Adhesive AC).

2.Rapigi izskalojiet un iztiriet nospiedumu teko-
33, remdena Gden.

3.Nospiedumus var apstradat autoklava uzreiz
pécizveides.

4.Veiciet autoklavésanu tvaika sterilizatora
134 °C/273 °F (prionu programma).

Svarigi!

Sterilizéjot implantu nospiedumus, iepriek$ no-
skaidrojiet pie razotaja, vai implantu komponenti
(pieméram, nospiedumu tapas utt.) ir apstradaja-
mi autoklava.

Modelu izveide

Gipsa modelus var iztuksot ne atrak ka péc 30 mi-
natém. Nospiedums labi saglaba formu gandriz
neierobezotu laiku (vismaz 1 nedélu). Virsmas
stiepi var samazinat un iztuk$o3anu var paatrinat,
ja to isu bridi mazga ar mazgasanas lidzekli un
rapigi skalo remdena, tira Gdenl. Var izmantot
jebkuru nozares standarta cementa modelu vei-
dosanas materialu (pieméram, Fujirock Dental
Stone, Hard Rock Dental Stone).

Karosu tiriSana

Nospiedumu var notirit ar instrumentu ar strupu
galu. legremdéjot universala skidinataja vai pet-
roléteri, var iz8kidinat COLTENE Adhesive. Skidi-
natajus drikst lietot tikai labi vedinatas telpas.
Karotes var apstradat, izmantojot ultraskanu un
sterilizaciju.

Glabasana un deriguma termins

AFFINIS materials ir derigs lietosanai vismaz lidz
deriguma termina beigam, kas ir noradits uz
tvertnes, ja tiek glabats ciesi noslégta tvertné, kur

relativais gaisa mitrums nav lielaks par 50 %, un
15-23 °C/59-73 °F temperatara. Nospiedumi ja-
glaba normala istabas temperatira, nepaklaujot
tos karstuma un saules staru iedarbibai.

Markéjums
Deriguma termins un numurs ir noradits uz
iepakojuma un kasetnes.

Tehniskie dati 1ISO 4823

Mérijumi veikti, nemot véra, ka telpa ir sadi aps-
takli: temperatara ir 23 °C/73 °F, un relativa mitru-
ma limenis ir 50%.

light body /regular body

Sajauksanas laiks: 0:15 min
Kopéjais apstrades laiks: 3:40 min
Sacietésanas laiks muté (35 °C/95 °F):  2:20 min

Izsniegsanas datums:
12-2018

Piegade tiek veikta tikai zobarstiem un zobarst-
niecibas laboratorijam vai saskana ar to noradiju-
miem.

Kullanma talimati

Aciklama
Dis hekimliginde kullanilan kendiliginden oranl
ol maddesi.

Madde Tipi
Polivinilsiloksan, ek silikon elastomerdir.

light body

Baz: glimus

Katalizor: beyaz

- 1SO 4823, Type 3, high consistency

regular body

Baz: altin

Katalizor: beyaz

- 1SO 4823,Type 2, medium consistency

Endikasyonlar

- Putty-wash 6l¢u teknigi icin wash maddesi

~ iki fazh 6lcii alma tekniginde siringa maddesi
- Alt besleme 6l¢ti maddesi

Onemli

« Cikarmadan 6nce maddenin tamamen terlesti-
gini intra oral olarak kontrol edin.

« Yiksek isilar yerlestirme proseduriinii hizlandi-
rr, duistik 1silar yavaslatir.

« Daha uzun bir ¢alisma siiresi icin materyal kul-
lanmadan 6nce buzdolabinda muhafaza edile-
bilir.

Kontrendikasyonlar
Dogru kullanimda bilinen herhangi bir etkisi yok-
tur.

Yan Etkiler/Etkilesimler

Polivinilsiloksan cok iyi biyolojik uyum gdsterir.
Su ana kadar hastalarda ve uygulama yapan kim-
selerde herhangi bir yan etkiye rastlanmamistir.
Olgii maddeleri hastanin agzina uygulama yap-
mak i¢indir. Ancak yine de 6ngériilen zamandan
fazla agizda kalmamalidir. Parca kopma ihtimali
cok zayif da olsa agizdan cikarildiktan sonra inter-
dental bolgede veya sulkus'da parca kalip kalma-
digi kontrol edilmelidir. Undercut’lar 6l alinma-
dan 6nce bloke edilmelidir.

Kasiklar

Kasik segimi, 6l¢l teknigine ve mevcut kasiklarin,
double-arch bite kasiklarin ve 6zel kasiklarin pro-
fesyonel agidan tercih edilmesine baghdir. Mu-
kemmel adezyon igin, COLTENE Adezivin veya

Opsiyonel

Olciilerin otoklav edilmesi sirasinda asagidaki

hususlara dikkat edilmelidir:

1.Sadece otoklav edilebilir bilesenler (6rn.
PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC) kul-
lanin.

2.0Ictiler, akan, 1lik su altinda iyicene durulanip
temizlenmelidir.

3.0I¢i, dlciinin alinmasindan hemen sonra
otoklav edilebilir.

4.134°C'de (273°F) bir buhar sterilizatoriinde
otoklav edin (Prion programi).

Onemli

implant élciileri sterilize edilmeden 6nce, ilgili
Ureticiye danisarak, implant bileienlerinin (6rn.
Ol postlari vb.) otoklav edilebilip edilemeyece-
gi 6grenilmelidir.

Model Yapimi

Model 30 dakikada dokiilebilir, sonradan 7 gin
boyutsal sabitligini korur. Olciiniin bir temizlik
maddesi ile iyice temiz su ile yikanmasi ylizey ge-
rilimini azaltir ve dokimi kolaylastirir. Biitlin
standart -endUstriyel algi modelleme maddeleri
(6rn.: Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental
Stone) ile kullanilabilir.

Kasik Temizligi

Sertlesmis maddeyi kit bir el aleti yardimi ile ¢i1-
karin. Evrensel bir ¢zliciinlin igine konuldugun-
da COLTENE Adeziv ¢6zilir. Coziicli maddeler iyi
havalandirilan bir odada kullaniimalidir. Kasig
temizleyip dezenfekte edebilirsiniz (alistiginiz gi-
bi).

Raf Omrii ve Saklama Sartlari

En az ambalajin tizerindeki tarihe kadar dayanir.
Eger tavsiye edilen sartlar altinda saklanirsa: iyice
kapall durmasi, 15-23°C/59-73°F derecede ve
%50 nem oraninin muhafaza edilebilecegi or-
tamda. Normal oda sicakliginda 6l¢u alin. Direk
1sidan ve glines 1sini ile direk temastan kaginin.

isaretleme
Son kullanma tarihi ve numarasi ambalajda
ve kartuglarda gosterilmektedir.

1SO 4823’e gore teknik veriler
23°C/73°F ve %50 bagil nem ortaminda testler
gergeklestirilmistir.

light body /regular body

Karistirma Suresi 0:15 min
Toplam Calisma Stiresi 3:40 min
Adizda Kalma Suresi (35°C/95 °F) 2:20 min

Bu kilavuzun basim tarihi
12-2018

Sadece dis hekimleri, dis teknisyenleri veya onla-
rin elemanlarinin kullanimi iindir.

WHCTPYKUMA NO NDUMEHEH N0

OnpepgeneHune

Affinis - CToMaToNnorMyecknii CNenoyvHbln Mare-
pvan Ha 6a3e A-CUIMKOHA C CUCTEMOI aBToCMe-
LIVBaAHMA.

Tun matepunana
MonuBuHUNCUNaKcaH-anacTomep
cnos.

6a3oBoro

light body

Basa-uBeT cepebpsaHbIi
KaTtanusatop - 6enbiii

— 1SO 4823, Type 3, HMU3KaA BA3KOCTb
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regular body

basa-uBeT 30n0T0M
Katannsatop - 6enbii

- 1SO 4823, Type 2, cpeaHAA BA3KOCTb

MpumeHeHne

— Koppurvpytowuii o npu Knaccmyeckom Tex-
HUIKe 2-X CIOVHOTO CnenkKa

— Koppurvpytowuii cno npu TexHUKe CMeLLeH-
HOro cnenka

- Matepuan ansa nepe6asnpoBKiM CNenKoB

BaxHo!

« Mepepn n3BneyeHnem matepuana u3 poToBON

nonoctn ybeautech B ero NoJsIHOW Noanmepu-

3aunn.

Bbicokan TemnepaTypa yCKOpAT NpoLecc nonu-

Mepwu3aLnK, a HU3Kasa 3amefiaeT ero.

+ [ina yBenunueHua paboyero BpemMeHn mMatepu-
an MoxeT 6bITb NpeABapUTENIbHO OXNaXAeH B
XONOAWNbHUKE.

.

MpoTuBonokasaHua
Mpu npumeHeHUK NO NPAMOMY Ha3HaYeHUIO HU-
KaKMX MPOTMBOMOKa3aHWi He BbIABMIEHO.

Mo6ouHble 3¢ PeKTbI

MonMBMHMACMNAKCAHbI MMEIOT BbICOKYIO 610M0-
rMYEeCKyo COBMECTMOCTb 1 1O HACTOALLErO Bpe-
MEHV HUKaKMe BpefHble Peakumu uiam BTopuY-
HOe anNeprHHbIX peakuuin y naureHToB U Bpa-
YyebHOro nepcoHana He u3BecTHo. CrenoyHble
maTtepmarnbl NpegHa3HayeHbl, 418 NPUMEHeHNs B
POTOBOW NOAOCTY NaLMEHTa U JOMKHbBI OCTaTbCA
B Hel He 6oniee uem B 2 pasa Josiblue, yem Bpems
nonumepusaummu matepmana. Hecmotps Ha Bbl-
COKYI0 MPOYHOCTb Ha Pa3pbiB MPU M3BNEYeHNe
cnenka cnepyet cobniofaTb OCTOPOXKHOCTb, YTO
6bl yacTMLa MaTepuana He OCTaNNCb B MeX3y0-
HbIX MPOMEXYTKax Mau B NpULLIEeYHON 06nacTy.
ny6oKM1e NOMOCTY N MOAHYTPEHMA HA TKAHAX 3y-
6a [OMKHbI BbITb M30NMPOBAHbI IO CHATKA Cnen-
Ka.

CnenoyHble NOXKKN

BbIGOp CIeNOYHO NOXKKI 3aBUCUT OT NPUMeHse-
MOV iNA CHATUA CNenka TeXHVKN U INYHbIX Npep-
nouteHnWn Bpaya. [InAa NpeBOCXOAHOW afresvun
PEeKOMEeHAYeTCA HAHECTU Ha JIOXKKY TOHKMI Clon
COLTENE Adhesive, unu gpyroro agresuBa, npeg-
Ha3HauYeHHOro AnsA paboTbl ¢ A-CUNMKOHaMW.

MogrotoBka

1. YcTaHOBUTE KapTpUK B AUCNEHOCP 1 yaanu-
Te 3aLUUTHYIO KPbILLKY

2.He opeBaa cmelnBaloLLen Hacaflkn BblaaBuTe
Hebo/bLLIOe KONMYeCTBO MaTepurana Ha bymax-
Hoe/TeKCTuUbHOe MNonoTeHue, yTo 6bl ybe-
[NTbCA, YTO KOMMOHEHTbI MOCTYMaloT PaBHO-
MepHO. ITO rapaHTUpyeT NpaBuibHOe CMeLn-
BaHue.

3.HemepnneHHo yaanute HaTeKu 1 N36bITKN MaTe-
puana c KapTpuga.

4.3aduKcnpyiite BbIGPAHHBIA MUKCEP Ha Kap-
TpuAKe NyTem NOBOPOTa ero Ha % o6opoTa no
YacoBoi cTpenke (90°)

5.BctaBbTe OpanbHyto HacaaKy B MUKCEp

6.HaxxmmnTe Ha KypoK AucneHcopa, 4to 6bl Ha-
yaTb CMeLlIVBaHWe 1 noaady matepuanom. s-
6erainTe peskMx ABWXKeHMA. OTNyCTUTEe KypoK
[NA NpeKpaLleHnsa nogayv matepuana.

Hako ANA C

Mocne npuMeHeHNA NPOTPUTE KapTPUAXK 1 CMe-
LMBalLWNIA MUKCep fe3. pacTBopoMm. icnonb3o-
BaHHbI MUKCEP ABMAETCA «KPbILKON» KapTpua-
Xa 1 npefoTBpallaeT 3arpAsHeHWe maTepuna.
XpaHuTe KapTPUAXKM ropr3oHTanbHo. icnonb3so-

BaHHbI MUKCEP yaanAeTca HemocpefcTBEHHO
nepep oyepeAHbIM NPUMEHeHNeM, nepeq ycTa-
HOBKOWI HOBOTO MIKcepa ybeauTech, YTo Mate-
pvian nocTynaeT paBHOMePHO.

PekomeHAauun ans TEXHNKN

«ABOMHOrO CMeLINBaHNA»

OCOBEHHOCTBIO TEXHUKU ABASAETCA OLHOBPEMEH-
HOE 3aMoJIHEHME CIIEMOYHON JIOXKKM 6a30BbIM
CJI0EM 1 HaHEeCEHNE KOPPUTVPYIOLLEro Ha OTrpe-
napuipoBaHHble 3y6bl. [py HaHeCeHU KOpPUT-
pyloLLEro cnos cneauTe, uto 6bl OpanbHaa Hacaf-
Ka BCEerAa Haxo[unach NOrpyXeHHoOM B Matepu-
arn, 3To NO3BONUT N36exaTb 06Pa3oBaHMA NyCTOT
1 nop. CnenoyHas noxka ¢ 6a3oBbiM CI0OEM BHO-
CUTCA B MOMOCTb PTa NPAKTUYECKN OLHOBPEMEH-
HO C OKOHYaHVeM HaHeCeHVA KOPPUrpyoLLero
cnos. C He6obWUM HAXXUMOM ycmaHosume cJie-
NOYHYIO JIOXKY 8 NpasusibHoe nosoxeHue (2-3
cek) u 6e3 0assieHUs 0oxOumMecs nosuMepu3ayuu
Mamepuana.

TexHuKa 2-X C/IOIHOTO OTTUCKA

Mpu paboTe ¢ TeEXHUKe 2-X CIIONHOrO OTTUCKA 6a-
30BbIN cnoit (Putty/Heavy Body) nocne nonume-
pu3aumy fomkeH ObiTb TIIATENbHO OUWLLEH U
BbICyLeH. 3To obecneunT NPeBOCXOAHOE CKNew-
BaHMWe 6a30BOro €105, HaXOAALLEroca B Cenoy-
HOW NOXKE N KOPPUTNpPYIOLEero (HU3KON BA3KO-
).

Ana yBennyeHue pa6oyero BpemeHn matepu-
ana nepep NpUMeHeHNEM OH MOXET XpaHUTb-
€A B XONOANNbHNKeE.

BaxHo

Bcerpa pab6ortaiiTe B nepyaTtka. Hekotopblie TUnbI
NaTeKCHbIX NMepyYaToK 1 MOBEPXHOCTW, NMeBLLE
KOHTaKT C HUMM (3y6bl, paboune obnact, pe-
TPaKUMOHHbIE KOpPAbl W T.A.) MOFYT BAVATb Ha
npouecc nonmmepusaumm A-cunmkoHos. 1na 3a-
MelrBaHUA 1 PaboTbl C A-CUIMKOHaMK Nyulue
MCMNONb30BaTb BUHWMOBbIE WA HUTPUSIOBbIE
nepyaTku, a NPy UX OTCYCTBUMN — YNCTbIMU, CYyXU-
MU pyKamu (BbIMbITb MOKOLMMY cpefcTBamn 15
ceK., MPOMbITb B MPOTOYHOW BoAe 15 ceK. v BbICy-
WwinTb). BelecTBa, copepallyie 3BreHon v Kpo-
BOOCTaHaB/INBAIOLLME XKUAKOCTY MOTYT MHIMOU-
poBaTb nonumepwsauuio. Ecnu gna gesvnHoex-
uMmn cnenka npuMeHsanacb nepekncb Bogopoaa
(H,0,), To Heo6xoAMMO NMPOMbITL CMEMOK B Te-
nnown Boge AnA npefoTepalleHns obpasoBaHMA
ny3bIPbKOB.

Bcerpa nposepsante TbIO 1A NC -
pu3oBancA maTtepuan nepep WMsBjieYeHMEM
€ro 13 nNosiocTu pra

Ae3sunndekuna

Mocne ypaneHna n3o pra cnenok AosmkeH 6biTb
NPOMbIT NoA NPOTOYHOM BoAoN. [ocne nonocka-
HUA NPUMEHeHne cneLnanbHbIX XUgKocTein ana
ne3vHdeKuMn He BNWAET Ha MOBEPXHOCTb WK
pasmepbl cnenka. AKpyUnoBble NOXKW AOMKHbI
6bITb 3aLUMLLEHbI OT COPOLMN BOADI.

BbiGopouHO

Mpw cTepunmsaumm oTTUCKa B aBTOKaBe cnepy-

eT cobnopaTb crepylve npasuna:

1.MIpUMEHATb TONMBKO CTepuIM3yemble KOMMO-
HeHTbl (Hanpumep, «PRESIDENT Tray AC»,
«COLTENE Adhesive AC»)

2.TwaTenbHO OYNCTUTb W MPOMbITb OTTUCK MOJ,
TENsoM NPOTOYHOI BOAOMN

3.CrepununsoBatb OTTUCK MOXHO Henocpepa-
CTBEHHO MOC/Ee CHATWA OTTUCKA

4.CTepunusoBatb B MapoBOM CTepunmsatope
npu Temnepatype 134°C/273°F (nporpamma

«lMpuroH»)

BaxxHo

Mpw cTeprnm3aym OTTUCKOB Ha PasnNYHbIX 3Ta-
nax WMMIAHTONOMMYeCcKoro fieyeHns cnepyet
YTOUHUTb Y U3rOTOBUTENA MMMIAHTATOB, MOXHO
NN noaBepratb CTePUNM3aLMn OTAENbHbIE UM-
NNaHToNorMyeckre KOMMOHeHTbl (Hanpumep,
TpaHchepbl AnA OTTUCKOB)

U3roroBneHne mopenen

fncoBble Mofenn MoryT GbITb OTAUTBI HE paHee
Yem yepe3s 30 MuHYT. Cnenkn coxpaHAT CTa-
6UNBHOCTL Pa3MePOB B TeUeHWe MpaKTUYecKn
HeorpaHUYeHHOro nepuoaa (No KpanHe mepe 7
[IHei1). [OBEPXHOCTHOE HATAXKEHNE MOXET ObITb
CHVKEHO 1 MPOLIeCC OTIMBKW YNyulleH, ecnu
Cnenok, nepep OTINBKOW, GbICTPO MPOMbITL Ae-
TEPreHTOM 1 NOTOM TLaTeNbHO NPOMOoIoCcKaTh B
Tennow NpoTo4Hou Boge. [1na npon3soacTsa Mo-
feneil MOXHO MPUMeHATb Nlobble AeHTanbHble
runcel (Hanp. Fujirock Dental Stone, Hard Rock
Dental Stone).

OuuncTKa noXxeK

Cnenok MOXeT 6bITb yAaneH TynblM UHCTPYMEH-
TOM. 3amMaurBaH1e B yHUBEPCASIbHOM PacTBOPU-
Tene WM nerkom GeH3vHe Mo3BOMseT PacTBo-
putb COLTENE © Adhesive. PaboTa ¢ 3Tumu Xug-
KOCTAIMY [O/KHA OCYLLECTBIATLCA TOMbKO B XO-
poLWO MPOBETPMBAEMbIX MOMeLLeHVAX. B panb-
HelLweM JIOXKKN MOTYT 6biTb OUMLLEHbI 1 AE3WH-
durumpoBaHbl 06bIYHBIM METOAOM.

CpoOK rogHOCTU 1 XpaHeHune

AFFINIS moxeT ncnonb3osatbca No KpaviHen me-
pe [0 AaTbl OKOHYaHMA CPOKa rogHOCTM, KOTO-
pblii yKa3aH Ha ynakoBKe, Mpu YCNOBUK XpaHe-
HWA ero B XOPOLLO 3aneyaTaHHbIX ynakoBkax npu
Temnepatype 15-23°C n 50%-o1 oTHOCUTENb-
HOW BRaXHOCTW BoO3Ayxa. Cnenku MoryT xpa-
HUTBLCA MPU HOPMAsbHOWN KOMHAaTHOW Temnepa-
Type, 3alMLLeHHble OT BO3Ae/CTBMA Tena 1 con-
HeYyHoro cBeTa.

Mapkuposka
Homep nota v pata OKOHYaHUA CPOKa rofHO-
CTW yKa3aHa Ha YNakoBKax 1 KapTpuaxax.

TexHuyeckue gaHHbie ISO 4823
M3mepeHna npoBoamnncb Npy KOMHATHOW Tem-

nepatype 23 °C 1 50 % BnaxxHOCTU BO3AyXa.

light body / regular body

Bpems 3amewvBaHua: 0:15 MyH
Obuiee paboyee Bpems: 3:40 MUH

Bpems nonumepwmsaumm B nonoctu pta (35 °C):
2:20 MUH

JlaTa MHCTPYKUMN
08-2008, faTa aktyanusauum 12-2018

MpenHa3HaueH TONbKO ANA NPopeccoHanbHOro
NPUMEHEHNA B CTOMATONOTMYECKUX KIMHUKAX 1
NabopaTopraxX AUMIOMMPOBAHHBIMK Crieumanm-
cTamu.

PeructpaunornHoe ypoctoBepeHne No OC3
2010/08553 ot 27 fiekabps 2010
Upute za upotrebu | _HR |

Definicija

AFFINIS je otisni materijal na bazi silikona za pri-
mjenu u stomatologiji uz pomoc¢ uredaja za auto-
matsko mijesanje.

Tip materijala

Polivinilsiloksan, silikonski elastomer adicijskog
tipa.

light body

Baza: srebrna

Katalizator: bijeli

- 1SO 4823, tip 3, niska konzistencija

regular body

Baza: zlatna

Katalizator: bijeli

- 1SO 4823, tip 2, srednja konzistencija

Indikacije

- niskoviskozni materijal za tehniku otiskivanja
putty-wash

- materijal za Strcaljku za tehniku istovremenog
mijesanja

- otisni materijal za podlaganje

Vazno

« Prije uklanjanja provjerite da se materijal pot-
puno stvrdnuo u ustima.

+ Visoke temperature ¢e ubrzati, a niske tempe-
rature usporiti proces stvrdnjavanja.

+ Radi produzenja vremena rada, materijal se pri-
je primjene moze staviti u hladnjak.

Kontraindikacije
Ako se materijal koristi prema uputama, ne po-
stoje kontraindikacije.

Nuspojave / interakcije

Polivinilsiloksani imaju vrlo dobru biolosku kom-
patibilnost i dosad nisu poznate stetne reakcije ili
sekundarni ucinci na pacijentima i/ili stomatolos-
kom osoblju. Otisni materijali namijenjeni su za
stvrdnjavanje u ustima pacijenta, no, ne smiju
ostati u ustima duze od dvostrukog preporuce-
nog vremena stvrdnjavanja. lako materijali imaju
prilicno veliku otpornost na kidanje, potrebno je
paziti da nijedan dio otisnog materijala ne osta-
ne u interdentalnim prostorima ili u sulkusu. U
odredenim situacijama potrebno je prije uzima-
nja otiska blokirati podminirana mjesta.

Otisne zlice

Odabir Zlice ovisi o tehnici otiskivanja i profesio-
nalnoj preferenciji za konfekcijske Zlice, Zlice s
dva luka ili individualne Zlice. Za savrieno veziva-
nje preporu¢ujemo nanosenje tankog sloja ad-
heziva COLTENE Adhesive ili drugu marku adhe-
ziva koji je specificiran za primjenu s otisnim ma-
terijalima od polivinilsiloksana.

Doziranje pripravka

1.lzvucite zatvarac iz patrone i bacite ga.

2. Istisnite malu koli¢inu materijala direktno iz
patrone na papirnati ubrus / maramicu koju dr-
Zite u ruci. Istiskujte dovoljno materijala sve
dok nije ocito da izlaze baza i katalizator. To osi-
gurava pravilno mijesanje.

3.0dmah obrisite otvor patrone radi uklanjanja
suviska materijala.

4.Pri¢vrstite na patronu odabrani nastavak za mi-
jesanje i zakrenite ga za % okreta u smjeru ka-
zaljke na satu (90°) kako biste zakljucali njegov
polozaj.

5.Gurnite oralni nastavak na nastavak za mijesa-
nje.

6. Pritisnite okida¢ blagom ravnomjernom silom
radi mijesanja i razdjeljivanja materijala. Izbje-
gavajte nagle pokrete. Otpustite okida¢ radi
zaustavljanja protoka.

Nastavak za mijesanje
Nakon primjene dezinficirajte nastavak za mije-
Sanje brisanjem uz primjenu dezinficijensa. Po-

hrana u vodoravnom polozaju. Patronu uvijek
pohranite s pri¢vrs¢enim nastavkom za mijesa-
nje. Time e se patrona zatvoriti do naredne pri-
mjene i sprijeciti kontaminacija.

Nastavak za mijesanje uklonite samo izravno pri-
je ponovne primjene uredaja, provjerite da se
materijal ravnomjerno izbacuje i pricvrstite novi
nastavak za mijesanje.

Preporuke za upotrebu

"tehnika dvostrukog mijesanja"

Za vrijeme punjenja zlice stomatolog moze zapo-
Ceti s nanosenjem niskoviskoznog materijala oko
preparacije. Punjenje Zlice i nanosenje niskovi-
skoznog materijala oko preparacije moraju se za-
vrditi u isto vrijeme. Cijelo vrijeme drzite oralni
nastavak uronjen u materijal radi izbjegavanja
mjehuri¢a zraka. Napunjenu Zlicu odmabh stavite u
pacijentova usta. Pritiscite 2- 3 s i drzite na mjestu
sve dok se materijal u potpunosti ne stvrdne.

"tehnika u dva koraka"

Ako se koristi tehnika u 2 koraka "putty ili heavy
body / wash", primarni otisak se prije upotrebe
mora pazljivo odistiti i osusiti. To ¢e omoguciti
dobro vezivanje izmedu niskoviskoznog (wash)
materijala i materijala na otisnoj Zlici.

Radi produzenja vremena rada, materijal se
prije primjene moze staviti u hladnjak.

Vazno

Uvijek nosite rukavice.

Neke rukavice od lateksa i povrsine kontaminira-
ne tim rukavicama (zubi, preparacije, retrakcijski
konci itd.) mogu interferirati s procesom stvrd-
njavanja polivinilsiloksana. Materijal i plohe gdje
ce se uzeti otisak (zubi, preparacije, retrakcijski
konci itd.) smiju doci u kontakt samo s temeljito
opranim i ispranim rukavicama (prati deterdzen-
tom 15 s, ispirati mlakom vodom iz slavine nared-
nih 15 s) ili s vinilnim/nitrilnim rukavicama. Sa-
stojci koji sadrze eugenol ili hemostatike takoder
mogu onemoguciti savrseno stvrdnjavanje.

Ako se za dezinfekciju koristi vodikov peroksid
(H,0,), preporucuje se temeljito ga isprati mla-
kom vodom nakon primjene kako bi se izbjeglo
stvaranje mjehurica.

Prije uklanjanja iz usta provjerite da se mate-
rijal potpuno stvrdnuo u ustima.

Dezinfekcija

Nakon uklanjanja iz usta potrebno je isprati oti-
sak pod teku¢om vodom iz slavine. Nakon ispira-
nja dezinfekcija prikladnim komercijalnim sto-
matoloskim dezinficijensom nece utjecati na po-
vrsinu ili dimenzije otiska. Akrilne otisne Zlice
potrebno je zastititi od apsorpcije vode.

Opcionalno

Potrebno je pridrzavati se sljedecih toc¢aka pri au-

toklaviranju otisaka:

1.Koristiti samo komponente koje se mogu au-
toklavirati (npr. PRESIDENT Tray AC, COLTENE
Adhesive AC).

2.Temeljito isprati i ocistiti otisak pod teku¢om,
mlakom vodom.

3.0tisci se mogu autoklavirati direktno nakon
njihova uzimanja.

4.Autoklavirati u parnom sterilizatoru na
134°C/273°F (Prion program).

Vazno

Prije steriliziranja otisaka implantata, pobrinite se
da unaprijed razjasnite kod proizvodaca smiju li
se komponente implantata (npr. otisni kolcici
itd.) autoklavirati ili ne.

Izrada modela

Kameni modeli se mogu izliti najranije nakon 30
min. Dimenzije otiska ostaju stabilne tijekom
prakti¢ki neograni¢enog vremena (najmanje 1
tjedan). Povrsinska napetost bit ¢e smanjena, a
izlijevanje olaksano ako se otisak kratko opere
deterdZzentom i potom temeljito ispere mlakom
¢istom vodom. Mogu se primijeniti svi standar-
dni industrijski stomatoloski materijali za izradu
kamenih modela (tj. Fujirock Dental Stone, Hard
Rock Dental Stone).

Ciscenje otisnih zlica

Otisak se moze ukloniti tupim instrumentom.
Uranjanje u univerzalno komercijalno otapalo ili
petroleter otopit ¢ce COLTENE Adhesive. Ova se
otapala smiju koristiti samo u dobro ventiliranim
prostorijama. Otisne Zlice takoder se mogu ultra-
zvucno odistiti i sterilizirati.

Rok valjanosti i cuvanje

AFFINIS ispunjava namijenjenu svrhu najmanje
do isteka roka valjanosti navedenog na spremni-
cima, ako se materijal nalazi u dobro zatvorenim
spremnicima, na temperaturama 15-23°C/
59-73°F i relativnoj vlaznosti zraka od 50%.
Otisci se moraju ¢uvati na normalnoj sobnoj tem-
peraturi, izbjegavati izlaganje toplini i suncu.

Oznacivanje
Rok valjanosti i 0Tl broj prikazani su na pakiranju
i patroni.

Tehnicki podaci ISO 4823
Mjerenja se temelje na sobnoj temperaturi od
23°C/73°F i relativnoj vlaznosti od 50 %.

light body/regular body
Vrijeme mijesanja:

Ukupno vrijeme rada:

Vrijeme stvrdnjavanja u ustima

(35°C/95°F):

0:15 min
3:40 min

2:20 min

Datum izdavanja:
12-2018

Proizvod se dostavlja samo stomatolozima i den-
talnim laboratorijima ili na njihov zahtjev.
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IHCTPYKLIiA AnA 3aCTOCYBaHHA

BusHaueHHA

Affinis - Ue cunikoHOBUIA BIATUCKHWIA MaTepian
[NA 3acTOCyBaHHA B CTOMATONOrii 3 aBTOMaTWy-
HVIM MPUCTPOEM ANA 3MillyBaHHA.

Bup martepiany
MoniBiHincunokcaH, cunikoHOBWUIA enactomep
afUTVNBHOTO TUMy.

HU3bKOB'A3KMI

OcHosa: CpibHOro Konbopy
KaTanizatop: 6inui

- 1SO 4823, Tin 3, HK3bKa B'A3KICTb

3 CepefiHbOIo B'A3KICTIO

OcHosBa: 30/10TOr0 KONbopy
KaTtanisatop: 6inui

— 1SO 4823, Tvn 2, cepepHa B'A3KICTb

MNMokasaHHA

- Kopurytounin matepian ana 3HATTA BigouTkis
MeTOfIOM ABOLLAPOBOrO BifbuTKa.

- Wnpuueswnit matepian AnA TeXHIKN OAHOYACHO-
ro 3aMillyBaHHA.

- BiaTnckHuin matepian ana nepe6asyBaHHA.

Baxnueo

HeobxigHO nepeBipATY B POTOBIN MOPOMHUHI,
4y MaTepian BXKe MOBHICTIO 3aTBEPAHYB, nepL
H>K BUBOAUTU 1OTO.

3a BMUCOKOI TemnepaTypu 3aTBepPAiHHA NPOXO-
OWTb WBMALLE, @ 33 HU3bKOI - NOBiNbHiLe.

[ina nopoBxeHHA poboyoro yacy nepep 3acto-
CyBaHHAM MOXHa NOMICTUTU MaTepian B XON0-
AWNbHUK.

MpoTunokasaHHa
Mpy AOTpUMaHHI iHCTPYKUiT AnA 3acTOCyBaHHA
NPOTMMNOKa3aHHA He cnocTepiranmca.

Mo6iuHi peakuii / B3aemopia 3 iHWUMK
peyoBMHaMu

MoniBiHincunokcann matoTb ayxe fobpy biono-
riYHy CyMiCHiCTb, Ta CTOMaToNOrM Ta/abo navjieH-

TV JOCI He cnocTepirany WKignMBUX abo BTOPUH-
HUX peakuiin. BigTuckHi maTepiany npuisHayeHi
ANA 3aTBeP/iHHA B POTOBI MOPOXHUHI NaLieHTa,
NpoTe BOHU He NMOBUHHI 3anMLWaTNCA B POTi JOB-
Le HiXX BNPOJAOBX NOABINHOIO peKoMeHAO0BaHo-
ro Yyacy 3aTBepAiHHA. Xoua BOHM i1 MaloTb JOCUTb
BUCOKY MiLHICTb Ha po3pwuB, cnif 6yt Haa3Bu-
YaliHO obepeXxHUM Nif Yac BUBeLEHHS, Wob Bia-
TUCKHUIA MaTepian He 3anvwWmnBCA B MiXK3yOHUX
npomiKKax abo B 6OPO3Hi. Y NMeBHUX cUTyaLlifx
HeobXiaHO 6n10KyBaTV NiAHYTPEHHA, Mepll HiX
BUBOAWTHK BiAGUTOK.

BigTNCKHI NOXKN

Brbip BiATUCKHUX NIOXKOK 3aneXuTb Bif TEXHIKM
3HATTA BiAGWTKY Ta 0COOGMCTHX ynogobaHb cneui-
anicTa wWofo CTaHAapTHUX, nogginHux (double
arch) a6o iHAMBIAYanbHUX NOXKOK. 3 MeTolo fi0-
CArHEeHHA ONTMMaNbHOI afresii pekomeHL0BaHO
HaHOCWTN Ha BIATUCKHY JIOXKKY TOHKMI mpolua-
pok COLTENE Adhesive abo aare3usy iHLWOro Bu-
PO6HUKA, NPK3HAYeHOro ANA BUKOPUCTAHHA 3
NoniBiHINCMNOKCAaHOBUMM BITUCKHUMY Macamu.

[lo3yBaHHA cyMmiLi

1.3HATU KPULLKY KapTpuaska Ta BUKUHYTH Ti.

2.BupaBnTn HeBenuKy KinbkicTb maTepiany 6e3-
nocepeaHbo 3 KapTPUAXKy Ha marnepoBy cep-
BETKY Y AOMOHI. BuaaenioBaT fOCTATHIO Kiflb-
KiCTb MaTepiany, MOKW He CTaHe OYeBUAHO, WO
BWJaBIOOTbCA AK 6a3a, Tak i KaTanisaTtop. Lle
3a6e3neunTb HaneXHe 3MillyBaHHSA.

3.HeraiiHo npoTepTu BUNYCKHWI OTBIp KapTpua-
XKy, Wo6 BUAANUTW HAANMLLKOBUIA MaTepian.

4.BCTaHOBWTM Ha KapTpuapk 06paHy HacagKy ans
3MillyBaHHA Ta MOBEPHYTU Ha Y4 MOBHOrO
06epTy (90°) 3a rOAVHHNKOBOIO CTPINKOM, W06
3adikcyBaTh ii B LIbOMY MOSOXKEHHI.

5.BCTaHOBUTU POTOBUIN HAaKOHEUHWUK LWiNIbHO Ha
HacafiKy AnA 3MillyBaHHA.

6.Hatnckati Ha Tpurep 3 piBHOMIPHOIO NOCTIN-
HOIO CUNOIO AR 3MilLYBaHHSA Ta fO3YBaHHA Ma-
Tepiany. YHuKaTty piskux pyxis. LLo6 3ynuHuTH
noTiK, BiANyCTiTb TpUrep.

Hacapka ansa smilwyBaHHA

MpopesiHdikyBaTn WNAXOM 0O6POOKM HacafKku
ANA 3MilyBaHHA 3acobom ana aesiHdekuii. 36e-
piraTn B ropyv30HTasIbHOMY MOJSIOXEHHI. 3aBXan
36epiraTv KapTpUAKi 3 BCTAaHOBNEHO HAaCaAKOoo
ANA 3MillyBaHHA. Lle repmeTusye KapTpupgx Ao
HaCTyNHOro BUKOPUCTaHHA Ta 3anobirae 3abpya-
HEHHIO.

3HiMaTV HacafiKy AnA 3milwyBaHHA 6e3nocepen-
HbO Mepes BUKOPVCTaHHAM Npunagy, nepesipu-
™, WO MaTepian BUAABMIETLCA PIBHOMIPHO, Ta
BCTAHOBWTU HOBY HacaflKy ANA 3MillyBaHHS.

PekomeHpauii ANA 3acTocyBaHHA

"TexHika noABifiHOro 3MilyBaHHA"

Mip yac HamOBHEHHA NOXKW CTOMATONIOr MOXe
po3MoyaTn HaHeCeHHA Kopuryloyoro matepiany
HaBKOJ/IO MpenapoBaHoi NOBEPXHi. 3anoBHEHHA
BIATUCKHOT JIOXKKN Ta HaHEeCEHHSA KOPUrylouyoro
mMaTepiany HaBKOJIO NpenapoBaHoi NOBEPXHi He-
06XifHO 3aBepLINTM OAHOYACHO. TpKMaiiTe poTo-
BUN HaKOHEUHVK 3aHypeHVUM B MaTepian, o6
3anobirtm noTtpannAaHHIO noBiTpA. HezaliHo
8CMAHOBIMb HANOBHEHY BIOMUCKHY JIOXKY 8 po-
mosy NopoXHUHy nauyieHma. Hamuckamu enpo-
008X 2-3 C Ma ympumysamu 8 UbOMy NOJI0XKeHHi,
00KU Mamepian nosHicmio He 3ameepoHe.

"[iBoeTanHa TexHika"

AKLWO BMKOPWCTOBYETbCA 2-eTanHa [BOLIapOBa
TexHika "6a3a abo B'A3KMIN/Kopuryloumnii matepi-
an', No4YaTKoBWI BifGWUTOK MOTPIGHO peTenbHO

BUMWTU Ta BUCYLUUTYN Nepeq BUKOPUCTaHHAM. Lle
AornomMoXxe 3abe3neuntnt obpe 34enneHHA MixX
Kopuryourm (MaTepianom 3 HU3bKOIO B'A3KICTIO)
Ta BiITUCKHWM MaTepianom.

[na nopoBxeHHA po6oyoro yacy nepep 3a-
CTOCYyBaHHAM MOXKHa MOMICTMTM MaTepian B
XONOANNbHUK.

Baxnueo

3aBXav BUKOPVCTOBYBATY PyKaBUUKN.

[leAki naTeKcHi pyKaBUYKM Ta NOBEPXHI, KOHTaMmi-
HOBaHi LMW NaTeKCHUMKW pyKaBuukamu (3yéu,
npenapoBaHi NoBepXHi, peTpaKkLifiHi HUTKKN To-
LL0), MOXYTb HEraTUBHO BMJIMHYTU Ha NpoLec 3a-
TBEpAiHHA noniBiHincunokcaHis. [lotopkanteca
[0 MaTepiasniB Ta MOBEPXOHb, 3 AKNX 3HIMAOTbCA
BiBGWTKYM (3y6u, NpenapoBaHi NoBepXHi, peTpak-
LifiHI HUTKY TOLLO), BUKSTOYHO PETENBHO BUMNTU-
MV Ta NPOMUTUMW pyKaBMuYKamu (MUTW BNpPO-
[OBX 15 C MMIOUYMM 3aCOB0M, MPOMUTU TEMNOI0
BOJOIO e BNPOoAoBX 15 ¢) abo 3acTocoByiiTe Bi-
HINOBI/HiTPUNOBI pykaBuykn. CKNagosi, Wo Mmic-
TATb €BreHos abo remMoCTaTUYHI PEYOBUHM, Ta-
KOX MOXYTb MepelwKoAnT ONTUMasnbHOMY 3a-
TBEPAiHHIO.

AKWo ana AesiHdeKuii BUKOPUCTOBYIOTb NepeKmnc
sopHio (H,0,), nicna uboro pekomeHzoBaHoO pe-
TeNbHO NPOMMUTU TEMJIOK BOAOIO, W06 YHUKHYTH
YTBOPEHHA NOBITPAHNX OybOaLLOK.

Heo6xiaHO nepeBipuTN B POTOBIi NOPOXKHU-
Hi, YN MaTepian B)Xe NMOBHICTIO 3aTBepPAHYB,
nepu HiXk BUBOANTH 1i0ro 3 poTa.

Oesindekuin

MpomnTH BiBGUTOK NPOTOUYHOK BOAOIO MiCNA BY-
[aneHHA 3 poTOBOI MOPOXHMHW. HacTynHa nicna
NpoMUBaHHA Ae3iHdeKLia NpuaaTHUM Ae3iHdpek-
LiHUM PO3YMHOM, AKi 3a3BMYall BUKOPUCTOBY-
10TbCA B CTOMATONONIYHMX KabiHeTax, He BNanHe
Ha noBepxHio abo po3mipu BifOUTKY. AKpUIOBI
TIOXKU cnif 36epiraTu Big apcopbuii Boau.

JAopaTtkoBo

Cnip 3BaXaT Ha HaCTYMHi NYHKTY Nif Yac aBTo-

KnaByBaHHA BiAOWTKIB:

1.BuKopucToByBaTh BUKIOYHO KOMMOHEHTU, AKi
MOXHa aBTOK/aByBaTn (Hanpwuknag,
PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC).

2.PeTenbHO OYMCTUTM Ta NPOMUTU BiGUTOK Npo-
TOYHOIO TEMJIOL0 BOJOHO.

3.BigbnTOK MOXHa aBTOK/NaByBaTy 6e3nocepen-
HbO MiCNA NOro 3HATTA.

4.ABTOKNaBYBaTV B MAapOBOMY CTepunizaTopi 3a
Temnepatypwu 134°C/273°F (nporpama Prion).

Baxnuso

AKLWO NPOBOAMTLCA CTepusizauia BigouTKiB imn-
NaHTaTy, 3anvTaiiTe 3a3panerigb BUPOOHUKA, UK
MOXHa NPOBOAUTN aBTOKNABYBaHHA KOMMOHEH-
TiB iMnNNaHTaTy (HanpvKnag, BiATUCKHMX WTNTIB
TOLO).

BurotoBneHHA mogenen

FincoBi moAeni MoXHa BiANNBaTK He paHille HixK
Yyepe3 30 xBWAWH. Bipbutok 36epirae crtabinb-
HiCTb B PO3Mipi NPaKTUYHO BMPOAOBXK HeobMe-
KeHoro nepiogy yacy (WoHanmeHwwe T TUXHA).
AKLO NnonepeaHbO MPOMUTM BifOUTOK B PO3UMHI
3 MUIOYKM 33aCO60M i MOTIM peTenbHO NMPOMUTH
I0ro YNCTOIO TEMIoK BOAOIO, TO MOBEPXHEBUN
HaTAr 3MEHWUTHCSA, a BiIMBaHHA NPOXOANTUME
wenawe. MoxHa BUKOPWCTOBYBATW BCi CTaH-
[apTHI CTOMaToONOriYHi rincoBi matepianu (Ha-
npuknag, Fujirock Dental Stone, Hard Rock
Dental Stone).

OunLEeHHA BIATUCKHUX NOXKOK

BinbuTOK MOXHa BUAANUTM TYNUM iHCTPYMEH-
Tom. COLTENE Adhesive MoXHa po3umHUTH, 3a-
HYPUBLLN JIOXKKMN B YHIBEPCANIbHWI CTaHAAPTHUIN
PO34MHHMK abo neTponenHunin edip. Lii po3umH-
HVKW Cnifj 3aCTOCOBYBaTuW Nnille B Aobpe nposi-
TPIOBaHUX MPUMiILLeHHAX. MOXHa TaKoX NPoBO-
AWTW 1 yNbTPa3BYKOBE OYMLLEHHA Ta cTepunisa-
L}it0 NTOMOK.

TepmiH npupaTHOCTI Ta ymoBM 36epiraHHA
AFFINIS MoXe BMKOpUCTOBYBaTUCA 3a MpU3Ha-
YeHHAM LIOHaMeHLe [0 3aKiHYeHHA TepMiHy
npUAATHOCTI, BKa3aHOro Ha KOHTelHepax, 3a
YMOBM 36epiraHHsA B 3anasHUX KOHTENHEepax npwv
Temnepatypi 15-23°C/59-73 °F Ta BigHOCHIl1 BO-
norocTti 50 %. 36epiratyi BiAOUTKN Npy HOpMasb-
Hill KIMHaTHIN TemnepaTypi, noaani BiA Tenna Ta
COHAYHOTO CBiTNa.

MapkyBaHHA
TepMiH npuaaTHOCTI Ta Homep cepii [LOT] BKa3aHi
Ha yNaKoBLji Ta KapTpuaXi.

TexHiuHi xapaKTepuncTuKu 3rigHo 3 1SO 4823
BumiptoBaHHA NPOBOAUANCA NPU KIMHATHIN Tem-
nepatypi 23°C/73 °F 1a 50 % BijHOCHOI BONOroc-
Ti.

HN3bKOB'A3KNIA / cepeiHbOB'AZKNI

Yac 3miwyBaHHA: 0:15 xB.
3aranbHui poboumin yac: 3:40 xB.
Yac 3aTBepAiHHA B POTOBIl MOPOXHWMHI

35°C/95°F): 2:20 xB.

JlaTa BUNYCKY iHCTPYKLUi:
12-2018

Mpun3HayeHnit Ana Npoaaxy BUKNIOYHO CTOMAaToO-
noram Ta 3y6oTexHiuHMM nabopatopiam abo 3a ix
BKa3iBKOIO0.
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For SDS see
www.coltene.com

Glossary

Consult instructions for use
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Keep away from sun light
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Temperature limitation

Notified body registration number

Identification for Russia

Identification for Ukraine

Legal manufacturer

HE@Q A

Expiry date

Colténe/Whaledent AG i
Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstatten/Switzerland
T+4171757 5300

F +4171757 5301
info.ch@coltene.com
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